
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑΑΝΑΛΩΙΜΑ 

  

 Α.ΣΡΟΚΑΡ 

1 Bελόνεσπνευμοπεριτοναίουμικουσ120mmκαι150mm 
1α) 120mm 
1β) 150mm 

 
2 

Βελόνα πνευµοπεριτοναίου(Verres) με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, για αςφαλζςτερθ, ταχφτερθ ειςαγωγι ςτθν 

περιτοναϊκικοιλότθτα,αποςτειρωµζνθµίασχριςθσµεθχθτικικαιοπτικιεπιβεβαίωςθ,µεχριςθοροφχωρίσκίν

δυνοδιαφυγισCO2 
καιςφνδεςθLuer-Lock. 

2α) 120mm 
2β) 150mm 
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Bελόνεσπνευμοπεριτοναίουμικουσ120mmκαι150mm,μεβαλβίδααζροσ,μεοπτικόμθχανιςμόαλλαγισχρϊμ

ατοσκατάτθνειςαγωγι,θχθτικιεπιβεβαίωςθειςαγωγισκαιδυνατότθταεπιπλζονοπτικισεπιβεβαίωςθσμεχρ

ιςθοροφ 
διαμζςουPalmertest. 

3α) 120mm 
3β) 150mm 
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Τροκάρ τφπου Hasson 5-12mm για ελάχιςτο τραφμα με ςτακεροποιθτι ςπόγγου για καλφτερθ 

ςτακερότθτα 

ςτακοιλιακάτοιχϊματακαιμπαλονιοφnonlatexχωρθτικότθτασ20mlαζροσγιακαλφτερθλειτουργικότθτα.

Τομπαλόνιδιατθρεί το 100% τθσ αρχικισ ποςότθτασ αζρα κατά τισ πρϊτεσ 4 τουλάχιςτον 

χειρουργικζσ ϊρεσ για τθν 

αποφυγιανάγκθσεπαναπλιρωςθσκαιγιααυξθμζνθλειτουργικότθτα.Μεενςωματωμζνουσμετατροπείσ5

mm,10mm.Να 
ςυνοδεφεταιαπόςφριγγαπλιρωςθσεντόστθσςυςκευαςίασ. 
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Τροκάρ τφπου Hasson 5-10mm για ελάχιςτο τραφμα με ςτακεροποιθτι ςπόγγου για καλφτερθ 

ςτακερότθτα 

ςτακοιλιακάτοιχϊματακαιμπαλονιοφnonlatexχωρθτικότθτασ20mlαζροσγιακαλφτερθλειτουργικότθτα.

Τομπαλόνιδιατθρεί το 100% τθσ αρχικισ ποςότθτασ αζρα κατά τισ πρϊτεσ 4 τουλάχιςτον 

χειρουργικζσ ϊρεσ για τθν 

αποφυγιανάγκθσεπαναπλιρωςθσκαιγιααυξθμζνθλειτουργικότθτα.Μεενςωματωμζνουσμετατροπείσ5

mm,7/8mm.Να 
ςυνοδεφεταιαπόςφριγγαπλιρωςθσεντόστθσςυςκευαςίασ. 

 
 
 
 

6 

Αποςτειρωμζνο τροκάρ τφπου Hasson διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ςτακεροποιθτι και 2 φτερά 

κακιλωςθσραμμάτων για αςφαλι τοποκζτθςθ ςτο κοιλιακό τοίχωμα με μοχλόσ ρφκμιςθσ του φψουσ τθσ 

κάνουλασ. 

Εργονομικιλαβιχαμθλοφπροφίλγιαομαλικαιμεακρίβειαελεγχόμενθειςαγωγιγιαευκολότερθτοποκζτθςθτ

ουτροκάρ.Λείαατραυματικι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 100 

mmλοξευμζνθ ςτο άκρο 

τθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφναμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2τριϊνδρόμωνγιαταχείακάκετθεκτόνωςθενδοκο

ιλιακοφπεριεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και και κουμπί 

απελευκζρωςθσ τουενςωματωμζνουμετατροπζαγιαμείωςθτουχειρουργικοφχρόνου. 
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ΤροκάρHassonανοιχτιστεχνικισδιαμζτρου5/12mmμετυφλόάκρο,μικουσ100mm,διαφανζσςεόλοτομικοσκ

αιχαμθλοφπροφίλ. 

Για περιοριςμό κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθστων υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ. Με βαλβίδα που παρζχει 

αεροςτεγανότθτα καιεπιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα ελαχιςτοποιεί το ποςοςτό απϊλειασ 

πνευμοπεριτόνεου, με βαλβίδα ζγχυςθσ καιεκκζνωςθσ αερίου, με μθχανιςμό αςφάλειασ του ςτειλεοφ ςτθ 

κάνουλα, με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι καιμειωτιρα με δυνατότθτα αφαίρεςθσ αυτοφ. Να είναι 

απόλυτα ςτακερό ςτο κοιλιακό τοίχωμα διακζτοντασ 

τζςςερισκζςεισςτακεροποίθςθσραμμάτων.Τοάκροτθσκάνουλασναείναιοβάλςχθματίηοντασγωνία45oγιαεξα

γωγιμεγάλων 
παραςκευαςμάτωνκαιβελόνων. 

8 
Τροκάρκϊρακοσ 11,5-12mm,μεάκαμπτθκάνουλαμικουσ 48-
75mm,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 



 

8α) 
Τροκάρκϊρακοσ5-5,5mm,μεάκαμπτθκάνουλα,  ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8β) 
Τροκάρκϊρακοσ10-10,5mm,μεάκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8γ) 
Τροκάρκϊρακοσ15mm,μεάκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8δ) 
Τροκάρκϊρακοσ5mm,μεεφκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8ε) 
Τροκάρκϊρακοσ7mm,μεεφκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8ςτ) Τροκάρκϊρακοσ10mm,μεεφκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8η) 
Τροκάρκϊρακοσ12mm,μεεφκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8θ) 
Τροκάρκϊρακοσ 15mm,μεεφκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 

8κ) 
Τροκάρκϊρακοσ20mm,μεεφκαμπτθκάνουλα,ειδικάγιατθνειςαγωγιτουενδοςκοπίουκαιτων 
ενδοςκοπικϊνκοπτοραπτϊνςτθνκωρακικικοιλότθτα 
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Τροκάρκϊρακοσ7,15και20mm,μεεφκαμπτθκάνουλαρυκμιηόμενουμικουσανάλογαμετοπάχοστουιςτοφ, 
διευκολφνονταστοπεδίοεργαςίασςτθνκωρακικικοιλότθτακαιςτειλεοφπεπλατυςμζνουςχιματοσ,κατάλλθλ
ουγιατθνατραυματικιειςαγωγιςτομεςοπλεφριοδιάςτθμα 

9α) διαμζτρου7mm 

9β) διαμζτρου15mm 

9γ) διαμζτρου20mm 
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Τροκαρκϊρακοσκαταςκευαςμζνααπόςκλθρό,άκαμπτο,μθαγϊγιμο,πλαςτικόμεςπείρεσςτακεροποίθςθσ,ελε

φκεροαπόlatex&DEHP.Στοάνωμζροσναδιακζτειμαλακόπλαςτικόμετατροπζαμικουσ60χιλ.Ρουναεπιτρζπει

ειςαγωγιεργαλείωνδιαφόρωνδιαμετρθμάτωνκακϊσκαιςτακεροποίθςθτουσ. 
10α) Διαμζτρου5,5χιλ.γιαχριςθεργαλείωνδιαμζτρουζωσκαι6χιλ. 
10β) Διαμζτρου10,5χιλ.γιαχριςθεργαλείωνδιαμζτρουζωσκαι11χιλ. 
10γ) Διαμζτρου11,5χιλ.γιαχριςθεργαλείωνδιαμζτρουζωσκαι12χιλ 

10δ) Διαμζτρου15χιλ.γιαχριςθεργαλείωνδιαμζτρουζωσκαι16,5χιλ. 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

4,14mmαμφοτερόπλευρθσκοπτικισλάμασαπόανοξείδωτοατςάλιςφμφωναμετοπρότυποASTMF899,υψθλισ

διειςδυτικισικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και 

εργονομικι λαβι χαμθλοφπροφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. 

Διακζτειενςωματωμζνθπαραβολίκθαςπίδαπροςταςίασολόκλθρθστθσλόγχθσκαιαντίςτοιχθζνδειξθενεργοπο

ίθςθσιμθτθσαςπίδασ.αβδωτιδιαφανικάνουλαεςωτερικισδιαμζτρου5,92mm,λοξευμζνθςτοάκροτθσελαχι

ςτοποιϊνταστθν δφναμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2δφοδρόμων 
11α) Διαμζτρου5mm,μικουσ70mm 
11β) Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

8,53mmαμφοτερόπλευρθσκοπτικισλάμασαπόανοξείδωτοατςάλιςφμφωναμετοπρότυποASTMF899,υψθλισ

διειςδυτικισικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και 

εργονομικι λαβι χαμθλοφπροφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. 

Διακζτειενςωματωμζνθπαραβολίκθαςπίδαπροςταςίασολόκλθρθστθσλόγχθσκαιαντίςτοιχθζνδειξθενεργοπο

ίθςθσιμθτθσαςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 

mmλοξευμζνθ ςτο άκρο 

τθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφναμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2τριϊνδρόμωνγιαταχείακάκετθεκτόνωςθενδοκο

ιλιακοφπεριεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και και κουμπί 

απελευκζρωςθσ τουενςωματωμζνουμετατροπζαγιαμείωςθτουχειρουργικοφχρόνου. 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

9,32mmαμφοτερόπλευρθσκοπτικισλάμασαπόανοξείδωτοατςάλιςφμφωναμετοπρότυποASTMF899,υψθλισ

διειςδυτικισικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και 

εργονομικι λαβι χαμθλοφπροφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. 

Διακζτειενςωματωμζνθπαραβολίκθαςπίδαπροςταςίασολόκλθρθστθσλόγχθσκαιαντίςτοιχθζνδειξθενεργοπο

ίθςθσιμθτθσαςπίδασ.αβδωτιδιαφανικάνουλαεςωτερικισδιαμζτρου12,95mm,λοξευμζνθςτοάκροτθσελα

χιςτοποιϊνταστθνδφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ 

ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου,ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και και κουμπί 

απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνουμετατροπζαγιαμείωςθτου χειρουργικοφ χρόνου. 
13α) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ100mm 
13β) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ150mm 
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Τροκάρκοιλίασμελόγχθςχιματοσνυςτεριοφ,διαμζτρου5-

12mmκαιμικθ75mm,100mmκαι150mmδιαφανζσςεόλοτο μικοσ και χαμθλοφ προφίλ. Για περιοριςμό 

κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ,απομάκρυνςθσ και απορρόφθςθσ 

των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ. Με βαλβίδα πουπαρζχει 

αεροςτεγανότθτα και επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα ελαχιςτοποιεί το ποςοςτό απϊλειασ 

πνευμοπεριτόνεου, μεβαλβίδα ζγχυςθσ και εκκζνωςθσ αερίου, με προςτατευτικό κάλυμμα τθσ λόγχθσ, με 

μθχανιςμό οπλιςμοφ 

καιεπαναφοράστθσ,θχθτικικαιοπτικιεπιβεβαίωςθςτθνκζςθαςφάλειασ.Ηκορυφιτθσκάνουλασναζχειςχιμ

αχωνιοφγια κατευκυνόμενθ ειςαγωγι των εργαλείων που διευκολφνει τον χειρουργό. Να είναι απόλυτα 

ςτακερό ςτο κοιλιακότοίχωμα διακζτοντασ 17, 33 ι 66 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ 

ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα και δφο κζςεισςτακεροποίθςθσ ραμμάτων. Toτροκάρ και θ κάνουλα να 

αςφαλίηουν μεταξφ τουσ ςτακερά. Το άκρο τθσ κάνουλασ 

ναείναιοβάλςχθματίηοντασγωνία45oγιαεξαγωγιμεγάλωνπαραςκευαςμάτωνκαιβελόνων. 
14α) διαμζτρου5mm,μικουσ75mm,με17εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
14β) διαμζτρου5mm,μικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
14γ) διαμζτρου5/11mmμικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
14δ) διαμζτρου5/12mmμικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
14ε) διαμζτρου5/12mmμικουσ150mm,με66εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 

 

15 

Τροκάρδιφνθςθσπεριοριςμζνου τραφματοσ, με δφο ενςωματωμζνουσ μειωτιρεσ για τθν αποφυγι 

διαρροισ αερίουκατά τθν διάρκεια τθσ επζμβαςθσ.Η κορυφι τθσ κάνουλασ να ζχει ςχιμα χωνιοφ για 

κατευκυνόμενθ ειςαγωγι 

τωνεργαλείωνπουδιευκολφνειτονχειρουργό.Μεχαμθλόπροφίλκεφαλισκαιμεδιάφανθκάνουλαςεόλοτομικ

οσ.Το 
άκροτθσκάνουλασναείναιοβάλςχθματίηοντασγωνία45o. 

15α) διαμζτρου5mm,μικουσ75mm 
15β) διαμζτρου5mm,μικουσ100mm 
15γ) διαμζτρου5/11mmμικουσ100mm 
15δ) διαμζτρου5/12mmμικουσ100mm,ναδζχεταιεργαλείαδιαμζτρουπερίπου4,7mm-12,9mm 
15ε) διαμζτρου5/12mmμικουσ150mm,ναδζχεταιεργαλείαδιαμζτρουπερίπου4,7mm-12,9mm 
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Σετ τροκάρ με μια λόγχθ (ςχιματοσ νυςτεριοφ) και δφο διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου 5mm και μικουσ 

75mm. Μεβαλβίδα που παρζχει αεροςτεγανότθτα και επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα ελαχιςτοποιεί το 

ποςοςτό 

απϊλειασπνευμοπεριτόνεου,μεβαλβίδαζγχυςθσκαιεκκζνωςθσαερίου,μεπροςτατευτικόκάλυμματθσλόγχθσ,

μεμθχανιςμόοπλιςμοφκαιεπαναφοράστθσ,θχθτικικαιοπτικιεπιβεβαίωςθςτθνκζςθαςφάλειασ. 

Η κορυφι τθσ κάνουλασ να ζχει ςχιμα χωνιοφ για κατευκυνόμενθ ειςαγωγι των εργαλείων που 

διευκολφνει 

τονχειρουργό.Ναείναιαπόλυταςτακερόςτοκοιλιακότοίχωμαδιακζτοντασ17ι33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδ

ϊςεισςτακεροποίθςθσςτθνκάνουλακαιδφοκζςεισςτακεροποίθςθσραμμάτων.Toτροκάρκαιθκάνουλανααςφ

αλίηουνμεταξφ τουσ ςτακερά. Το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45o για εξαγωγι 

μεγάλωνπαραςκευαςμάτωνκαιβελόνων. 
16α) διαμζτρου5mm,μικουσ75mm,με17εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
16β) διαμζτρου5mm,μικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
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Σετ τροκάρ με μια λόγχθ (ςχιματοσ νυςτεριοφ) και δφο διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου 10/11mm και 

μικουσ 100mm.Με βαλβίδα που παρζχει αεροςτεγανότθτα και επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα 

ελαχιςτοποιεί το ποςοςτό απϊλειασπνευμοπεριτόνεου, με βαλβίδα ζγχυςθσ και εκκζνωςθσ αερίου, με 

προςτατευτικό κάλυμμα τθσ λόγχθσ, με 

μθχανιςμόοπλιςμοφκαιεπαναφοράστθσ,θχθτικικαιοπτικιεπιβεβαίωςθςτθνκζςθαςφάλειασ.Ηκορυφιτθσκ

άνουλασναζχειςχιμαχωνιοφγιακατευκυνόμενθειςαγωγιτωνεργαλείωνπουδιευκολφνειτονχειρουργό.Ναεί

ναιαπόλυταςτακερόςτο κοιλιακό τοίχωμα διακζτοντασ 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ 

ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα και δφο κζςεισςτακεροποίθςθσ ραμμάτων. Toτροκάρ και θ κάνουλα να 

αςφαλίηουν μεταξφ τουσ ςτακερά. Το άκρο τθσ κάνουλασ 

ναείναιοβάλςχθματίηοντασγωνία45oγιαεξαγωγιμεγάλωνπαραςκευαςμάτωνκαιβελόνων. 
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Σετ τροκάρ με μια λόγχθ (ςχιματοσ νυςτεριοφ) και δφο διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου 10/12mm και 

μικουσ 100mm.Με βαλβίδα που παρζχει αεροςτεγανότθτα και επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα 

ελαχιςτοποιεί το ποςοςτό απϊλειασπνευμοπεριτόνεου, με βαλβίδα ζγχυςθσ και εκκζνωςθσ αερίου, με 

προςτατευτικό κάλυμμα τθσ λόγχθσ, με 

μθχανιςμόοπλιςμοφκαιεπαναφοράστθσ,θχθτικικαιοπτικιεπιβεβαίωςθςτθνκζςθαςφάλειασ.Ηκορυφιτθσ

κάνουλασναζχειςχιμαχωνιοφγιακατευκυνόμενθειςαγωγιτωνεργαλείωνπουδιευκολφνειτονχειρουργό.Να

είναιαπόλυταςτακερόςτο κοιλιακό τοίχωμα διακζτοντασ 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ 

ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα και δφο κζςεισςτακεροποίθςθσ ραμμάτων. Toτροκάρ και θ κάνουλα να 

αςφαλίηουν μεταξφ τουσ ςτακερά. Το άκρο τθσ κάνουλασ 

ναείναιοβάλςχθματίηοντασγωνία45oγιαεξαγωγιμεγάλωνπαραςκευαςμάτωνκαιβελόνων. 

 
 

19 

Tροκάρδιινθςθσ με διαςτολζα τυφλοφ άκρου που διζρχεται από επεκτεινόμενο ακτινωτά κανάλι 

ειςαγωγισ. Ζχειδυνατότθτα αφαίρεςθσ άνω μζρουσ για εξαγωγι παραςκευάςματοσ με κομβίο 

αςφαλείασ για 

περιςςότερθλειτουργικότθτα.Διακζτειδιπλιβαλβίδααεροςτεγανότθτασγιααποφυγιαπϊλειασπνευμοπερι

τοναίουκαικάνουλαCO2τριϊνδρόμωνγιαναμθνεκτοξεφονταιταεπικίνδυναχειρουργικάαζριαςταπρόςωπα

τουεπιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ. 

19α) 5mmμικουσ70mm 
19β) 5mmμικουσ100mm 
19γ) 5mmμικουσ150mm 
19δ) 11mmμικουσ70mm 
19ε) 11mmμικουσ100mm 

19ςτ) 12mmμικουσ70mm 
19η) 12mmμικουσ100mm 
19θ) 12mmμικουσ150mm 
19κ) 15mmμικουσ110mm 

20 
Βελόναπνευμοπεριτοναίουτφπουverres,γιαχριςθμετροκάρμεδιαςτολζατυφλοφάκρουπουδιζρχεταιαπό 
επεκτεινόμενοκανάλιειςαγωγισ,τουα/α19 

20α) Μικουσ70mm 
20β) Μικουσ100mm 
20γ) Μικουσ150mm 

21 
Ακτινωτάεπεκτεινόμενοακτινωτάκανάλιειςαγωγισ,γιαχριςθμετροκάρμεδιαςτολζατυφλοφάκρουπουδιζρχ
εται 
απόεπεκτεινόμενοκανάλιειςαγωγισ,τουα/α19 

21α) Μικουσ70mm 
21β) Μικουσ100mm 
21γ) Μικουσ150mm 

 
22 

Αποςτειρωμζνο τροκάρ τφπου Hasson διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ςτακεροποιθτι και κζςεισ 

κακιλωςθσραμμάτωνγιααςφαλιτοποκζτθςθςτοκοιλιακότοίχωμαμεδυνατότθταρφκμιςθστουφψουστθσκάν

ουλασ,μεβαλβίδα 
CO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. 

 
22α) 

Αποςτειρωμζνο τροκάρ τφπου Hasson διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με ςτακεροποιθτι και κζςεισ 

κακιλωςθσραμμάτωνγιααςφαλιτοποκζτθςθςτοκοιλιακότοίχωμαμεδυνατότθταρφκμιςθστουφψουστθσκάν

ουλασ,μεβαλβίδα 
CO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. 

 
23 

Αποςτειρωμζνοτροκάρμιασχριςθσ,μεαιχμθρόάκροςτειλεοφκαιλόγχθςχιματοσνυςτεριοφ.Ναδιακζτει 
ενςωματωμζνθαςπίδαπροςταςίασολόκλθρθστθσλόγχθσ.Μεραβδωτικάνουλαγιακαλφτερθςυγκράτθςθςτο
κοιλιακότοίχωμακαιβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. 

23α) Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm 
23β) Διαμζτρου5/11mmμικουσ100mm 
23γ) Διαμζτρου5/12 ι 5/12,5mmμικουσ100mm 



 

23δ) Διαμζτρου5mmμικουσ150mm 
23ε) Διαμζτρου5/11mmμικουσ150mm 

23ςτ) Διαμζτρου5/12mmμικουσ150mm 
23η) Διαμζτρου5mm,μικουσ55mm 
23θ) Διαμζτρου5mm,μικουσ70mm 
23κ) Διαμζτρου5mm,μικουσ70mm 
23ι) Διαμζτρου5mm,μικουσ70mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 

23ια) Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 
23ιβ) Διαμζτρου5/11mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 
23ιγ) Διαμζτρου5/12mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 

 
24 

Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό), μιασ χριςθσ για ειςαγωγι ςτθν κοιλιά υπό άμεςθ όραςθ. 

Με 

άκρουψθλισδιειςδυτικισικανότθτασ.Μεραβδωτικάνουλαγιακαλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμακαι

βαλβίδα 
CO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. 

24α) Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm 
24β) Διαμζτρου 5/10mm ι 5/11mmμικουσ100mm 
24γ) Διαμζτρου5/12mm ι 5/12,5  μικουσ100mm 
24δ) Διαμζτρου5mmμικουσ150mm 
24ε) Διαμζτρου5/11mmμικουσ150mm 

24ςτ) Διαμζτρου5/12mmμικουσ150mm 

24η) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ55mm 

24θ) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ70mm 

24κ) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ75mm 

24ι) 
Διαμζτρου5/11mm,μικουσ75mm 

24ια) 
Διαμζτρου5/12mm,μικουσ60mm 

24ιβ) 
Διαμζτρου5/12mm,μικουσ70mm 

24ιγ) 
Διαμζτρου5/12mm,μικουσ75mm 

24ιδ) 
Διαμζτρου5/15mm,μικουσ100mm 

24ιε) 
Διαμζτρου5/15mm,μικουσ150mm 

24ιςτ) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 

24ιη) 
Διαμζτρου5/11mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 

24ιθ) 
Διαμζτρου5/12mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 

 
 

25 
Αποςτειρωμζνοτροκάρμιασχριςθσ.Μεατραυματικόάκρουψθλισδιειςδυτικισικανότθτασ.Μεραβδωτικάνο
υλαγια 
καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμακαιβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. 

25α) Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm 
25β) Διαμζτρου5/11mmμικουσ100mm 
25γ) Διαμζτρου5/12mmμικουσ100mm 
25δ) Διαμζτρου5mmμικουσ150mm 
25ε) Διαμζτρου5/11mmμικουσ150mm 

25ςτ) Διαμζτρου5/12mmμικουσ150mm 

25η) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ53mm 

25θ) 
Διαμζτρου5,5mm,μικουσ53mm χωρίσ βαλβίδα αερίου 

25κ) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ68mm 

25ι) 
Διαμζτρου5,5mm,μικουσ68mm 

25ια) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ75mm 

25ιβ) 
Διαμζτρου5,5mm,μικουσ100mm 

25ιγ) 
Διαμζτρου 5/12mm,μικουσ60mm 

25ιδ) 
Διαμζτρου 5/12mm,μικουσ70mm 

25ιε) 
Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 



 

25ιςτ) 
Διαμζτρου5/11mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 

25ιη) 
Διαμζτρου5/12mm,μικουσ100mm, ςετ με ζνα ςτειλεό και δφο κάνουλεσ 

 
 
 
 
 
 

 
26 

Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν, διαμζτρου 5-12mm και μικθ 75mm, 100mm και 150mm, 

διαφανζσ ςε όλο τομικοσ. Με κωνικό άκρο αποτελοφμενο από δφο πλαςτικά πτερφγια ςε ςτειλοειδι λαβι 

και πιςτολοειδι λαβι, 

γιαμείωςθτουτραφματοσκαιτθνελαχιςτοποίθςθτουρίςκουεμφάνιςθσμετεγχειρθτικισκιλθσαπότθνδίοδοτο

υτροκάρ.Τοπαραπάνωνατεκμθρϊνεταιεπιςτθμονικά. 

Γιαπεριοριςμόκθλίδωςθσκάμερασκαιεργαλείωνναδιακζτειτεχνολογίαςυλλογισ,απομάκρυνςθσκαιαπορρόφ

θςθστων υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ. Με βαλβίδα που παρζχει 

αεροςτεγανότθτα καιεπιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα ελαχιςτοποιεί το ποςοςτό απϊλειασ 

πνευμοπεριτόνεου, με βαλβίδα ζγχυςθσ καιεκκζνωςθσαερίου. 

Ηκορυφιτθσκάνουλασναζχειςχιμαχωνιοφγιακατευκυνόμενθειςαγωγιτωνεργαλείωνπουδιευκολφνειτονχε

ιρουργό. Να είναι απόλυτα ςτακερό ςτο κοιλιακό τοίχωμα διακζτοντασ 17 ι 33 ι 66 εγκάρςιεσ 

ομόκεντρεσ 

ραβδϊςεισςτακεροποίθςθσςτθνκάνουλακαιδφοκζςεισςτακεροποίθςθσραμμάτων.Toτροκάρκαιθκάνουλαν

ααςφαλίηουνμεταξφτουσςτακερά.Τοάκροτθσκάνουλασναείναιοβάλςχθματίηοντασγωνία45oγιαεξαγωγιμεγ

άλων παραςκευαςμάτωνκαιβελόνων. 
26α) διαμζτρου5mm,μικουσ75mm,με17εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
26β) διαμζτρου5mm,μικουσ75mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
26γ) διαμζτρου5mm,μικουσ75mm,με66εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
26δ) διαμζτρου5/11mmμικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 

26ε) διαμζτρου5/11mmμικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσμεπιςτολοειδιλα
βι 

26ςτ) διαμζτρου5/12mmμικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 

26η) διαμζτρου5/12mmμικουσ100mm,με33εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσμεπιςτολοειδιλα
βι 

26θ) διαμζτρου5/12mmμικουσ150mm,με66εγκάρςιεσομόκεντρεσραβδϊςεισςτακεροποίθςθσ 
26κ) διαμζτρου5/15mmμικουσ100mm 

 

27 

Ατραυματικά οπτικά τροκάρδιφνθςθσ με μθχανιςμό κακιλωςθσ διαμζςου ράμματοσ και με ειδικι 

ςτακεροποίθςθεναλλαςςόμενθσγωνίωςθσςτατοιχϊματατθσκάνουλασ,μεενςωματωμζνοκαιπλιρωσαποςπ

ϊμενοχαμθλοφπροφίλμετατροπζαμεμθχανιςμόδιατιρθςθστθσοπτικισςτονςτειλεόκαιμεδυνατότθτααμφίπ

λευρουκλειδϊματοστου 
ςτειλεοφςτθνκάνουλα.Διαμζτρου: 

27α) 5mmμικουσ55,100,150mm 
27β) 5-11mmμικουσ100mm 
27γ) 5-12mmμικουσ60,100,150mm 
27δ) 5-15mmμικουσ100,150mm 

 
 
 

28 

Τροκάρ με κάνουλα και τροκάρ, με κοπτικι λόγχθ νυςτεριοφ, με αυτόματθ αςπίδα προςταςίασ τθσ λόγχθσ, 

μεενςωματωμζνο και πλιρωσ αποςπϊμενο χαμθλοφ προφίλ μετατροπζα, και με ειδικι ςτακεροποίθςθ 

εναλλαςςόμενθσγωνίωςθσςτατοιχϊματατθσκάνουλασ,μεδυνατότθτααμφίπλευρθστοποκζτθςθστουςτειλεο

φςτθνκάνουλα,κάνουλαακτινοδιαπερατι και διάφανθ, με οπτικι ζνδειξθ (3 ςτάδια) τθσ κζςθσ τθσ 

κοπτικισ λάμασ. Να διακζτουν 

θχθτικιενθμζρωςθγιατθνυποχϊρθςθκαιτθνεπαναφοράτθσαςπίδασ.Διαμζτρου: 
28α) 5mmμικουσ55,100,150mm 
28β) 5-11mmμικουσ100mm 
28γ) 5-12mmμικουσ100,150mm 
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Ατραυματικά οπτικά τροκάρδιφνθςθσ με μθχανιςμό κακιλωςθσ διαμζςου ράμματοσ και με ειδικι 

ςτακεροποίθςθεναλλαςςόμενθσγωνίωςθσςτατοιχϊματατθσκάνουλασ,μεενςωματωμζνοκαιπλιρωσαποςπ

ϊμενοχαμθλοφπροφίλμετατροπζα με μθχανιςμό διατιρθςθσ τθσ οπτικισ ςτον ςτειλεό και με δυνατότθτα 

αμφίπλευρου κλειδϊματοσ 

τουςτειλεοφςτθνκάνουλα.Μεοπιδθμιουργίασπνευμοπεριτοναίουςτθνμφτθτουτροκάρχωρίστθνανάγκθβελ

όνθσ 
verres.Διαμζτρου: 

29α) 5mmμικουσ100,150mm 
29β) 5-11mmμικουσ100mm 
29γ) 5-12mmμικουσ100,150mm 



 

 
 
 

30 

Ατραυματικάοπτικάτροκάρδιφνθςθσμεμθχανιςμόκακιλωςθσδιαμζςουράμματοσκαιμεμθχανιςμόςτακεροπ
οίθςθσ 

–

ςτεγανότθτασαποτελοφμενοαπόμπαλόνιχωρίσlatexςτοκάτωκοιλιακότοίχωμακαιδακτφλιοκακιλωςθσςτο

άνω,με ενςωματωμζνο και πλιρωσ αποςπϊμενο χαμθλοφ προφίλ μετατροπζα με μθχανιςμό διατιρθςθσ 

τθσ οπτικισ ςτονςτειλεό και με δυνατότθτα αμφίπλευρου κλειδϊματοσ του ςτειλεοφ ςτθν κάνουλα. Με 

οπι δθμιουργίασπνευμοπεριτοναίουςτθνμφτθτουτροκάρχωρίστθνανάγκθβελόνθσverres.Διαμζτρου: 
30α) 5mmμικουσ75,100,150mm 
30β) 5-11mmμικουσ100mm 
30γ) 5-12mmμικουσ75,100,150mm 

 
 
 

31 

Τροκάρ με κάνουλα και τροκάρ, με κοπτικι λόγχθ νυςτεριοφ, με αυτόματθ αςπίδα προςταςίασ τθσ λόγχθσ, 

μεενςωματωμζνο και πλιρωσ αποςπϊμενο χαμθλοφ προφίλ μετατροπζα, και με μθχανιςμό 

ςτακεροποίθςθσ –

ςτεγανότθτασαποτελοφμενοαπόμπαλόνιχωρίσlatexςτοκάτωκοιλιακότοίχωμακαιδακτφλιοκακιλωςθσςτοάν

ω,μεδυνατότθτα αμφίπλευρθσ τοποκζτθςθσ του ςτειλεοφ ςτθν κάνουλα ,κάνουλα ακτινοδιαπερατι και 

διάφανθ, με 

οπτικιζνδειξθ(3ςτάδια)τθσκζςθστθσκοπτικισλάμασ.Ναδιακζτουνθχθτικιενθμζρωςθγιατθνυποχϊρθςθκαι

τθν 
επαναφοράτθσαςπίδασ.Διαμζτρου: 

31α) 5mmμικουσ100,150mm 
31β) 5-11mmμικουσ100mm 
31γ) 5-12mmμικουσ100,150mm 

 
32 

ΤροκάρHasson οπτικό με ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ αποτελοφμενο από μπαλόνι που δε περιζχει latex και 

κωνικό 

gelςτεγανοποίθςθσ,ανεξάρτθτοκλείδωματουκϊνου,ενςωματωμζνοαυτόματοκαιπλιρωσαποςπϊμενομετατ

ροπζακαι 
δυοκζςεισςτακεροποίθςθσδιαμζςουράμματοσ. 

32α) 5mmμικουσ100mm 
32β) 5-12mmμικουσ100mm 
32γ) 5-12mmμικουσ130mm 

 
 

33 

Τροκαρ 5-12mm με πιςτολοειδι λαβι με κοπτικό μθχανιςμό για τθν είςοδο ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα 

υπό άμεςθόραςθ για αυξθμζνθ αςφάλεια. Διακζτει ραβδωτι κάνουλα για ςτακεροποίθςθ 100μμ, 

λοξευμζνου άκρου 

καιδυνατότθτααφαίρεςθσάνωμζρουσγιαεξαγωγιπαραςκευάςματοσ.Μεδιπλιβαλβίδααεροςτεγανότθτασγι

ααποφυγιαπϊλειασπνευμοπεριτοναίουκαικάνουλαCO2τριϊνδρόμωνγιαναμθνεκτοξεφονταιταεπικίνδυναχ

ειρουργικάαζρια 
ςταπρόςωπατουεπιςτθμονικοφπροςωπικοφ. 

 
 
 

34 

Αποςτειρωμζνοτροκάράμεςθσόραςθσ(οπτικό)μιασχριςθσ,διαμζτρου5mm,μεατραυματικάπεπλατυςμζναπτ

ερφγιαςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ 

τοιχϊματοσ τφπου"dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια 

ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθτοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 5,92 mm, λοξευμζνθ ςτο άκρο 

τθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφναμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2δφοδρόμων. 
34α) Διαμζτρου5mm,μικουσ70mm 
34β) Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm 
34γ) Διαμζτρου5mm,μικουσ150mm 

 
 
 

35 

Αποςτειρωμζνοτροκάράμεςθσόραςθσ(οπτικό)διαμζτρου5mmμιασχριςθσ,μεατραυματικάπεπλατυςμζναπ

τερφγιαςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ 

τοιχϊματοσ τφπου"dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια 

ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθτοποκζτθςθ του τροκάρ. Σετ με 2 ραβδωτζσ διαφανείσ κάνουλεσ 

εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, μικουσ 100 

mmλοξευμζνεσςτοάκροτουσελαχιςτοποιϊνταστθνδφναμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2δφοδρόμων. 

 
 
 
 

36 

Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) μιασ χριςθσ, διαμζτρου 5-11mm με ατραυματικά 

πεπλατυςμζναπτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοστφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι 

γιαευκολότερθτοποκζτθςθτουτροκάρ.αβδωτιδιαφανικάνουλαεςωτερικισδιαμζτρου11,47mm,λοξευμζν

θςτοάκροτθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ 



 

εκτόνωςθενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και 

κουμπί απελευκζρωςθστουενςωματωμζνουμετατροπζαγιαμείωςθτουχειρουργικοφχρόνου. 

36α) Διαμζτρου5-11mm,μικουσ100mm 
36β) Διαμζτρου5-11mm,μικουσ150mm 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζναπτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοστφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι γιαευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 

mmλοξευμζνθςτοάκροτθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφναμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2τριϊνδρόμωνγιαταχείακ

άκετθεκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφπεριεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα 

και κουμπίαπελευκζρωςθστουενςωματωμζνουμετατροπζαγιαμείωςθτουχειρουργικοφχρόνου. 
37α) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ70mm 
37β) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ100mm 
37γ) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ150mm 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-15mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζναπτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοστφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι γιαευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 15 mm, μικουσ 100 

mmλοξευμζνθςτοάκροτθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφναμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2τριϊνδρόμωνγιαταχείακ

άκετθεκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα 

και κουμπίαπελευκζρωςθστουενςωματωμζνουμετατροπζαγιαμείωςθτουχειρουργικοφχρόνου. 
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Αποςτειρωμζνο ςετ μιασ χριςθσ αποτελοφμενο από τροκάρ 3 ςταδίων, τυφλοφ άκρου με οβάλ μπαλόνι 

(χωρίσ λάτεξ) διαμζτρου 12mm και τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm με 2 ραβδωτζσ 

κάνουλεσ 70mm. Το ςφςτθμα τροκάρ και μπαλονιοφ αφορά ςτθν λαπαροςκοπικι δθμιουργία χϊρου 

ανάμεςα ςε ιςτοφσ. Να διατίκεται με ςφριγγα και ςφςτθμα πλιρωςθσ αζρα του μπαλονιοφ. Το τροκάρ 

άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm διακζτει ατραυματικά πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα 

νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου 

"dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για 

ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. Το ςετ περιλαμβάνει 2 ραβδωτζσ διαφανείσ κάνουλεσ εςωτερικισ 

διαμζτρου 5,92 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνεσ ςτο άκρο τουσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. 
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Αποςτειρωμζνο ςετ μιασ χριςθσ αποτελοφμενο από τροκάρ 3 ςταδίων, τυφλοφ άκρου με ςτρογγυλό 

μπαλόνι (χωρίσ λάτεξ) διαμζτρου 12mm και τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm με 2 

ραβδωτζσ κάνουλεσ 70mm. Το ςφςτθμα τροκάρ και μπαλονιοφ αφορά ςτθν λαπαροςκοπικι δθμιουργία 

χϊρου ανάμεςα ςε ιςτοφσ. Να διατίκεται με ςφριγγα και ςφςτθμα πλιρωςθσ αζρα του μπαλονιοφ. Το 

τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm διακζτει ατραυματικά πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα 

νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου 

"dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για 

ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. Το ςετ περιλαμβάνει 2 ραβδωτζσ διαφανείσ κάνουλεσ εςωτερικισ 

διαμζτρου 5,92 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνεσ ςτο άκρο τουσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ, 

υψθλισδιειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβιχαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. 

αβδωτιδιαφανικάνουλαεςωτερικισδιαμζτρου5,92mm,λοξευμζνθςτοάκροτθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφν

αμθδιείςδυςθσ, 
μεβαλβίδαCO2δφοδρόμων. 

41α) Διαμζτρου5mm,μικουσ70mm 
41β) Διαμζτρου5mm,μικουσ100mm 



 

41γ) Διαμζτρου5mm,μικουσ150mm 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά πτερφγια ςε ςχιμα 

νυςτεριοφ, 

υψθλισδιειςδυτικισικανότθτασμεάκροοδθγόδιείςδυςθσκοιλιακοφτοιχϊματοστφπου"dolphinnose"καιε

ργονομικιλαβιχαμθλοφπροφίλγιαομαλικαιμεακρίβειαελεγχόμενθειςαγωγιγιαευκολότερθτοποκζτθς

θτουτροκάρ.αβδωτιδιαφανι κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ 

ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθνδφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία 

κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου,ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι 

ομάδα και και κουμπί απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνουμετατροπζαγιαμείωςθτου χειρουργικοφ 

χρόνου. 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ, 

υψθλισδιειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβιχαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. 

αβδωτιδιαφανικάνουλαεςωτερικισδιαμζτρου12,95mm,λοξευμζνθςτοάκροτθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφν

αμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2τριϊνδρόμωνγιαταχείακάκετθεκτόνωςθενδοκοιλιακοφπεριεχομζνου,ελαχις

τοποιϊνταστθνεπαφιτουμετθχειρουργικιομάδακαικαικουμπίαπελευκζρωςθστουενςωματωμζνουμετατρ

οπζαγιαμείωςθτου 
χειρουργικοφχρόνου. 

43α) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ70mm 
43β) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ100mm 
43γ) Διαμζτρου5-12mm,μικουσ150mm 
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Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-15mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ, 

υψθλισδιειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβιχαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. 

αβδωτιδιαφανικάνουλαεςωτερικισδιαμζτρου12,95mm,λοξευμζνθςτοάκροτθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφν

αμθδιείςδυςθσ,μεβαλβίδαCO2τριϊνδρόμωνγιαταχείακάκετθεκτόνωςθενδοκοιλιακοφπεριεχομζνου,ελαχις

τοποιϊνταστθνεπαφιτουμετθχειρουργικιομάδακαικαικουμπίαπελευκζρωςθστουενςωματωμζνουμετατρ

οπζαγιαμείωςθτου 
χειρουργικοφχρόνου. 

44α) Διαμζτρου5-15mm,μικουσ100mm 
44β) Διαμζτρου5-15mm,μικουσ150mm 

 
 
 
 
 

45 

Αποςτειρωμζνοςφςτθμαςφγκλιςθσπεριτονίασμετροκάράμεςθσόραςθσ(οπτικό)διαμζτρου5-

12mmμιασχριςθσ,μεατραυματικά πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ 

ικανότθτασ με άκρο οδθγόδιείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι 

χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και μεακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. 

αβδωτι διαφανι κάνουλα 

εςωτερικισδιαμζτρου12,95mm,μικουσ100mmλοξευμζνθςτοάκροτθσελαχιςτοποιϊνταστθνδφναμθδιείςδυ

ςθσ,μεβαλβίδαCO2τριϊνδρόμωνγιαταχείακάκετθεκτόνωςθενδοκοιλιακοφπεριεχομζνου,ελαχιςτοποιϊντα

στθνεπαφιτουμετθχειρουργικι ομάδα και και κουμπί απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα 

για μείωςθ του 

χειρουργικοφχρόνου.Ηκάνουλαπεριζχειδφοπαράκυραςτοπεριφερικόάκρομεοδθγοφσγιαναεπιτρζπειςτθνλ

αβίδαπολλαπλωνχριςεων να περνά μζςα από μαλακαμόρα και να προωκεί πολυκλωνααπορροφιςιμα 

ράμματα (2-0, 0, 1) για τθνςφγκλειςθτθσπεριτονίασ. 
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Αποςτειρωμζνο ςφςτθμα ςφγκλιςθσ περιτονίασ με τροκάρ διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό 

άκρο 

ςτειλεοφςεςχιμανυςτεριοφ8,53mmαμφοτερόπλευρθσκοπτικισλάμασαπόανοξείδωτοατςάλιςφμφωναμετ

οπρότυποASTMF899, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ 

τφπου "dolphinnose" καιεργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ 

ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ τουτροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα 

προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ και αντίςτοιχθ ζνδειξθενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι 

διαφανι κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ 

ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθεκτόνωςθ 

ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και 

κουμπίαπελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Η 

κάνουλα περιζχει δυοπαράκυρα ςτο περιφερικό άκρο με οδθγοφσ για να επιτρζπει ςτθν λαβίδα 



 

πολλαπλϊν χριςεων να περνά μζςα 

απόμαλακάμόριακαιναπροωκείπολφκλωνααπορροφιςιμαράμματα(2-

0,0,1)γιατθνςφγκλειςθτθσπεριτονίασ. 
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Οπτικό τροκάρ τριϊν αυλϊν χωρίσ βαλβίδα ςυγκράτθςθσ πνευμοπεριτοναίου, χαμθλοφ προφίλ, με οπτικό 

ςτειλεό για πρόςβαςθ ςτθν κοιλιακι κοιλότθτα. Να μπορεί να γίνεται ανζπαφα αφαίρεςθ μικρϊν 

παραςκευαςμάτων (όπωσ π.χ. λεμφαδζνεσ). Να μπορεί να γίνεται ανεμπόδιςτθ ειςαγωγι και αφαίρεςθ 

των βελόνων, ραμμάτων και πλεγμάτων. Να προςφζρονται τροκάρ με ατραυματικό άκρο διάνοιξθσ του 

ιςτοφ, χωρίσ βαλβίδα αζροσ, με αυλό εκκζνωςθσ-απαγωγισ καπνοφ ςε διαμζτρουσ 5mm, 8mm, 12mm και 

μικουσ κάνουλασ 100mm, 120mm, 150mm. Η κάνουλα να φζρει ανάγλυφθ επιφάνεια για μείωςθ 

ολίςκθςθσ. Η κάνουλα να φζρει τρεισ αυλοφσ (εμφφςθςθσ, μζτρθςθσ ενδοκοιλιακισ πίεςθσ και απαγωγισ-

εκκζνωςθσ χειρουργικοφ καπνοφ) 

201α) Διαμζτρου 5mm και μικουσ κάνουλασ 100mm 

201β) Διαμζτρου 5mm και μικουσ κάνουλασ 120mm 

201γ) Διαμζτρου 5mm και μικουσ κάνουλασ 150mm 

201δ) Διαμζτρου 8mm, και μικουσ κάνουλασ 100mm 

201ε) Διαμζτρου 8mm, και μικουσ κάνουλασ 120mm 

201ςτ) Διαμζτρου 12mm και μικουσ κάνουλασ 100mm 

201η) Διαμζτρου 12mm και μικουσ κάνουλασ 120mm 

201θ) Διαμζτρου 12mm και μικουσ κάνουλασ 150mm 

 
 
 

202 
 

Σωλινασ παροχισ διοξειδίου του άνκρακα. Να αποτελείται από ςετ τριϊν αυλϊν για χριςθ με ςφςτθμα 

ςτακερισ ροισ CO2. Ο πρϊτοσ αυλόσ για ςυνεχι και αδιάκοπθ παροχι αερίου, ο δεφτεροσ για ςυνεχι και 

αδιάκοπθ μζτρθςθ πίεςθσ εντόσ τθσ κοιλιακισ χϊρασ και ο τρίτοσ για ςυνεχι και αδιάκοπθ απαγωγι-

εκκζνωςθ καπνοφ. Να περιλαμβάνει προζκταςθ με άκρο luerlock για ςφνδεςθ του ςωλινα τριϊν αυλϊν 

και με ςυμβατικά τροκάρ. Να διακζτει ενςωματωμζνο φίλτρο 0,01μ ulpa, το όποιο να παρζχει δυο 

επίπεδα αναγνϊριςθσ και παγίδευςθσ υγρϊν . Να διακζτει χωρθτικότθτα ςυγκζντρωςθσ υγρϊν 20ml για 

το πρϊτο ςτάδιο προειδοποίθςθσ προςταςίασ τθσ ςυςκευισ και 26ml για το δεφτερο και τελευταίο ςτάδιο. 

να διακζτει βαλβίδα (bullseye). Συμβατόσ με τα τροκάρ του α/α 201 

 
 

203 

Τροκάρ ελεγχόμενθσ διινθςθσ τυφλοφ άκρου με μπαλόνι για δθμιουργία προπεριτοναϊκοφ χϊρου για 

επιδιόρκωςθ μονόπλευρων – αμφοτερόπλευρων κθλϊν. Να διακζτει κάνουλα 10-12mm και μπαλόνι το 

οποίο να μθ διαςπάται και ειςαγωγζα χαμθλοφ προφίλ ατραυματικό για ομαλι είςοδο και εργονομικι 

βαλβίδα εμφφςθςθσ. Να διατίκεται ςε ςχιματα ςτρογγυλό, οβάλ για μονόπλευρεσ και αμφοτερόπλευρεσ 

κιλεσ. 

203α) Στρογγυλοφ ςχιματοσ 

203β) Οβάλ ςχιματοσ 

  

 Β.ΛΑΒΙΔΕ&ΛΟΙΠΑΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑΕΡΓΑΛΕΙΑ 
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ΣωλινασπαροχισCO2ειδικάγιαςυςκευζσδιόγκωςθσπνευµοπεριτοναίουαποςτειρωμζνοσµίασχριςθστουλάχι

ςτον3µζτρωνµεενςωµατωµζνοαντιµικροβιακόφίλτροκαιςφνδεςθLuer-Lockςυμβατάμεταμθχανιματα 
πνευμοπεριτοναίουτωννοςοκομείων. 

 
48 

Εργαλείοςφλλθψθσκαικακιλωςθσραμμάτων,τφπουβελόνθσ,μεάκρομονοφάγκιςτρουκαιευδιάκριτοςκουρόχ

ρωμοκομβίοπροϊκθςθστουάκρουζξωκεντουςτειλεου,μεελατιριογιατθνεπιςτροφιτουάκρουεντόστουςτει

λεοφ,για 
τθςφγκλιςθτωνοπϊνειςόδουτωντροκάρ. 

49 
ΛαπαροςκοπικόσΡροωκθτιρασκόµπωναπόΡολυκαρβονάτθμεπερίπου20%λευκοφυαλοφ,γιααποφυγικραφ
ςθσςε 
μεγάλεσπίεςεσ.Διαμζτρου5mm. 



 

50 
Λαπαροςκοπικά κουκουτςάκια ςε ςυςκευαςία τριϊν τεμαχίων, διαμζτρου 5mm με τυφλό ατραυματικό 
άκρο. Ο ςτυλεόσ να είναι πλιρωσ μονωμζνοσ και να ζχει μικοσ 40-50cm. Το άκρο/κουκουτςάκι να είναι 
από ακτινοςκιερι γάηα και να είναι υψθλισ απορροφθτικότθτασ για άμεςο, γριγορο και αποτελεςματικό 
ζλεγχο μικρϊν αιμορραγιϊν. 

51 
Ενδοςκοπικθλαβιδααποκολλθςθστυπουbluntcherry,μεθλεκτρικαμονωμενοςτυλεοςεδιαμετρο10mmκαιμθκ
οσ 
40cm.Συςκευαςια3τεμαχιων 

52 
ΕνδοςκοπικιλαβίδααποκόλλθςθστφπουBLUNTCHERRY,μεθλεκτρικάμονωμζνοςτυλεόςεδιάμετρο5mmκαιμ
ικοσ 
35cm 

53 
ΕνδοςκοπικιλαβίδααποκόλλθςθστφπουBLUNTCHERRY,μεθλεκτρικάμονωμζνοςτυλεόςεδιάμετρο10mmκαι
μικοσ 
35cm 

 
55 

Ενδοςκοπικόσ βρόχοσ τριπλοφ χειρουργικοφ κόμπου, πολφκλωνου ςυνκετικοφ απορροφιςιμου ράμματοσ 

μζςθσαπορρόφθςθσ,προτοποκετθμζνοςεπλαςτικόδιαςπϊμενοςτθνπεριφερικιάκρθτουκακετιρα/οδθγό,μ

ικουσ53cm 
(±1cm),γιαχριςθκαιςεπαχφςαρκουσαςκενείσ. 

55α) Νο0 
55β) Νο2/0 

 
56 

Ενδοςκοπικόσ βρόχοσ τριπλοφ χειρουργικοφ κόμπου, πολφκλωνου ςυνκετικοφ μθ απορροφιςιμου 

ράμματοσπολυεςτζρα,προτοποκετθμζνοςεπλαςτικόδιαςπϊμενοςτθνπεριφερικιάκρθτουκακετιρα/οδθγό

μικουσ53cm(±1cm)γιαχριςθκαιςεπαχφςαρκουσαςκενείσ. 
56α) Νο0 
56β) Νο2/0 
57 Ενδοςκοπικζσκθλιζσπολυγλακτίνθσ,Νο0μεμικοσράμματοσ45cm 
58 Ενδοςκοπικζσκθλιζσπολυδιοξανόνθσ,Νο0μεμικοσράμματοσ45cm 

59 Ενδοςκοπικόσλαπαροςκοπικόσβρόγχοστφπουendoloopμεαπορροφιςιμοιμθαπορροφιςιμοράμμα(±1cm). 

60 
Λαπαροςκοπικζσλαβίδεσςφλλθψθσ,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενεσ,μικουστουλάχιςτον30cm,κυριδωτζσ,
με 
μονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. 

61 
Λαπαροςκοπικζσλαβίδεσςφλλθψθσ,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενεσ,μικουστουλάχιςτον30cm,κυριδωτζσ
με 
δόντια,μεμονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. 

62 
Λαπαροςκοπικζσλαβίδεσςφλλθψθσ,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενεσ,μικουστουλάχιςτον30cm,ατραυματι
κζσ,με 
μονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. 

 
63 

Λαπαροςκοπικζσλαβίδεσδιαχωριςμοφιςτϊν(ντιςεκτζρ),διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενεσ,μικουστουλάχιςτ
ον 
30cm, ατραυματικζσ, με μονωμζνο θλεκτρικά ςτειλεό, εφοδιαςμζνεσ με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με 
μονοπολικιδιακερμία. 

64 
Λαπαροςκοπικάκυρτάψαλίδια,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενα,μικουστουλάχιςτον30cm,μεμονωμζνοθλε
κτρικά 
ςτειλεό,εφοδιαςμζναμεδυνατότθταςφνδεςθσμεμονοπολικιδιακερμία. 

 
65 

Ενδοςκοπικιλαβίδαςφλλθψθσμεεπικάλυψθτωνςιαγόνωναπόειδικόμαλακόκαιαντιολιςκθτικόυλικόγιαατρ

αυματικιςφλλθψθ,μετρικιδιαγράμμιςθςτειλεοφκαιμθχανιςμόκλειδϊματοσμιασχριςθσ.Διαμζτρου: 

65α) · 5mmκαιμικουσ35cm 
65β) · 5mmκαιμικουσ45cm 

 
66 

Λαπαροςκοπικό ψαλίδι μιασ χριςεωσ, περιςτρεφόμενο, πλιρωσ μονωμζνο, κυρτό με διαφορετικι κοπτικι 

ικανότθτα(εμπρόσγιαιςτοφσπίςωγιαράμματα)μεδυνατότθταςφνδεςθσδιακερμίασκαιχειρολαβιαντιολιςκθτ

ικι.Διαμζτρου: 
66α) · 5mmκαιμικουσ35cm 
66β) · 5mmκαιμικουσ45cm 

67 
Λαπαροςκοπικόντιςεκτζρμιασχριςεωσ,περιςτρεφόμενο,μεκωνικζσκαιοδοντωτζσςιαγόνεσπλιρωσμονωμζν
ο,με 
δυνατότθταςφνδεςθσδιακερμίασκαιχειρολαβιαντιολιςκθτικι.Διαμζτρου: 

67α) · 5mmκαιμικουσ35cm 
67β) · 5mmκαιμικουσ45cm 

 

68 

Λαπαροςκοπικζσλαβίδεσςφλλθψθσ,διαμζτρου5mm,μικουσ33cm,μετζςςεραατραυματικάδόντιαςεκάκεςκζ

λοσγιααποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ, με εργονομικό μθχανιςμό αςφαλοφσ κλειδϊματοσ λαβισ δφο 

φάςεων, με αφξθςθ 

τθσδφναμθσςυγκράτθςθστουιςτοφμετθνπροοδευτικιπίεςθτθσχειρολαβισότανκλειδϊςεικαιπεριςτρεφόμε

νο 
μονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. 



 

 
69 

Λαπαροςκοπικζσ κυρτζσ ατραυματικζσ λαβίδεσ αποκόλλθςθσ με λεπτά άκρα, διαμζτρου 5mm, με 

περιςτρεφόμενομονωμζνοθλεκτρικάμαφροςτειλεό,εφοδιαςμζνεσωμεμονοπολικιδιακερμία,μεάκροτφπου

rattooth(1Χ2)γιατθν 
ςφλλθψθιςτοφμετομικρότεροδυνατόντραφμα 

 
70 

Λαπαροςκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμζτρου 5mm, με περιςτρεφόμενο μονωμζνο θλεκτρικά μαφρο 

ςτειλεό,εφοδιαςμζναμεακροφφςιογιαςφνδεςθμεμονοπολικιδιακερμία,μετθνίδιακοπτικιικανότθταςεόλο

τομικοστουσ 

 
71 

Λαπαροςκοπικζσ λαβίδεσ ςφλλθψθσ τφπου Babcock, διαμζτρου 5mm, μικουσ 33cm, με εργονομικό 

μθχανιςμόαςφαλοφσκλειδϊματοσλαβισδφοφάςεων,μεαφξθςθτθσδφναμθσςυγκράτθςθστουιςτοφμεπροοδ

ευτικιπίεςθτθσ 
χειρολαβισότανκλειδϊςεικαιμεπεριςτρεφόμενομονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. 

 
72 

Λαπαροςκοπικζσ λαβίδεσ ςφλλθψθσ τφπου Babcock, διαμζτρου 10mm, μικουσ 33cm, με εργονομικό 

μθχανιςμόαςφαλοφσκλειδϊματοσλαβισδφοφάςεων,μεαφξθςθτθσδφναμθσςυγκράτθςθστουιςτοφμεπροοδ

ευτικιπίεςθτθσ 
χειρολαβισότανκλειδϊςεικαιμεπεριςτρεφόμενομονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. 

 
73 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ κεφαλισ κυκλικοφ αναςτομωτιρα, διαμζτρου 10mm, με 

περιςτρεφόμενο 

μονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό,μεεργονομικόμθχανιςμόαςφαλοφσκλειδϊματοσλαβισδφοφάςεων. 

 
74 

Λαπαροςκοπικιλαβίδαμιασχριςθσςφλλθψθσδιαμζτρου3mmγιαπαιδιατρικιχριςθµετραυματικάδόντιαςεκ

άκεςκζλοσµεμθχανιςμόαςφαλοφσκλειδϊματοσδφοφάςεωνµεπεριςτρεφόμενοκατά360οµεθλεκτρικάµμον

ωμζνο 
ςτυλεόκαιµευποδοχιγιαχριςθδιακερµίασ. 

75 
Λαπαροςκοπικιλαβίδαμιασ 
χριςθσπαραςκευισδιαμζτρου3mmπεριςτρεφόμενοκατά360οµευποδοχιγιαχριςθ 
διακερμίασςεπαιδιατρικζσεπεµβάςεισ. 

76 Μονοπολικιλαβίδαςφλλθψθστφπουgrasper3mmπαίδων. 
77 Μονοπολικιλαβίδαπαραςκευιστφπουdissector3mmπαίδων. 

78 
∆ιπολικιλαβίδαπαραςκευιστφπουdissectorµεενςωµατωµζνοκαλϊδιοκαιuniversalςφνδεςθςεδιπολικζσεξό
δουσ, 
3mmπαίδων. 

79 
∆ιπολικιλαβίδαςφλλθψθστφπουgrasperµεενςωματωμζνοκαλϊδιοκαιuniversalςφνδεςθςεδιπολικζσεξόδου
σ,3mm 
παίδων. 

80 
Λαπαροςκοπικόψαλίδιµίασχριςθσδιαμζτρου3mmπεριςτρεφόμενοκατά360οµευποδοχιγιαχριςθδιακερμί
ασςε 
παιδιατρικζσεπεμβάςεισ. 

81 
ΛαπαροςκοπικιλαβίδαBabcockατραυματικιδιαμζτρου3mmκαιμικουσ30-33cmμεμθχανιςμόαςφαλοφσ 
κλειδϊματοσ,δφοφάςεων,περιςτρεφόμενοκατά360οκαιθλεκτρικάμονωμζνοςτυλεό. 

82 
ΛαπαροςκοπικιλαβίδαBabcockατραυματικιδιαμζτρου5mmκαιμικουσ30-33cmμεμθχανιςμόαςφαλοφσ 
κλειδϊματοσ,δφοφάςεων,περιςτρεφόμενοκατά360οκαιθλεκτρικάμονωμζνοςτυλεό. 

 
83 

Iςχυριενδοςκοπικιλαβίδαςφλλθψθστφπουclinch,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενθκατά360μοίρεσ,μεδφο 
μθχανιςμοφσκλειδϊματοσ-
δυοςκανδάλεσγιαπεριςςότερθαςφάλειακαιελεγχόμενθεπιλογιμεταξυελγχόμενουκλειςίματοστωνςιαγόνω
νκαιελεγχόμενουκλειδϊματοσ.Μικοσ31cm. 

 
84 

Ατραυματικιενδοςκοπικιλαβίδαςφλλθψθσιςχυριτφπουgrasper, 

διαμζτρου5mm,πλιρωσατραυματικι,μεδφομθχανιςμοφσκλειδϊματοσ-

δυοςκανδάλεσγιαπεριςςότερθαςφάλειακαιελεγχόμενθεπιλογιμεταξφελεγχόμενου 
κλειςίματοστωνςιαγόνωνκαιελεγχόμενουκλειδϊματοσ.Μικοσ31cm. 

 

85 

Ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ 

γιαπεριςςότερθλειτουργικότθτακαιςεςθμείοαπόμακροαπότοπεδίοκίνθςθστουχεριοφτουχειρουργοφγιαπε

ριςςότερθαςφάλεια.Ναδιακζτεικαιδυνατότθταενεργοποίθςθσαπότοχζρι.Μικοσ31cm. 

 

86 

Ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ 

γιαπεριςςότερθλειτουργικότθτακαιςεςθμείοαπόμακροαπότοπεδίοκίνθςθστουχεριοφτουχειρουργοφγιαπε

ριςςότερθαςφάλεια.Ναδιακζτεικαιδυνατότθταενεργοποίθςθσαπότοχζρι.Μικοσ31cm. 

 

87 

Λαβίδαςφλλθψθσατραυματικιτφπουbabcockδιαμζτρου10χιλ.Μικουσςιαγϊνων44χιλ.Άνοιγμαςιαγϊνων42

χιλ.Μικοσ εργαλείου 31 εκ. Με δυνατότθτα περιςτροφισ ςτειλεοφ 180ο με μθχανιςμό κλειδϊματοσ και 

δυνατότθταεπιλογισελεγχόμενθσςφγκλιςθστωνςκελϊντθσγιααςφαλζςτερθςφλλθψθδομϊν. 



 

 
 

88 

Σφςτθμα κακαριςμοφ και κζρμανςθσ οπτικϊν που να αποτελείται από: α) Μθχάνθμα κζρμανςθσ και 

κακαριςμοφ τωνοπτικϊν, το οποίο να επιδζχεται οπτικζσ από 3mm. Ζωσ και 12,5 mm. με ειδικι κικθ 

κζρμανςθσ, ειδικό 

επίκεμακακαριςμοφκαικομβίονενεργοποίθςθσ,β)ςτειλεόσκακαριςμοφκαικομβίονενεργοποίθςθσ,γ)Δφοεξαι

ρετικάμαλακάυφάςματααπόμικροϊνεσδιαςτάςεων15cm.x20cm.+/-2cm.γιακακαριςμότωνοπτικϊν. 

 
89α) 

Ενδοςκοπικι ραπτομθχανι μιασ χριςεωσ επαναφορτιηόμενθ με διάφορεσ κεφαλζσ με ράμμα και 

ενςωματωμζνθβελόνα,μεδυνατότθταςυρραφισμεδιαδοχικζσαλλαγζστθσςιαγϊνασςυγκράτθςθστθσβελόν

ασγιαπεριςςότερθ 
λειτουργικότθτα. 

 
89β) 

Ανταλλακτικικεφαλιγιαενδοςκοπικιραπτομθχανι,μεενςωματωμζνθβελόνα,μεδυνατότθταςυρραφισμεδ

ιαδοχικζσαλλαγζστθσςιαγϊνασςυγκράτθςθστθσβελόνασ,μεράμμαμετάξι,νοφμερο2-0,μικουσ18εκ. 

 
89γ) 

Ανταλλακτικικεφαλιγιαενδοςκοπικιραπτομθχανι,μεενςωματωμζνθβελόνα,μεδυνατότθταςυρραφισμεδ

ιαδοχικζσαλλαγζστθσςιαγϊνασςυγκράτθςθστθσβελόνασ,μεράμμαμετάξι,νοφμερο2-0,μικουσ120εκ. 

 
89δ) 

Ανταλλακτικι κεφαλι για ενδοςκοπικι ραπτομθχανι, με ενςωματωμζνθ βελόνα, με δυνατότθτα 

ςυρραφισ 

μεδιαδοχικζσαλλαγζστθσςιαγϊνασςυγκράτθςθστθσβελόνασ,μεράμμαπολφκλωνομζςθσαπορρόφθςθσ,νοφμ

ερο2-0, 
μικουσ18εκ. 

 
89ε) 

Ανταλλακτικι κεφαλι για ενδοςκοπικι ραπτομθχανι, με ενςωματωμζνθ βελόνα, με δυνατότθτα 

ςυρραφισ 

μεδιαδοχικζσαλλαγζστθσςιαγϊνασςυγκράτθςθστθσβελόνασ,μεράμμαπολφκλωνομζςθσαπορρόφθςθσ,νοφμ

ερο2-0, 
μικουσ120εκ. 

 
89ςτ) 

Ανταλλακτικικεφαλιγιαενδοςκοπικιραπτομθχανι,μεενςωματωμζνθβελόνα,μεδυνατότθταςυρραφισμεδ

ιαδοχικζσαλλαγζστθσςιαγϊνασςυγκράτθςθστθσβελόνασ,μεράμμαπολυεςτζρανοφμερο0,μικουσ18εκ. 

 
89η) 

Ανταλλακτικικεφαλιγιαενδοςκοπικιραπτομθχανι,μεενςωματωμζνθβελόνα,μεδυνατότθταςυρραφισμεδ

ιαδοχικζσαλλαγζστθσςιαγϊνασςυγκράτθςθστθσβελόνασ,μεράμμαπολυεςτζρανοφμερο0,μικουσ120εκ. 

90 Αντικαµβωτικόδιάλυµαµεςπόγγο. 
91 ΗλεκτρόδιοάγκιςτρουL-Hook36cmμιασχριςθσμονωμζνοωστοκατϊτεροςθµείο. 

91α) ΗλεκτρόδιοάγκιςτρουL-Hook33cmμιασχριςθσμονωμζνοωστοκατϊτεροςθµείο. 
91β) ΗλεκτρόδιοάγκιςτρουL-Hook45cmμιασχριςθσμονωμζνοωστοκατϊτεροςθµείο. 
92 ΗλεκτρόδιοάγκιςτρουJ-Hook36cmμίασχριςθσμονωμζνοωστοκατϊτεροςθμείο. 

92α) ΗλεκτρόδιοάγκιςτρουJ-Hook33cmμίασχριςθσμονωμζνοωστοκατϊτεροςθμείο. 

92β) ΗλεκτρόδιοάγκιςτρουJ-Hook45cmμίασχριςθσμονωμζνοωστοκατϊτεροςθμείο 

93 Άγκιςτροαπϊκθςθσοργάνων10mm,τφπουβεντάλιασ,αρκροφμενο,μεπζντεπτυςςόμεναςκζλθ.Μικοσ32εκ. 

94 Άγκιςτροαπϊκθςθσοργάνων12mm,τφπουκουπιοφ,πτυςςόμενο,επενδυμζνομεαιμοςτατικόκάλυμμα.Μικοσ
46εκ. 

204 
Σφςτθμα ενδοςκοπικισ απϊκθςθσ οργάνων μιασ χριςθσ, με διαδερμικι ειςαγωγι, χωρίσ χειρουργικι 

τομι ι χριςθ τροκάρ, τφπου T-LIFT. 

 
 
 
 

205 

Κατευκυνόμενο αποςτειρωμζνο αρκροφμενολαπαροςκοπικό εργαλείο μίασ χριςθσ 5mm μικουσ 30εκ., με 

ςυνδετικό μονοπολικισ διακερμίασ. Να είναι εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ και να φζρει αςφαλζσ κλείδωμα – 

καςτάνια ςτθν χειρολαβι, θ οποία να απελευκερϊνεται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. Να ζχει τρεισ 

ενςωματωμζνουσ δακτυλίουσ επί τθσ χειρολαβισ, για τον πλιρθ ζλεγχο του εργαλείου με το ζνα χζρι. Ο 

πρϊτοσ δακτφλιοσ να περιςτρζφει τον ςτυλεό κατά 360ο. Ο δεφτεροσ δακτφλιοσ να δθμιουργεί άρκρωςθ – 

γωνία του άκρου-λαβίδασ ζωσ και 60ο. Ο τρίτοσ δακτφλιοσ να περιςτρζφει το άκρο λαβίδα κατά 360ο. 

Τζλοσ να φζρει κομβίο κλειδϊματοσ τθσ περιςτροφισ του ςτυλεοφ. Το ςϊμα τθσ χειρολαβισ κακϊσ και οι 

δακτφλιοι να φζρουν χρωματικζσ ενδείξεισ οι οποίεσ όταν ςυμπίπτουν να φζρουν το εργαλείο ςτθν αρχικι 

του κζςθ (ευκεία) για τθν ομαλι αφαίρεςθ του από το τροκάρ. Ο ςτυλεόσ να είναι πλιρωσ μονωμζνοσ 

μζχρι το άκρο του. Να προςφζρεται ςε μικοσ 30εκ. και ςε πλικοσ επιλογϊν ςε άκρα – λαβίδεσ (ντιςεκτζρ, 

λαβίδα ςφλλθψθσ ατραυματικι, λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι, εντερολαβίδα, ψαλίδι κ.α.). 

 
 

206 

Διαδερμικιλαπαροςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ διαφόρων τφπων (Alligator, Clutch, Babcock, Tong) 
διαμζτρου 2.4 mm, να φζρει άκρο βελόνθσ τφπου Verress για τθ διάτρθςθ του κοιλιακοφ τοιχϊματοσ, ζτςι 
ϊςτε να χρθςιμοποιείται χωρίσ τθ χριςθ trocar. Να είναι εξαιρετικά μεγάλθσ αντοχισ και ςυλλθπτικισ 
ικανότθτασ. Ο ςτυλεόσ να είναι μονωμζνοσ. Να διακζτει εργονομικι λαβι με μθχανιςμό κλειδϊματοσ , για 



 

τθ ςτακεροποίθςθ τθσ λαβίδασ τόςο ςε γωνία όςο και ςε βάκοσ. Οι ςιαγϊνεσ τθσ λαβίδασ να κλείνουν από 
ζξω προσ τα μζςα. 

207 Ειδικό εργαλείο ςφλλθψθσ ραμμάτων και κλειςίματοσ τραυμάτων από τθν χριςθ λαπαροςκοπικϊντροκάρ 

207α) Με άκρο βελόνθσ 

207β) Με άκρο άγκιςτρου  

207γ) Με πολλαπλά πτυςςόμενα άκρα 

208 Ηλεκτρόδιοςπάτουλα33cmμιασχριςθσµονωµζνοωστοκατϊτεροςθµείο. 

208α) Ηλεκτρόδιο ςπάτουλα 36cmμιασχριςθσµονωµζνοωστοκατϊτεροςθµείο. 

208β) Ηλεκτρόδιο ςπάτουλα 45cmμιασχριςθσµονωµζνοωστοκατϊτεροςθµείο. 

209 Λαπαροςκοπικό θλεκτρόδιο με άκρο ςχιματοσ wireLHookTip, μικοσ εργαςίασ 36 cm, διαμζτρου 4,8mm, 
με μόνωςθ, για λαπαροςκοπικζσ&κωρακοςκοπικζσ επεμβάςεισ όπου κρίνεται επικυμθτι θ μονοπολικι 
τομι και πιξθ, για χριςθ με τροκάρ 5mm, ςυμβατό με ςτειλεοφσ με υποδοχι 2,36mm, αποςτειρωμζνο, 
μιασ χριςθσ, ελεφκερο από Latex. 

210 Λαπαροςκοπικό θλεκτρόδιο με άκρο ςχιματοσ wireJHookTip με επικάλυψθ PTFE, μικοσ εργαςίασ 36 cm, 
διαμζτρου 4,8mm, με μόνωςθ πολυοφελίνθσ, για λαπαροςκοπικζσ&κωρακοςκοπικζσ επεμβάςεισ όπου 
κρίνεται επικυμθτι θ μονοπολικι τομι και πιξθ, για χριςθ με τροκάρ 5mm, ςυμβατό με ςτειλεοφσ  με 
υποδοχι 2,36mm, αποςτειρωμζνο, μιασ χριςθσ, ελεφκερο από Latex. 

211 Λαπαροςκοπικό θλεκτρόδιο τφπου L-hook/ακίδασ/ςπάτουλασ, με ταυτόχρονθ αναρρόφθςθ καπνοφ, 
πιςτολοειδοφσ λαβισ και με προςυναρμολογθμζνουσ ςωλινεσ. Κατάλλθλο για επεμβάςεισ διαπρωκτικθσ 
χειρουργικισ. Διαμζτρου 5χιλ και μικουσ 42εκ. 

291 Σφςτθμα φίλτρου πακθτικισ ροισ (με ρυκμό 8 lt / min ςτα 15 mmHG) λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ για 
τθν εκκζνωςθ καπνοφ, ςωματιδίων και αερολυμζνων πακογόνων από τθν κοιλιακι κοιλότθτα χωρίσ 
απϊλεια πνευμοπεριτοναίου. Με εςωτερικό φίλτρο 0,1micron και μεμβράνθ ενεργοφ άνκρακα για τθν 
απορρόφθςθ καπνοφ και πακογόνων αερολυμμάτων. Κατάλλθλο για χριςθ ςε επεμβάςεισ μεγάλθσ 
διάρκειασ. Με ζνδειξθ για χριςθ με ςυςκευζσ ενζργειασ (μονοπολικισ, διπολικισ, υπεριχων και λζιηερ). 

292 Σωλινασ Εμφφςθςθσ Διοξειδίου του Άνκρακα CO2, μίασ χριςεωσ, με ενςωματωμζνο φίλτρο 0,02micron 
κακαριςμοφ του CO2, για άμεςθ ςφνδεςθ με τθν ζξοδο του insufflator. 
α) με  round connector. 
β) μεluer lock connector. 

293 Φίλτρο απαγωγισ καπνοφ λαπαροςκοπικϊν επεμβάςεων, το οποίο απομακρφνει τον καπνό που 

παράγεται κατά τθν διάρκεια των λαπαροςκοπικϊν επεμβάςεων και βελτιϊνει τθν ορατότθτα του πεδίου 

ενϊ κατακρατά ςε ποςοςτό 99,999% καρκινογενι ςωματίδια, κφτταρα, βακτιρια και ιοφσ, 

προςτατεφοντασ αποτελεςματικά τθν χειρουργικι ομάδα από επιβλαβείσ παράγοντεσ, παρζχει τθν 

δυνατότθτα ελεγχόμενθσ εκτόνωςθσ του πνευμοπεριτοναίου ενϊ μειϊνει τισ οςμζσ ςε μεγάλο ποςοςτό 

εντόσ του χειρουργείου. 

  

 Γ.ΚΛΙΠΑΓΓΕΙΩΝ 

95 
Κλιπαπολίνωςθσαγγείωναπότιτάνιογιαχριςθςελαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισςεκαςζτατων6κλιπµεγζκουσm
edium. 

96 
Κλιπαπολίνωςθσαγγείωναπότιτάνιογιαχριςθςελαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισςεκαςζτατων6κλιπµεγζκουσm
edium/large. 

97 Κλιπαπολίνωςθσαγγείωναπότιτάνιογιαχριςθςελαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισςεκαςζτατων6κλιπµεγζκουσlar
ge. 

98 
Κλιπαπολίνωςθσαγγείωναπότιτάνιογιαχριςθςελαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισςεκαςζτατων6κλιπµεγζκουσex
tralarge. 

294 
Κλιπαπολίνωςθσαγγείωναπότιτάνιογιαχριςθςελαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισςεκαςζτατων6κλιπµεγζκουσs
mall. 

295 
Κλιπαπολίνωςθσαγγείωναπότιτάνιογιαχριςθςελαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισςεκαςζτατων6κλιπµεγζκουσs
mall/medium. 

 
 
 

99 

Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ 

(φόρτιςθσκαιτοποκζτθςθστουκλιπ),γιααποφυγιτραυματιςμοφτωνιςτϊνκατάτθναυτόματθφόρτιςθτουκλιπ

.Μεδυνατότθταμερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ 

τιτανίου μεςαίου – μεγάλουμεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι 

ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, 

εφροσανοικτοφκλιπ4,5mm,μικοσκλειςτοφκλιπ9mmκαιζνδειξθκαταμζτρθςθσκλιπ. 



 

 
 
 

100 

Εργαλείοενδοςκοπικισαπολίνωςθσδιαμζτρου10mm,μικουσ33cm,μεδφοξεχωριςτάςτάδιαλειτουργίασ(φ

όρτιςθσκαιτοποκζτθςθστουκλιπ)καιδφολειτουργικζσςκανδάλεσ,γιααποφυγιτραυματιςμοφτωνιςτϊνκατ

άτθναυτόματθφόρτιςθ του κλιπ για μεγαλφτερθ αςφάλεια. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του 

κλιπ για τθν διεξαγωγιχολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 15 κλιπ τιτανίου μεγάλου μεγζκουσ με 

βεντουηοκφλακεσ για αποφυγι ολίςκθςθσ 

τουιςτοφαπότοκλιπ,εφροσανοικτοφκλιπ4,52mm,μικοσκλειςτοφκλιπ11mmκαιζνδειξθκαταμζτρθςθσκλιπ. 

 
 
 

101 

Εργαλείοενδοςκοπικισαπολίνωςθσδιαμζτρου5mm,μικουσ33cm,μεδφοξεχωριςτάςτάδιαλειτουργίασ(φόρτ

ιςθσκαιτοποκζτθςθσ του κλιπ), μθχανιςμό ο οποίοσ δίνει τθ δυνατότθτα φόρτωςθσ του κλιπ κι όταν 

υπάρχει ιςτόσ ενδιάμεςαςτισ ςιαγόνεσ, με φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων καταμζτρθςθσ των 

εναπομείναντων κλιπ, με 16 κλιπ τιτανίουμεςαίου-

μεγάλουμεγζκουσμεεγκάρςιεσαυλακϊςεισγιαμεγαλφτερθαςφάλειακαιαποφυγιολίςκθςθστουιςτοφαπότο

κλιπ,εφροσανοικτοφκλιπ3,6mm,μικοσκλειςτοφκλιπ9,1mm 

 
 
 

102 

Αυτόματαενδοςκοπικάεργαλείααπολίνωςθσαγγείωνμεδιάμετροςτειλεοφ10mmεφοδιαςμζναμε20clipsτιτ

ανίουμεςαίου / μεγάλου μεγζκουσ τα οποία να διακζτουν επιμικεισ και εγκάρςιεσ αυλακϊςεισ για τθν 

αςφαλζςτερθςυγκράτθςθ των αγγείων εντόσ των αγκτιρων κατά τθν ςφγκλιςθ αυτϊν, με 

περιςτρεφόμενο ςτειλεό 360o, με ζναςτάδιοφόρτιςθσ-

πυροδότθςθσ,μεδυνατότθταεξαγωγιστουεργαλείουαπότοτροκάρμειχωρίσκλιπςτισςιαγϊνεστουεργαλείο

υ.Τομικοστουκλειςτοφκλιπναμεγαλφτεροαπό8,7mmκαιτοάνοιγμάτουαπό3,5mm 

 
 

103 

Αυτόματαενδοςκοπικάεργαλείααπολίνωςθσαγγείωνμεδιάμετροςτειλεοφ12mm,εφοδιαςμζναμε20clipsτιτ

ανίουμεγάλουμεγζκουσ,μεπεριςτρεφόμενοςτειλεό360o,μεζναςτάδιοφόρτιςθσ-

πυροδότθςθσκαιμθχανιςμόαςφαλοφσςυγκράτθςθστουclipςτισςιαγόνεστουεργαλείου,μεδυνατότθταεξαγ

ωγιστουεργαλείουαπότοτροκάρμειχωρίσκλιπςτισςιαγϊνεστουεργαλείου.Τομικοστουκλειςτοφκλιπναμεγ

αλφτεροαπό10,5mmκαιτοάνοιγμάτουαπό5 
mm 

 
 

 
104 

Αυτόματαενδοςκοπικάεργαλείααπολίνωςθσαγγείωνμεπεριςτρεφόμενοςτειλεόδιαμζτρου5mm,εφοδιαςμζ

ναμε15αγκτιρεσ τιτανίου ςε μζγεκοσ μεςαίο/μεγάλο τα οποία να διακζτουν επιμικεισ και εγκάρςιεσ 

αυλακϊςεισ για τθναςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ των αγγείων εντόσ των αγκτιρων κατά τθν ςφγκλιςθ 

αυτϊν. Δυνατότθτα διεξαγωγισχολοαγγειογραφίασμε ςταδιακό και ελεγχόμενο κλείςιμό των ςιαγϊνων 

από τον χριςτθ. Ρροςχθματιςμζνθ γωνίωςθτου αγκτιρα πριν τθν τοποκζτθςθ, με δφο ςτάδια φόρτιςθσ-

πυροδότθςθσ, ζνδειξθ των τριϊν τελευταίων αγκτιρων 

καιμθχανιςμόαποτροπισπυροδότθςθσόταντελειϊςουν.Τομικοστουκλειςτοφκλιπναμεγαλφτεροαπό8,7m

mκαιτο 
άνοιγμάτουαπό3,5mm 

105 
Αυτόματαενδοςκοπικάεργαλείααπολίνωςθσαγγείωνμεδιάμετροςτειλεοφ10mmεφοδιαςμζναμετουλάχιςτο
ν15 clipsτιτανίουμεςαίου/μεγάλουμεγζκουσ,μεπεριςτρεφόμενοςτειλεό τουλάχιςτον180

ο
 

105α) 
Αυτόματαενδοςκοπικάεργαλείααπολίνωςθσαγγείωνμεδιάμετροςτειλεοφ5mmεφοδιαςμζναμετουλάχιςτον
15 clipsτιτανίουμεςαίου/μεγάλουμεγζκουσ,μεπεριςτρεφόμενοςτειλεό τουλάχιςτον180

ο
 

105β) 
Αυτόματαενδοςκοπικάεργαλείααπολίνωςθσαγγείωνμεδιάμετροςτειλεοφ10-
12mmεφοδιαςμζναμετουλάχιςτον15 clipsτιτανίουμεγάλουμεγζκουσ,μεπεριςτρεφόμενοςτειλεό 
τουλάχιςτον180

ο
 

106 
Ανταλλακτικικαςζτααπολίνωςθσαγγείωνµε10clips(+/-1κλιπ)τιτανίουμεγζκουσM/Lκαιδιαμζτρου10mmγια 
λαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισ,γιατθλαβίδαπουδιακζτειτοΝοςοκομείο. 

107 
Ανταλλακτικικαςζτααπολίνωςθσαγγείωνµε20clips(+/-1κλιπ)τιτανίουμεγζκουσM/Lκαιδιαμζτρου10mmγια 
λαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισ,γιατθλαβίδαπουδιακζτειτοΝοςοκομείο. 

 
 
 

108 

Ενδοςκοπικι λαβίδα απολίνωςθσ αγγείων, με μικοσ ςτειλεοφ 34cm, με χαμθλοφ προφίλ ςιαγόνεσ για 

καλφτερθορατότθτακατάτθνκακιλωςθτωνclips.Ναδιακζτειπεριςτροφιςτειλεοφ360˚,20clipsτιτανίου,μεαντ

ιολιςκθτικιεπιφάνεια για τθν ιςχυρι ςυγκράτθςθ των ιςτϊν, μεγζκουσ μεςαίο-μεγάλο (M/L) , με 

χρωματικι ζνδειξθ των τριϊντελευταίων clips, κακϊσ και ζνδειξθ ςφγκλιςθσ των clips. Να διακζτει 

μθχανιςμό ςυγκράτθςθσ κακετιραχολαγγειογραφίασκακϊσκαιζνδειξθ.Ηφόρτιςθ-

πυροδότθςθναγίνεταιςεδφοςτάδια. 

109 
Κλιπτιτανίου,XL,μεδιπλόκοφμπωμα,ναςυνοδεφονταιαπόλαβίδεσπολλαπλϊνχριςεωνγιαλαπαροςκοπικζσ 
επεμβάςεισ. 

214 Καςζτα των  6τεμ κλιπ απολίνωςθσ αγγείων πολυοξυμεκυλενίου τα οποία να κουμπϊνουν και να 
αςφαλίηουν ςτο ιςτό. με ειδικι αυτοκόλλθτθ ταινία ςτακεροποίθςθσ ςτο χειρουργικό πεδίο. Σεμζγεκοσ 
M/L.  

215 Λαβίδα απολίνωςθσ μιασ χριςθσ 5mmM/L με δυο ςταδία λειτουργίασ φόρτωςθσ και πυροδότθςθσ του 
κλιπ για λαπαροςκοπικι εφαρμογι, με 15 κλιπ μθ απορροφιςιμου, αδρανοφσ, μθ τοξικοφ και 
ακτινοπερατοφπολυοξυμεκυλενίου με εςωτερικι αυλάκωςθ και με προεξοχι κλειδϊματοσ. Να 



 

περιςτρζφεται κατά 360ο, να ζχει ακουςτικι απόκριςθ κλιδϊματοσ του κλιπ και μικοσ ςτειλεοφ 35cm. 

  

  

 Δ.ΠΛΤΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 

110 
Σφςτθμαπλφςθσ-ζκπλυςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ30cm(απόκλιςθ+/-10%)πουναδιακζτειςωλινα- 
αναρρόφθςθσκαιζγχυςθσµεςφςτθμαςφνδεςθσΥ(γιαδφοοροφσ)καιλαβιτφπουτρομπζτασ. 

110α) Σφςτθμαπλφςθσ-ζκπλυςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ33cm(απόκλιςθ+/-10%)πουναδιακζτειςωλινα- 
αναρρόφθςθσκαιζγχυςθσµεςφςτθμαςφνδεςθσΥ(γιαδφοοροφσ)καιλαβιτφπουτρομπζτασ. 

110β) Σφςτθμαπλφςθσ-ζκπλυςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ37cm(απόκλιςθ+/-10%)πουναδιακζτειςωλινα- 
αναρρόφθςθσκαιζγχυςθσµεςφςτθμαςφνδεςθσΥ(γιαδφοοροφσ)καιλαβιτφπουτρομπζτασ. 

110γ) Σφςτθμαπλφςθσ-ζκπλυςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ39cm(απόκλιςθ+/-10%)πουναδιακζτειςωλινα- 
αναρρόφθςθσκαιζγχυςθσµεςφςτθμαςφνδεςθσΥ(γιαδφοοροφσ)καιλαβιτφπουτρομπζτασ. 

110δ) 
Σφςτθμαπλφςθσ-ζκπλυςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ45cm(απόκλιςθ+/-10%)πουναδιακζτειςωλινα- 
αναρρόφθςθσκαιζγχυςθσµεςφςτθμαςφνδεςθσΥ(γιαδφοοροφσ)καιλαβιτφπουτρομπζτασ. 
Μεενςωματωμζνο θλεκτρόδιοΗοοκ ι ςπάτουλα. 

111 Σφςτθμα πλφςθσ-ζκπλυςθσ-διακερμίασ αποτελοφμενο από μία λαβι και ζναν ςτειλεό που να αποτελείται 

από: 

111α) Λαβι πλφςθσ-ζκπλυςθσ-διακερμίασ με πιςτολοειδι λαβι με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι, να 

είναι ςυμβατζσ με όλουσ τουσ τφπουσ ςυςκευϊν θλεκτροδιακερμίασ και πλφςθσ αναρρόφθςθσ και να 

διακζτουν δεξί κομβίο αναρρόφθςθσ ςε πιςτολοειδι μορφι λαβισ για καλφτερθ εργονομία.  Να δζχεται 

ςτειλεοφσ περιςτρεφόμενουσ με ευρεία γκάμα άκρων (άγκιςτρο, 90 μοιρϊν, δεξιάσ γωνίασ, ςπάτουλασ, 

ακίδασ, με υποδοχι για laser κακϊσ και απλισ πλφςθσ- ζκπλυςθσ και περιςυλλογισ λίκων), διαμζτρου 5 & 

10mm και μικουσ 34 & 29cm.  

 
111β) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 

με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 

οργάνου. Άγκιςτρο: διάμετροσ 5mm, μικοσ 34cm 

 
111γ) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 

με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 

οργάνου. Σπάτουλα: διάμετροσ 5mm, μικοσ 34cm 

 
111δ) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 

με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 
οργάνου.  Άκροορκισγωνίασ 90ο: διάμετροσ 5mm, μικοσ 34cm 

111ε) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 

με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 

οργάνου. Κυρτι λαβίδα αποκόλλθςθσ: διάμετροσ 5mm, μικοσ 34cm  

 
111ςτ

) 
Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 

με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 

οργάνου. Άγκιςτρο: διάμετροσ 5mm, μικοσ 29cm 

 
111η) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 

με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 
οργάνου. Σπάτουλα: διάμετροσ 5mm, μικοσ 29cm 

111θ) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 
με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 
οργάνου.  Άκροδεξιάσγωνίασ 90ο: διάμετροσ 5mm, μικοσ 29cm 

111κ) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 
με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 
οργάνου. Mε 8 οπζσ αναρρόφθςθσ: διάμετροσ 10mm, μικοσ 34cm 

111ι) Στειλεόσ πλφςθσ – ζκπλυςθσ διακερμίασ που να προςαρμόηεται ςτθν παραπάνω λαβι,  περιςτρεφόμενοσ, 

με δυνατότθτα το άκρο του να αποςφρεται πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι 

οργάνου.  Στειλεόσμε υποδοχι laser: διάμετροσ 10cm, μικοσ 34cm 
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Συςκευζσ πλφςθσ- αναρρόφθςθσ 5mm, μ.χ., μικουσ 34 εκ. Να διακζτουν 9 περιμετρικζσ οπζσ για 

μεγαλφτερθδυνατότθτα αναρρόφθςθσ. Να είναι πλιρωσ προςυναρμολογθμζνεσγια εξοικονόμθςθ 

χρόνου ςτο χειρουργείο 



 

καιαςφάλειαςτισςυνδζςεισ.Μεενςωματωμζνθβαλβίδατοποκζτθςθσθλεκτροδίουlaserμζγιςτθσδιαμζτρ

ου2,4mm. 

112α) Μεςωλινεσ 
112β) ΧωρίσΣωλινεσ 
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Συςκευζσ πλφςθσ- αναρρόφθςθσ 5mm, μ.χ., μικουσ 34 εκ, με ενςωματωμζνο μονωμζνο θλεκτρόδιο 

μονοπολικισδιακερμίαστφπουL-

hook,τοόποιοναζχειτθνδυνατότθτανααναςφρεταιμζςαςτοςτειλεόκατάτθναναρρόφθςθθζκπλυςθ. Να 

διακζτουν 9 περιμετρικζσ οπζσ για μεγαλφτερθ δυνατότθτα αναρρόφθςθσ. Να είναι 

πλιρωσπροςυναρμολογθμζνεσ για εξοικονόμθςθ χρόνου ςτο χειρουργείο και αςφάλεια ςτισ ςυνδζςεισ. 

Μεενςωματωμζνθβαλβίδατοποκζτθςθσθλεκτροδίουlaserμζγιςτθσδιαμζτρου 2,4mm. 
113α) Μεςωλινεσ 
113β) ΧωρίσΣωλινεσ 

114 
Λαπαροςκοπικόςφςτθμαπλφςθσ-
ζκπλυςθσ33cmx5mmμεδιπλοφσςωλινεσγιαςφνδεςθμεςακοφλαφυςιολογικοφ 
οροφκαιενςωματωμζνοςφςτθμαρφκμιςθσαναρρόφθςθσαπότοχριςτθ. 

  

 Ε.ΑΚΟΙΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 
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Ενδοςκοπικόσςάκοσ μιασ σχριςθσςυλλογισπαραςκευαςµάτωνδιαμζτρου ςτειλεοφ 5-15mm, 

µεμεταλλικόζλαςµαανοίγματοσκαιςτακεροποίθςθστουςάκου.Ναπεριλαμβάνειράμμαπερίπαρςθσ. Σε 

διαςτάςεισ: 

115α) 
Χωρθτικότθτασ 100-110ml 

115β) 
Χωρθτικότθτασ 200-260ml 

115γ) 
Χωρθτικότθτασ 400-450ml 

115δ) 
Χωρθτικότθτασ 500-550ml 

115ε) 
Χωρθτικότθτασ 600-650ml 

115ςτ) 
Χωρθτικότθτασ 800-880ml 

115η) 
Χωρθτικότθτασ 1000ml 

115θ) 
Χωρθτικότθτασ 1200ml 

115κ) 
Χωρθτικότθτασ 1500-1600ml 

115ι) 
Χωρθτικότθτασ 1800ml 
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Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλιψεωσ παραςκευαςμάτων, με ζνδειξθ κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ του 

ςάκου,ράμμαπερίπαρςθσμεδακτφλιοκοπισ,πλιρεσπεριμετρικόμεταλλικόζλαςμαανοίγματοσκαιςτακεροποί

θςθσκαιςάκοαπόπολυουρεκάνθμεαντοχιπίεςθσδιατρθςθσ3,17psi,αντοχιτάςθσ9500psiκαιαντοχιςυγκόλλ

θςθσανωτων3.6lbsχωρθτικότθτασ 190cc διαςτάςεων 6,35cmx 15,24cm. Με ςτειλεό εφαρμογισ από 

polycarbonate 29,5cm και διαμζτρου10mmμεενςωματωμζνθλεπίδακοπιστου ράμματοσ. 
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Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλιψεωσ παραςκευαςμάτων, με ζνδειξθ κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ του ςάκου 

ενδοκοιλιακά,ράμμαπερίπαρςθσμεδακτφλιοκοπισ,πλιρεσπεριμετρικόμεταλλικόζλαςμαανοίγματοσκαιςτα

κεροποίθςθσκαιςάκοαπό πολυουρεκάνθ με αντοχι πίεςθσ διάτρθςθσ 3,67psi, χωρθτικότθτασ 1500cc 

διαςτάςεων 12,7cmx 22,86cm. 

Μεςτειλεόεφαρμογισαπόpolycarbonate29,5cmκαιδιαμζτρου15mmμεενςωματωμζνθλεπίδακοπιστουράμ

ματοσ. 
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Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ παραςκευαςμάτων 5mm, μιασ χριςθσ με μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ ςε 

τριγωνικόςχιμαπουναδιευκολφνειτθνταχείαειςαγωγιπαραςκευάςματοσχωρίσάςκοπουσχειριςμοφσκαιςτα

κεροποίθςθστουςάκου.Ναπεριλαμβάνειράμμαπερίπαρςθσ.Nαυπάρχειθδυνατότθταναανοίγεικαινακλείνει

πολλζσφορζσ. 
Χωρθτικότθτασ180ml. 
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Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ παραςκευαςμάτων 10mm, μιασ χριςθσ με μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ 

ςε 

τριγωνικόςχιμαπουναδιευκολφνειτθνταχείαειςαγωγιπαραςκευάςματοσχωρίσάςκοπουσχειριςμοφσκαιςτα

κεροποίθςθστουςάκου.Ναπεριλαμβάνειράμμαπερίπαρςθσ.Nαυπάρχειθδυνατότθταναανοίγεικαινακλείνει

πολλζσφορζσ. 



 

Χωρθτικότθτασ225ml. 
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Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ παραςκευαςμάτων 12/15mm, μιασ χριςθσ με μεταλλικό ζλαςμα 

ανοίγματοσ ςετριγωνικό ςχιμα που να διευκολφνει τθν ταχεία ειςαγωγι παραςκευάςματοσ χωρίσ 

άςκοπουσ χειριςμοφσ 

καιςτακεροποίθςθστουςάκου.Ναπεριλαμβάνειράμμαπερίπαρςθσ.Ναυπάρχειθδυνατότθταναανοίγεικαινα

κλείνει 
πολλζσφορζσ.Χωρθτικότθτασ1.600ml 
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Ενδοςκοπικόσςάκοσπεριςυλλογισπαραςκευαςμάτων,ςτειλεόδιαμζτρου10-

11mm,μεδφοςτάδιαλειτουργίασ,α)ειςαγωγι και ζκταςθ με δφο μεταλλικά ελάςματα για άνοιγμα του 

ςάκου και ευκολία ειςαγωγισ του υλικοφ 

προσαφαίρεςθκαιβ)μεατραυματικόμθχανιςμόκλειςίματοστουςάκουμεκορδόνι.Καταςκευιςάκουιςχυρό,αν

κεκτικόυλικόγιααποφυγιδιαρροϊν,μζγιςτθχωρθτικότθταμζχρι225mlκαιδυνατότθταεπανατοποκζτθςθστο

υεφόςον 
χρειαςτεί. 

216 Ενδοςκοπικόσςάκοσπεριςυλλογισπαραςκευαςμάτων, χωρίσ ςτειλεό εφαρμογισ: 

216α) Χωρθτικότθτασ 200-250ml 

216β) Χωρθτικότθτασ 500-550ml 

216γ) Χωρθτικότθτασ 1500ml 

217α) Σφςτθμα που να επιτρζπει τθν εξαγωγι μεγάλων ιςτϊν/παραςκευαςμάτων κατά τθ διάρκεια ελάχιςτα 

επεμβατικισ χειρουργικισ επζμβαςθσ, διευκολφνοντασ τθν αςφαλι  εξαγωγι δείγματοσ. Να δφναται να 

απομονϊςει παραςκεφαςμα από παρακείμενουσ ιςτοφσ ςτθν κοιλιακι κοιλότθτα, επιτρζποντασ τθν 

κατάτμθςθ του παραςκευάςματοσ με νυςτζρι, ϊςτε να γίνεται εξαγωγι απο τομι 2,5-4cm. Να αποτελείται  

από ζνα διάφανο κοιλιακό ςάκο προςταςίασ δείγματοσ και ζνα ειδικό πλαςτικό εφαρμογζα μεταβλθτοφ 

εφρουσ, προςταςίασ αςκοφ από το χειρουργικό νυςτζρι. Το ςφςτθμα να αποτελείται από: Σάκο 

προςταςίασ χωρθτικότθτασ 3.400ml διαςτάςεων 14cm και ζνα trocarhasson τυφλοφ άκρου 5-12mm. 

217β) Σφςτθμα που να επιτρζπει τθν εξαγωγι μεγάλων ιςτϊν/παραςκευαςμάτων κατά τθ διάρκεια ελάχιςτα 

επεμβατικισ χειρουργικισ επζμβαςθσ, διευκολφνοντασ τθν αςφαλι  εξαγωγι δείγματοσ. Να δφναται να 

απομονϊςει παραςκεφαςμα από παρακείμενουσ ιςτοφσ ςτθν κοιλιακι κοιλότθτα, επιτρζποντασ τθν 

κατάτμθςθ του παραςκευάςματοσ με νυςτζρι, ϊςτε να γίνεται εξαγωγι απο τομι 2,5-4cm. Να αποτελείται  

από ζνα διάφανο κοιλιακό ςάκο προςταςίασ δείγματοσ και ζνα ειδικό πλαςτικό εφαρμογζα μεταβλθτοφ 

εφρουσ, προςταςίασ αςκοφ από το χειρουργικό νυςτζρι. Το ςφςτθμα να αποτελείται από: Σάκο 

προςταςίασ χωρθτικότθτασ 6.500ml διαςτάςεων 17cm και 1 trocarhasson τυφλοφ άκρου 5-12mm. 

289 Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ για τθν αποφυγι διαπφθςθσ καρκινικϊν κυττάρων ςε 

λαπαροςκοπικζσ γυναικολογικζσ επεμβάςεισ. Να είναι διαφανισ με διαβακμίςεισ, να φουςκϊνει με 

πνευμοπεριτόναιοCO2, ζτςι ϊςτε ο τεμαχιςμόσ να μπορεί να διεξαχκεί με αςφάλεια και κάτω από ςυνεχι 

ορατότθτα. Να διακζτει δφο διαφορετικζσ υποδοχζσ για ταυτόχρονθ είςοδο ενδοςκοπίου και morcellator. 

Να μπορεί να περιςυλλζξει παραςκευάςματα ζωσ 15cm ςε διάμετρο και βάρουσ ζωσ 1400gr και θ 

χωρθτικότθτά του να είναι ≥2500ml (περίπου 340x250mm). Να περιλαμβάνει ειδικι προςτατευτικι κικθ 

ενδοςκοπίου για οπτικι 0◦ ι 30◦. 

 Σ.ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑΣΡΑΤΜΑΣΟ&ΤΣΗΜΑΣΑΕΙΑΓΩΓΗΜΙΑΟΠΗ 

 

122 

ΔιαςτολείσκοιλιακϊντοιχωμάτωνκαιπροςταςίαστραφματοσχωρίσLATEXμιασχριςθσςεοκτϊ(8)τουλάχιςτον

μεγζκθγια κάλυψθ ευρείασ γκάμασ επεμβάςεων. Να φζρουν δφο (2) δακτυλίουσ ςτθν μία πλευρά για 

εφκολθ τοποκζτθςθ 

καιζνα(1)δακτφλιοςτθνάλλθχρωματιςμζνογιαζνδειξθτουμζρουσειςαγωγισςτθντομι.Σεμεγζκθ: 
122α) XX-Smallγιατομζσ1-3cmκαιμικοσμεμβράνθσ20cm 
122β) XX-SmallShortγιατομζσ1-3cmκαιμικοσμεμβράνθσ11cm 
122γ) X-Smallγιατομζσ2-4cmκαιμικοσμεμβράνθσ19cm 
122δ) X-SmallShortγιατομζσ2-4cmκαιμικοσμεμβράνθσ13cm 
122ε) Smallγιατομζσ2.5-6cmκαιμικοσμεμβράνθσ18cm 
122ςτ

) 
Mediumγιατομζσ5-9cmκαιμικοσμεμβράνθσ18cm 

122η) Largeγιατομζσ9-14cmκαιμικοσμεμβράνθσ25cm 
122θ) X-largeγιατομζσ11-17cmκαιμικοσμεμβράνθσ34cm 
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ΣφςτθμαΔιαςτολζακοιλιακϊντοιχωμάτωνκαιπροςταςίαστραφματοσχωρίσLATEXαποτελοφμενοαπόλαπαρος

κοπικόκαπάκικαιοπτικότροκάρ5-

12mmκαιμικουσ100mmγιαλαπαροςκοπικιπροςπζλαςθπρινκαιμετάτθνεξαγωγι 
παραςκευάςματοσ.(αποςτειρωμζναςεμίαςυςκευαςία)Σεμεγζκθ: 

123α) Smallγιατομζσ2.5-6cmκαιμικοσμεμβράνθσ18cm 
123β) Mediumγιατομζσ5-9cmκαιμικοσμεμβράνθσ18cm 
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Λαπαροςκοπικό ςφςτθμα αεροςτεγοφσ ειςαγωγισ τθσ χειρόσ ςτθν κοιλιακι χϊρα, για υποβοθκοφμενθ 

λαπαροςκόπθςθδιαμζτρου100mm.Ναδιακζτειειδικόδακτφλιοδιαςτολισ(latexfree)καικαπάκιεπιφανείασα

πόGelγιαδιατιρθςθτουπνευμοπεριτοναίου χωρίσ καμία απϊλεια, να επιτρζπει απεριόριςτεσ ειςαγωγζσ 

και εξαγωγζσ τθσ χειρόσ ενδοκοιλιακά,κακϊσκαιταυτόχρονθειςαγωγιλαπαροςκοπικϊνεργαλείων. 
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Σφςτθμαλαπαροςκοπικισχειρουργικισγιατθνεκτζλεςθεπεμβάςεωνμζςωμίαστομισαπό1,5cmεϊσ7cm.Δι

ακζτειειδικό δακτφλιο διαςτολισ(latexfree) και καπάκι επιφανείασ από Gel για διατιρθςθ του 

πνευμοπεριτοναίου χωρίσκαμία απϊλεια, με ενςωματωμζνθ βαλβίδα διοξειδίου. Στθν ςυςκευαςία 

περιλαμβάνονται τρεισ διαφανείσ κάνουλεσδιαμζτρου5-

10mmμικουσ55mm,μίαδιαφανισκάνουλαδιαμζτρου5-12mmμικουσ55mmκαιζνασςτυλεόσ 
διαχωριςμοφιςτϊν. 
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Σφςτθμαλαπαροςκοπικισχειρουργικισγιατθνεκτζλεςθεπεμβάςεωνμζςωμίαστομισαπό1,5cmεϊσ3cm.Διακζ

τειειδικό δακτφλιο διαςτολισ(latexfree) και καπάκι επιφανείασ αποGel για διατιρθςθ του 

πνευμοπεριτοναίου χωρίσκαμία απϊλεια, με ενςωματωμζνθ βαλβίδα διοξειδίου και βαλβίδα απαγωγισ 

καπνοφ. Στθν ςυςκευαςίαπεριλαμβάνονταιτρεισδιαφανείσκάνουλεσδιαμζτρου5-

10mmμικουσ55mm,μίαδιαφανισκάνουλαδιαμζτρου5- 
12mmμικουσ55mmκαιζνασςτυλεόσδιαχωριςμοφιςτϊν. 
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Σφςτθμα ελάχιςτα επεμβατικισ διαπρωκτικισ χειρουργικισ για πακιςεισ ορκοφ-πρωκτοφ.Να διακζτει: α) 

Ειδικιαποςπϊμενθ μεμβράνθ γζλθσ με δφο βαλβίδεσ, για τθν δθμιουργία και διατιρθςθ ςυνεχοφσ ροισ 

πνευμοπεριτοναίου,απαγωγι καπνοφ (smokeevacuation) και υποδοχζσ ςτακεροποίθςθσ διαμζςου 

ράμματοσ, β) Ζνα ατραυματικόδιαςτολζαπρωκτοφμετρεισδιαςτάςεισ(4X4cm-4X5,5cm-

4X9cm)γιανακαλφπτειτισανάγκεσδιαφόρωνεπεμβάςεων,γ) Τζςςερα αυτοςτακεροποιοφμενατροκάρ 

χαμθλοφ προφίλ διαμζτρου 5/10 mm, δ) Μια ελαςτικι δεξαμενι CO2 

πουαπορροφάαποτελεςματικάτθνπαλμικικίνθςθςτοεμφυςιςιμοορκόςτακεροποιϊνταστονχειρουργικόχ

ϊρο 
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Εφκαμπτο  ςφςτθμα  για χειρουργικι επζμβαςθ μονισ τομισ από τον ομφαλό. Να διακζτει απαραίτθτα 

αποςπϊμενο το πάνω μζροσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ενδο-εγχειρθτικι αφαίρεςθ οργάνων (επί ποινι 

απόρριψθσ). Επιπλζον να διακζτει δυο (2) ζωσ τρείσ (3) οπζσ των 5 ζωσ 10 χιλιοςτϊν και μια οπι των 12 

χιλιοςτϊν ςε ςτακερά ςθμεία 

 

129α) 

Αποςτειρωμζνοσ διαςτολζασ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και προςτατευτικό τραφματοσ μιασ χριςθσ, 

αποτελοφμενο 

απόελαςτομερζσπολυουρεκάνθσPelethane,πουναδιακζτειαντοχιςεδιάτρθςθμεγαλφτερθτων8500LBF,μεε

φκαμπτοεγγφσδακτφλιοκαιδιαφορετικοφχρϊματοσπεριφερικόδακτφλιοςεκάκεάκρογιαεφκολθκαιςωςτιτο

ποκζτθςθ. 
Χωρίσlatexγιαχριςθςετομζσ2-4cm. 

 

129β) 

Αποςτειρωμζνοσ διαςτολζασ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και προςτατευτικό τραφματοσ μιασ χριςθσ, 

αποτελοφμενο 

απόελαςτομερζσπολυουρεκάνθσPelethane,πουναδιακετειαντοχθςεδιατρθςθμεγαλυτερθτων8500LBF,μεε

φκαμπτοεγγφσδακτφλιοκαιδιαφορετικοφχρϊματοσπεριφερικόδακτφλιοςεκάκεάκρογιαεφκολθκαιςωςτιτο

ποκζτθςθ. 
Χωρίσlatexγιαχριςθςετομζσ2,5-6cm. 

 

129γ) 

Αποςτειρωμζνοσ διαςτολζασ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και προςτατευτικό τραφματοσ μιασ χριςθσ, 

αποτελοφμενο 

απόελαςτομερζσπολυουρεκάνθσPelethane,πουναδιακζτειαντοχιςεδιάτρθςθμεγαλφτερθτων8500LBF,μεε

φκαμπτοεγγφσδακτφλιοκαιδιαφορετικοφχρϊματοσπεριφερικόδακτφλιοςεκάκεάκρογιαεφκολθκαιςωςτιτο

ποκζτθςθ. 
Χωρίσlatexγιαχριςθςετομζσ5-9cm. 

 
 

129δ) 

Αποςτειρωμζνοσ διαςτολζασ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και προςτατευτικό τραφματοσ μιασ χριςθσ, 

αποτελοφμενο 

απόελαςτομερζσπολυουρεκάνθσPelethane,πουναδιακζτειαντοχιςεδιάτρθςθμεγαλφτερθτων8500LBF,μεε

φκαμπτοεγγφσδακτφλιοκαιδιαφορετικοφχρϊματοσπεριφερικόδακτφλιοςεκάκεάκρογιαεφκολθκαιςωςτιτο

ποκζτθςθ.Μεπρόςκετοςτακεροποιθτιδιαςτολζατουεγγφσδακτυλίου,χωρίσlatexγιαχριςθςετομζσ9-14cm. 



 

 
 

129ε) 

Αποςτειρωμζνοσ διαςτολζασ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και προςτατευτικό τραφματοσ μιασ χριςθσ, 

αποτελοφμενο 

απόελαςτομερζσπολυουρεκάνθσPelethane,πουναδιακζτειαντοχιςεδιάτρθςθμεγαλφτερθτων8500LBF,μεε

φκαμπτοεγγφσδακτφλιοκαιδιαφορετικοφχρϊματοσπεριφερικόδακτφλιοςεκάκεάκρογιαεφκολθκαιςωςτιτο

ποκζτθςθ.Μεπρόςκετοςτακεροποιθτιδιαςτολζατουεγγφσδακτυλίου,χωρίσlatexγιαχριςθςετομζσ14-

17cm. 

 

130 

Σφςτθμαπροχωρθμζνθσλαπαροςκοπικισχειρουργικισμιαστομισ.Διακζτειμίααφρϊδθεφκαμπτθπφλθειςόδο

υαπόπολυουρεκάνθ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα, επιδεχόμενθ 3 τροκάρ 5mm, 1 τροκάρ 12mm και 

ενςωματωμζνοειςαγωγζααερίου.Ρεριλαμβάνει1τροκάρ5mm,3κάνουλεσ5mmκαιζνατροκάρ5-12mm. 

 
 

131 

Εργαλείο ανοιχτισ διζλευςθσ με μθχανιςμό ίριδασ για χριςθ ςε λαπαραςκοπικά υποβοθκοφμενεσ 
επεμβάςεισ, με δυνατότθτα απεγκλωβιςμοφ του χεριοφ χωρίσ τθν ανάγκθ εξαγωγισ του εργαλείου από το 
ςθμείο τοποκζτθςθσ και θ ςυςκευαςία να περιλαμβάνει και ςυνοδά εξαρτιματα 

131α) Στεγανωτικόσ δακτφλιοσ που να προςαρμόηεται ςτο άνω εργαλείο ανοιχτισ διζλευςθσ μθχανιςμοφ ίριδασ  

μικρισ διάςταςθσ για πάχοσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ ζωσ 4cm 

131β) Στεγανωτικόσ δακτφλιοσ που να προςαρμόηεται ςτο άνω εργαλείο ανοιχτισ διζλευςθσ μθχανιςμοφ ίριδασ  
μεςαίασ διάςταςθσ για πάχοσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ από  4-7cm 

131γ) Στεγανωτικόσ δακτφλιοσ που να προςαρμόηεται ςτο άνω εργαλείο ανοιχτισ διζλευςθσ μθχανιςμοφ ίριδασ 

μεγάλθσ διάςταςθσ για πάχοσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ πάνω από 7cm 

218α) Λαπαροςκοπικόport ςιλικόνθσ μίασ τομισ Lapsingle, αποςτειρωμζνο μίασ χριςθσ, διαφανζσ, με 4 κφρεσ 
ειςαγωγισ εργαλείων και προςτατευτικό τραφματοσ ςιλικόνθσ διαμζτρου 60mm με βρόγχο αφαίρεςθσ. Η 
μία κφρα ειςαγωγισ να είναι διαμζτρου 10-12mm και οι υπόλοιπεσ τρεισ κφρεσ διαμζτρου 5-10mm. Να 
φζρει βαλβίδα ειςαγωγισ CO2 και βαλβίδα εξαγωγισ καπνοφ. 

218β) Λαπαροςκοπικόport ςιλικόνθσ μίασ τομισ Lapsingle, αποςτειρωμζνο μίασ χριςθσ, διαφανζσ, με 3 κφρεσ 

ειςαγωγισ εργαλείων διαμζτρου 5-10mm  και προςτατευτικό τραφματοσ ςιλικόνθσ διαμζτρου 60mm με 

βρόγχο αφαίρεςθσ. Να φζρει βαλβίδα ειςαγωγισ CO2 και βαλβίδα εξαγωγισ καπνοφ. 

 
  

 Ζ.ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΑΤΡΡΑΠΣΙΚΑΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
 
 
 

132 

Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 

δυνατότθταάρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Δυνατότθτα ανοίγματοσ των ςιαγόνων του 

εργαλείου απο τθν χειρολαβιπυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με 

καμπυλωτι μφτθ, αρκροφμενεσ με προεγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με 

ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιμακωτι 

ςχεδίαςθκεφαλισ,ςτακερόάκμονα,τουλάχιςτοντζςςερακλιππζραντουτελικοφςθμείουτθσγραμμισδιατομισ

καιμθχανιςμόαποφυγισ προπυροδότθςθσ και επαναπυροδότθςθσ. Σε μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 mm και 

διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μία από τιστρεισ γραμμζσ ςυρραφισ, για διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να 

δφναται δυνατότθτα πυροδότθςθσ του εργαλείου γιατουλάχιςτον25φορζσ,γιαμεγαλφτερθοικονομία. 
132α) Μικουσ6cm 
132β) Μικουσ16cm 
132γ) Μικουσ26cm 

 
133 

Αποςτειρωμζνο διαφανζσ κάλυμμα/χειριςτιριο μίασ χριςθσ, για τθν επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι 

εργαλείουςυρραφισδιατομισκαιαναςτόμωςθσμεενςωματωμζνθμπαταρίαιόντωνλικίου,πουαποτελείαςθπ

τικόφραγμόκαι 
διεπαφιελζγχουκαιςφνδεςθσμετρεισςτειλεοφσδιαφορετικοφμικουσ. 

 
 
 
 

134 

Ανταλλακτικζσκεφαλζσ,αρκροφμενεσ,εφοδιαςμζνεσμελάμα,ςυμβατζσκαικατάςυνζπειατουίδιουκαταςκευ

αςτικοφοίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 132 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων 

ςυρραφισ διατομισαναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμμα/χειριςτιριο μιασ 

χριςεωσ ςτον α/α 133, 

μεμικροεπεξεργαςτιγιααμφίδρομθεπικοινωνίαμετονπροςαρμογζακαιτοθλεκτρικόεργαλείοπολλαπλϊνχρ

ιςεων,μετριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με διαφορετικό φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε 

γραμμι ςυρραφισ καιμθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ, να είναι ςυμβατζσ με μθχανικό αλλά 

και θλεκτρικό ενδοςκοπικό εργαλείοςυρραφισ-διατομισ-

αναςτόμωςθσγιααυξθμζνθλειτουργικότθτακαιοικονομία,ςεδιαςτάςεισ: 
134α) 30mmγιαπολφλεπτοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,0-2,0mm) 
134β) 30mmγιααγγειακοφσ/μεςαίουσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,5-3,0mm) 
134γ) 30mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 



 

134δ) 45mmγιαπολφλεπτοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,0-2,0mm) 
134ε) 45mmγιααγγειακοφσ/μεςαίουσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,5-3,0mm) 
134ςτ

) 
45mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 

134η) 45mmγιαπολφπαχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ4,0-4,5-5,0mm) 
134θ) 60mmγιααγγειακοφσ/μεςαίουσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,5-3,0mm) 
134κ) 60mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 
134ι) 60mmγιαπολφπαχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ4,0-4,5-5,0mm) 

 
 
 
 

135 

Ανταλλακτικζσ κεφάλεσ, αρκροφμενεσ, με κεκαμζνο άκρο, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά 

ςυνζπεια τουίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 132 κακϊσ και με εργαλείο 

πολλαπλϊν χριςεωνςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο 

κάλυμμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ ςτον α/α 133,με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον 

προςαρμογζα και το θλεκτρικό εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων,με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν 

τθσ διατομισ, με διαφορετικό φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι 

ςυρραφισκαιμθχανιςμόαποφυγισεπαναπυροδότθςθσ,ναείναιςυμβατζσμεμθχανικόαλλάκαιθλεκτρικόενδ

οςκοπικόεργαλείοςυρραφισ-διατομισ-

αναςτόμωςθσγιααυξθμζνθλειτουργικότθτακαιοικονομία,ςεδιαςτάςεισ30,45,60mm. 
135α) 30mmγιαπολφλεπτοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,0-2,0mm) 
135β) 30mmγιααγγειακοφσ/μεςαίουσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,5-3,0mm) 
135γ) 45mmγιαπολφλεπτοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,0-2,0mm) 
135δ) 45mmγιααγγειακοφσ/μεςαίουσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,5-3,0mm) 
135ε) 45mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 
135ςτ

) 
60mmγιααγγειακοφσ/μεςαίουσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0-2,5-3,0mm) 

135η) 60mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 

 
 
 
 

136 

Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκροφμενεσ με προ εγκατεςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ, 

εφοδιαςμζνεσ με λάμα,ςυμβατζσ και κατά ςυνζπεια του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω 

εργαλεία του α/α 132 κακϊσ και μεεργαλείο πολλαπλϊν χριςεων ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που 

εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνοκάλυμμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ ςτον α/α 133, με μικροεπεξεργαςτι για 

αμφίδρομθ επικοινωνία με τον 

προςαρμογζακαιτοθλεκτρικόεργαλείοπολλαπλϊνχριςεων,μετριπλιγραμμιςυρραφισεκατζρωκεντθσδιατ

ομισ,μεδιαφορετικόφψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και μθχανιςμό αποφυγισ 

επαναπυροδότθςθσ, να είναι ςυμβατζσ μεμθχανικό αλλά και θλεκτρικό ενδοςκοπικό εργαλείο ςυρραφισ-

διατομισ-αναςτόμωςθσ για αυξθμζνθ λειτουργικότθτακαιοικονομία,ςεδιαςτάςεισ45,60mm. 
136α) 45mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 
136β) 45mmγιαπολφπαχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ4,0-4,5-5,0mm) 
136γ) 60mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 
136δ) 60mmγιαπολφπαχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ4,0-4,5-5,0mm) 

 
 
 
 

137 

Ανταλλακτικζσ κεφάλεσ, καμπφλθσ ςχεδίαςθσ (θμικυκλίου), εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά 

ςυνζπεια τουίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 132 κακϊσ και με εργαλείο 

πολλαπλϊν χριςεωνςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο 

κάλυμμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ ςτον α/α 133, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με 

τον προςαρμογζα και το θλεκτρικό εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων,με τριπλι γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με διαφορετικό φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι 

ςυρραφισκαιμθχανιςμόαποφυγισεπαναπυροδότθςθσ,ναείναιςυμβατζσμεμθχανικόαλλάκαιθλεκτρικόενδ

οςκοπικόεργαλείοςυρραφισ-διατομισ-

αναςτόμωςθσγιααυξθμζνθλειτουργικότθτακαιοικονομία,ςεδιάςταςθ60mm. 
137α) 60mmγιαμεςαίουσ/παχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,0-3,5-4,0mm) 
137β) 60mmγιαπολφπαχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ4,0-4,5-5,0mm) 

 
 
 

138 

Ανταλλακτικζσκεφαλζσ,αρκροφμενεσ,εφοδιαςμζνεσμελάμα,ςυμβατζσκαικατάςυνζπειατουίδιουκαταςκευα

ςτικοφοίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 132 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων 

ςυρραφισ διατομισαναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ 

ςτον α/α 133, με τριπλι 

γραμμιςυρραφισεκατζρωκεντθσδιατομισ,μεμθχανιςμόαποφυγισεπαναπυροδότθςθσ,ναείναιςυμβατζσμε

μθχανικόαλλάκαιθλεκτρικόενδοςκοπικόεργαλείοςυρραφισ-διατομισ-

αναςτόμωςθσγιααυξθμζνθλειτουργικότθτακαιοικονομία, 
ςεδιαςτάςεισ: 

138α) 30mmγιαπολφλεπτοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0mm) 
138β) 30mmγιααγγειακοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,5mm) 
138γ) 30mmγιακανονικοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,5mm) 



 

138δ) 45mmγιαπολφλεπτοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0mm) 
138ε) 45mmγιααγγειακοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,5mm) 
138ςτ

) 
45mmγιακανονικοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,5mm) 

138η) 45mmγιαπαχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ4,8mm) 
138θ) 60mmγιααγγειακοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,5mm) 
138κ) 60mmγιακανονικοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ3,5mm) 
138ι) 60mmγιαπολφπαχείσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ4,8mm) 

 
 
 
 

139 

Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκροφμενεσ ζωσ 50°, διαμζτρου ςτειλεοφ 8mm, με κεκαμζνο άκρο, 

εφοδιαςμζνεσ με λάμα,ςυμβατζσ και κατά ςυνζπεια του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω 

εργαλεία του α/α 132 κακϊσ και μεεργαλείο πολλαπλϊν χριςεων ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που 

εφαρμόηει ςτο 

αποςτειρωμζνοκάλυμμα/χειριςτιριομιασχριςεωσςτονα/α133,μεμικροεπεξεργαςτιγιααμφίδρομθεπικοινω

νίαμετονπροςαρμογζακαι το θλεκτρικό εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με διπλι γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με μθχανιςμόαποφυγισ επαναπυροδότθςθσ, ςυμβατζσ με μθχανικό αλλά και 

θλεκτρικό ενδοςκοπικό εργαλείο ςυρραφισ-

διατομισαναςτόμωςθσ,γιααυξθμζνθλειτουργικότθτακαιοικονομία,ςεδιαςτάςεισ30και45mm 
139α) 30mmγιαπολφλεπτοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,0mm),μικουσςτειλεοφ15cm 
139β) 30mmγιααγγειακοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,5mm),μικουσςτειλεοφ15cm 
139γ) 45mmγιααγγειακοφσιςτοφσ(μεφψοσανοικτοφκλιπ2,5mm),μικουσςτειλεοφ24cm 

 
 
 
 

 
140 

Εφκαμπτοσεπαναφορτιηόμενοσκοπτοράπτθσ,μεγζκουσ60mm,διαμζτρου12mm,ςεμικοσ340mm,μεενςωματ

ωμζνθλάμα ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου από ανοξείδωτο ατςάλι 420 ςχιματοσ Ε για ομοιόμορφθ 

ςυμπίεςθ κατά τθνπυροδότθςθ. Να δζχεται καςζτεσ με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ 

γραμμισ διατομισ με κλιπσ από κράματιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6 διαφορετικοφσ τφπουσ 

ιςτϊν (από 0,75mm ζωσ 2,3mm). Εργονομικόςχεδιαςμό τθσ λαβισ για χριςθ με το ζνα χζρι και μθχανιςμό 

πακθτικισ άρκρωςθσ τθσ κεφαλισ μζχρι και 45οενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου. Να διακζτει 

ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει 

ομοιόμορφθαπόςταςθμεταξφτωνδφοςιαγόνωνκατάτθνδιάρκειατθσπυροδότθςθσγιαβζλτιςτθαιμάτωςθ,και

νααςκείπίεςθίςθμε8gr/mm2γιαομοιόμορφθγραμμιςυρραφισςεόλο τομικοσ. 
Μικοσςτυλεοφ:34cm 
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Εφκαμπτοσεπαναφορτιηόμενοσκοπτοράπτθσ,μεγζκουσ60mm,διαμζτρου12mm,ναδιατίκεταιςεμικοσ440

mm,μεενςωματωμζνθλάμαςτοςτζλεχοστουεργαλείουαπόανοξείδωτοατςάλι420ςχιματοσΕγιαομοιόμορ

φθςυμπίεςθκατά τθν πυροδότθςθ . Να δζχεται καςζτεσ με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ 

γραμμισ διατομισ με κλιπσαπόκράματιτανίου(2,5%βανάδιο-

3%αλουμίνιο)για6διαφορετικοφστφπουσιςτϊν(από0,75mmζωσ2,3mm). 

Εργονομικόςχεδιαςμότθσλαβισγιαχριςθμετοζναχζρικαιμθχανιςμόπακθτικισάρκρωςθστθσκεφαλισμζχρι

και45ο ενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που 

εξαςφαλίηειομοιόμορφθαπόςταςθμεταξφτωνδφοςιαγόνωνκατάτθνδιάρκειατθσπυροδότθςθσγιαβζλτιςτθ

αιμάτωςθ,καινααςκείπίεςθίςθμε8gr/mm2γιαομοιόμορφθγραμμιςυρραφισςεόλοτομικοσ. 
Μικοσςτυλεοφ:44cm 
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Ηλεκτροκίνθτοσαρκρωτόσεπαναφορτιηόμενοσκοπτοράπτθσ,μιασχριςθσ,μεγζκουσ60mmδιαμζτρου12mm,μ

εμικοσςτειλεοφ34cm,μεενςωματωμζνθλάμαςτοςτζλεχοστουεργαλείουαπόανοξείδωτοατςάλι420.Ναδζχε

ταικαςζτεσμεκαι χωρίσ αντιολιςκθτικι επιφάνεια, με κλιπσ από κράμα τιτανίου (να περιζχει 2,5% 

βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν (από 0,75mm ζωσ 2,3mm). Εργονομικό 

ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για χριςθ με το ζνα χζρι καιμθχανιςμό πακθτικισ άρκρωςθσ τθσ κεφαλισ μζχρι και 

45ο ενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου. Ο μθχανιςμόσπυροδότθςθσ να πραγματοποίείται με τθν 

χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ακοφςιασκίνθςθσ που πικανόν να 

τραυματίςει παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που 

εξαςφαλίηειομοιόμορφθ απόςταςθ μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για 

βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και νααςκεί πίεςθ ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το 

μικοσ, τιμι ιςοδφναμθ με τθν ιδανικι 

πίεςθενόσςυρραπτικοφεργαλείουςτονιςτόγιατθνεξαςφάλιςθτθσβζλτιςτθσεποφλωςθσπλθγϊνκαιπαροχιαί

ματοσ,όπωσακριβϊσ ορίηουν οι βαςικζσ αρχζσ ςυρραφισ. Επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα να παρζχει 

μείωςθ ςτισ αιμορραγικζσεπιπλοκζσ και του μζςου ςυνολικοφ κόςτουσ νοςθλείασ. Να διακζτει κλειςτό 

κανάλι ςτθν υποδοχι τθσ 

ανταλλακτικισκαςζτασγιαναεξαςφαλίηεταιθυποςτιριξιτθσαπότισυψθλζσπιζςεισκαιδυνάμεισκατάτθδιάρκ

ειατθσπυροδότθςθσ.Ναζχειδυνατότθταπυροδότθςθσζωσκαι12φορζσ,ανάαςκενι. 
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Ηλεκτροκίνθτοσαρκρωτόσεπαναφορτιηόμενοσκοπτοράπτθσ,μιασχριςθσ,μεγζκουσ60mmδιαμζτρου12mm,μ

εμικοσςτειλεοφ44cm,μεενςωματωμζνθλάμαςτοςτζλεχοστουεργαλείουαπόανοξείδωτοατςάλι420.Ναδζχε

ταικαςζτεσμεκαι χωρίσ αντιολιςκθτικι επιφάνεια, με κλιπσ από κράμα τιτανίου (να περιζχει 2,5% 

βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν (από 0,75mm ζωσ 2,3mm). Εργονομικό 

ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για χριςθ με το ζνα χζρι καιμθχανιςμό πακθτικισ άρκρωςθσ τθσ κεφαλισ μζχρι και 

45ο ενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου. Ο μθχανιςμόσπυροδότθςθσ να πραγματοποίείται με τθν 

χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ακοφςιασκίνθςθσ που πικανόν να 

τραυματίςει παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που 

εξαςφαλίηειομοιόμορφθ απόςταςθ μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για 

βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και νααςκεί πίεςθ ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το 

μικοσ, τιμι ιςοδφναμθ με τθν ιδανικι 

πίεςθενόσςυρραπτικοφεργαλείουςτονιςτόγιατθνεξαςφάλιςθτθσβζλτιςτθσεποφλωςθσπλθγϊνκαιπαροχιαί

ματοσ,όπωσακριβϊσ ορίηουν οι βαςικζσ αρχζσ ςυρραφισ. Επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα να παρζχει 

μείωςθ ςτισ αιμορραγικζσεπιπλοκζσ και του μζςου ςυνολικοφ κόςτουσ νοςθλείασ. Να διακζτει κλειςτό 

κανάλι ςτθν υποδοχι τθσ 

ανταλλακτικισκαςζτασγιαναεξαςφαλίηεταιθυποςτιριξιτθσαπότισυψθλζσπιζςεισκαιδυνάμεισκατάτθδιάρκ

ειατθσπυροδότθςθσ.Ναζχειδυνατότθταπυροδότθςθσζωσκαι12φορζσ,ανάαςκενι. 
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Ανταλλακτικζσκαςζτεσκοπτοράπτθ,χωρίσκοπτικιλάμα,μεειδικζσπροεκτάςεισςτθνεπιφάνειατθσγιαατραυ

ματικιςυγκράτθςθ του ιςτοφ ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

εξοικονόμθςθ 

μιασανταλλακτικισκαςζτασανάεπζμβαςθκαιεξαςφάλιςθσορκιστροχιάστωνκλιπκατάτθνπυροδότθςθ.Οια

γκτιρεσναείναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) και το κάκε άκρο να είναι ελαφρϊσ 

κεκκαμζνο για αποφυγιςτρζβλωςθσ κατά τθν πυροδότθςθ. Με τριπλι ιςοχψι γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ διατομισ, μεκλείςιμο κλίπ ςε ςχιμα "Β", με μικοσ 60mm για αγγειακοφσ, 

λεπτοφσ, ενδιάμεςουσ, παχείσ και πολφ παχείσ ιςτοφσ (5τφποιιςτϊν από 1mm-2,3mm). 
144α) Γιααγγειακοφσιςτοφσμικουσ60mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό1.0mm-2.0mm 
144β) Γιαλεπτοφσιςτοφσμικουσ60mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό1.5mm-2.4mm 
144γ) Γιαενδιάμεςουσιςτοφσμικουσ60mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό1.8mm-3.0mm 
144δ) Γιαπαχείσιςτοφσμικουσ60mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό2.0mm-3.3mm 
144ε) Γιαπολφπαχείσιςτοφσμικουσ60mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό2.3mm-4.0mm 
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Εφκαμπτοσ επαναφορτιηόμενοσ κοπτοράπτθσ, μεγζκουσ 45mm, διαμζτρου 12 mm, με μικοσ ςτειλεοφ 

34cm απόανοξείδωτο ατςάλι 420 ςχιματοσ Ε για ομοιόμορφθ ςυμπίεςθ κατά τθν πυροδότθςθ. Να 

δζχεται καςζτεσ με τριπλιγραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ διατομισ με κλιπσ από κράμα 

τιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 

6διαφορετικοφστφπουσιςτϊν(από0,75mmζωσ2,3mm).Εργονομικόςχεδιαςμότθσλαβισδυνατότθταάρκρω

ςθσμετοζναχζριβάςειδυνάμεωναντίςταςθσγιαγωνίωςθμζχρικαι45ο. Μικοσςτυλεοφ: 34cm 
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Εφκαμπτοσ επαναφορτιηόμενοσ κοπτοράπτθσ, μεγζκουσ 45mm, διαμζτρου 12 mm, με μικοσ ςτειλεοφ 

44cm, μεενςωματωμζνθ λάμα ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου από ανοξείδωτο ατςάλι 420 ςχιματοσ Ε για 

ομοιόμορφθ 

ςυμπίεςθκατάτθνπυροδότθςθ.Ναδζχεταικαςζτεσμετριπλιγραμμιςυρραφισεκατζρωκεντθσγραμμισδιατο

μισμεκλιπσαπόκράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6 διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν (από 

0,75mm ζωσ 2,3mm). 

Εργονομικόςχεδιαςμότθσλαβισδυνατότθταάρκρωςθσμετοζναχζριβάςειδυνάμεωναντίςταςθσγιαγωνίωςθ

μζχρικαι45ο. 
Μικοσςτυλεοφ:44cm 
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Ηλεκτροκίνθτοσαρκρωτόσεπαναφορτιηόμενοσκοπτοράπτθσ,μιασχριςθσ,μεγζκουσ45mmδιαμζτρου12mm,μ

εμικοσςτειλεοφ34cm,μεενςωματωμζνθλάμαςτοςτζλεχοστουεργαλείουαπόανοξείδωτοατςάλι420.Ναδζχε

ταικαςζτεσμεκαι χωρίσ αντιολιςκθτικι επιφάνεια, με κλιπσ από κράμα τιτανίου (να περιζχει 2,5% 

βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν (από 0,75mm ζωσ 2,3mm). Εργονομικό 

ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για χριςθ με το ζνα χζρι καιμθχανιςμό πακθτικισ άρκρωςθσ τθσ κεφαλισ μζχρι και 

45ο ενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου. Ο μθχανιςμόσπυροδότθςθσ να πραγματοποίείται με τθν 

χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ακοφςιασκίνθςθσ που πικανόν να 

τραυματίςει παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που 

εξαςφαλίηειομοιόμορφθ απόςταςθ μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για 

βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και νααςκεί πίεςθ ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το 

μικοσ, τιμι ιςοδφναμθ με τθν ιδανικι 

πίεςθενόσςυρραπτικοφεργαλείουςτονιςτόγιατθνεξαςφάλιςθτθσβζλτιςτθσεποφλωςθσπλθγϊνκαιπαροχιαί

ματοσ,όπωσακριβϊσ ορίηουν οι βαςικζσ αρχζσ ςυρραφισ. Επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα να παρζχει 

μείωςθ ςτισ αιμορραγικζσεπιπλοκζσ και του μζςου ςυνολικοφ κόςτουσ νοςθλείασ. Να διακζτει κλειςτό 

κανάλι ςτθν υποδοχι τθσ 

ανταλλακτικισκαςζτασγιαναεξαςφαλίηεταιθυποςτιριξιτθσαπότισυψθλζσπιζςεισκαιδυνάμεισκατάτθδιάρκ

ειατθσπυροδότθςθσ.Ναζχειδυνατότθταπυροδότθςθσζωσκαι12φορζσ,ανάαςκενι. 

 
 
 
 
 
 
 
 

148 

 
Ηλεκτροκίνθτοσαρκρωτόσεπαναφορτιηόμενοσκοπτοράπτθσ,μιασχριςθσ,μεγζκουσ45mmδιαμζτρου12mm,μ

εμικοσςτειλεοφ44cm,μεενςωματωμζνθλάμαςτοςτζλεχοστουεργαλείουαπόανοξείδωτοατςάλι420.Ναδζχε

ταικαςζτεσμεκαι χωρίσ αντιολιςκθτικι επιφάνεια, με κλιπσ από κράμα τιτανίου (να περιζχει 2,5% 

βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν (από 0,75mm ζωσ 2,3mm). Εργονομικό 

ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για χριςθ με το ζνα χζρι καιμθχανιςμό πακθτικισ άρκρωςθσ τθσ κεφαλισ μζχρι και 

45ο ενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου. Ο μθχανιςμόσπυροδότθςθσ να πραγματοποίείται με τθν 

χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ακοφςιασκίνθςθσ που πικανόν να 

τραυματίςει παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που 

εξαςφαλίηειομοιόμορφθ απόςταςθ μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για 

βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και νααςκεί πίεςθ ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το 

μικοσ, τιμι ιςοδφναμθ με τθν ιδανικι 

πίεςθενόσςυρραπτικοφεργαλείουςτονιςτόγιατθνεξαςφάλιςθτθσβζλτιςτθσεποφλωςθσπλθγϊνκαιπαροχιαί

ματοσ,όπωσακριβϊσ ορίηουν οι βαςικζσ αρχζσ ςυρραφισ. Επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα να παρζχει 

μείωςθ ςτισ αιμορραγικζσεπιπλοκζσ και του μζςου ςυνολικοφ κόςτουσ νοςθλείασ. Να διακζτει κλειςτό 

κανάλι ςτθν υποδοχι τθσ 

ανταλλακτικισκαςζτασγιαναεξαςφαλίηεταιθυποςτιριξιτθσαπότισυψθλζσπιζςεισκαιδυνάμεισκατάτθδιάρκ

ειατθσπυροδότθςθσ.Ναζχειδυνατότθταπυροδότθςθσζωσκαι12φορζσ,ανάαςκενι. 
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Ανταλλακτικζσκαςζτεσκοπτοράπτθ,χωρίσκοπτικιλάμα,μεειδικζσπροεκτάςεισςτθνεπιφάνειατθσγιαατραυμα

τικιςυγκράτθςθ του ιςτοφ ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

εξοικονόμθςθ 

μιασανταλλακτικισκαςζτασανάεπζμβαςθκαιεξαςφάλιςθσορκιστροχιάστωνκλιπκατάτθνπυροδότθςθ.Οιαγκ

τιρεσναείναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) και το κάκε άκρο να είναι ελαφρϊσ 

κεκκαμζνο για αποφυγιςτρζβλωςθσκατάτθν πυροδότθςθ. 

Μετριπλιιςοχψιγραμμιςυρραφισεκατζρωκεντθσγραμμισδιατομισ,μεκλείςιμοκλίπςεςχιμα"Β",μεμικο

σ45mmγιααγγειακοφσ,λεπτοφσ,ενδιάμεςουσ,παχείσκαιπολφπαχείσιςτοφσ(5τφποιιςτϊναπό1mm-2,3mm). 
149α) Γιααγγειακοφσιςτοφσμικουσ45mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό1.0mm-2.0mm 
149β) Γιαλεπτοφσιςτοφσμικουσ45mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό1.5mm-2.4mm 
149γ) Γιαενδιάμεςουσιςτοφσμικουσ45mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό1.8mm-3.0mm 
149δ) Γιαπαχείσιςτοφσμικουσ45mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό2.0mm-3.3mm 
149ε) Γιαπολφπαχείσιςτοφσμικουσ45mmμεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό2.3mm-4.0mm 

 

150 

Ηλεκτροκίνθτοσ ενδοςκοπικόσ κοπτοράπτθσ για αγγειακοφσ ιςτοφσ με κυρτό ατραυματικό άκρο πλάτουσ 

7mm 

γιαεφκολθτοποκζτθςθτουεργαλείουςτονιςτό,διαμζτρου9mm,μικουσςυρραφισ35mmκαιδυνατότθταάρκρ

ωςθστουεργαλείου50οεκατζρωκενεξαςφαλίηονταστθνκάκετθπροςζγγιςθςτααγγεία.Ναζχειδυνατότθταπυρ

οδότθςθσζωσ 
και12φορζσ,ανάαςκενι. 

151 
Ανταλλακτικικαςζταγιαχριςθςεαγγειακοφσιςτοφσμικουσ35mm,μεδυνατότθταςφγκλιςθσιςτοφαπό0,75mm
- 
1,5mmχωρίσλάμαμε4γραμμζσςυρραφισ 



 

152 
Ρεριςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασςυρραφισδιατομισ-
αναςτόμωςθσμιασχριςθσ,60mm,πουδζχεταικεφαλζσγιαδιάφοραπάχθιςτϊν.Μεςτυλεόμε ι 
χωρίσενςωματωμζνθκοπτικιλάμα. 

153 
Ανταλλακτικζσκεφαλζσγιατοπεριςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασςυρραφισδιατομισ 
αναςτόμωςθσ με ι 
χωρίσκοπτικιλάμαμετρεισ(3)γραμμζσκλιπτιτανίουςεμικθ60mm,ςυμβατζσμετοεργαλείοτουα/α 152 

153α) Γιααγγειακοφσιςτοφσ 
153β) Γιακανονικοφσιςτοφσ 
153γ) Γιαπαχείσιςτοφσ 

153δ) Για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ 

153ε) Για πολφ παχείσιςτοφσ 
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Επαναφορτιηόμενοεργαλείοευκείασςυρραφισ,διατομισ,αναςτόμωςθσμεπιςτολοειδιλαβικαιδυνατότ
θταάρκρωςθσ,με 
δυνατότθταανοίγματοστωνςιαγόνωντουεργαλείουαπότθχειρολαβιπυροδότθςθσ.Ναδζχεταικεφάλεσε
υκείεσ,αρκροφμενεσ, 
μετουλάχιςτοντζςςερακλιππζραντουτελικοφςθμείουτθσγραμμισδιατομισκαιμθχανιςμόαποφυγισεπ
αναπυροδότθςθσ.Σεμεγζκθςυρραφισ30,45,60 (±1)mm,γιαδιάφοραπάχθιςτϊν. 

154α) 
μικουσ6cm (±10%) 

154β) 
μικουσ16cm (±10%) 

154γ) 
μικουσ26cm (±10%) 

155 
Ανταλλακτικζσκεφάλεσ,αρκροφμενεσ,εφοδιαςμζνεσμελάμα,ςυμβατζσμεταπαραπάνωεργαλείατουα/
α 154 καιμθχανιςμόαποφυγισεπαναπυροδότθςθσ,ςεδιαςτάςεισ: 

155α) 30mm (±1mm) 
155β) 45mm (±1mm) 
155γ) 60mm (±1mm) 

219 Ηλεκτροκίνθτο επαναφορτιηόμενοεργαλείοευκείασςυρραφισ,διατομισ,αναςτόμωςθσ μιασ χριςθσ 

μεπιςτολοειδιλαβικαιδυνατότθταάρκρωςθσ.Ναδζχεταικεφάλεσ ευκείεσ ι αρκροφμενεσ,με 

μθχανιςμόαποφυγισεπαναπυροδότθςθσ.Σεμεγζκθςυρραφισ30,45,60mm,γιαδιάφοραπάχθιςτϊν. 

219α) μικουσ6cm (±10%) 

219β) μικουσ16cm (±10%) 

219γ) μικουσ26cm (±10%) 

220 Ανταλλακτικζσκεφάλεσ,αρκροφμενεσ,εφοδιαςμζνεσμελάμα,ςυμβατζσμεταπαραπάνωεργαλείατουα/
α 219 καιμθχανιςμόαποφυγισεπαναπυροδότθςθσ,ςεδιαςτάςεισ: 

220α) 30mm (±1mm) 

220β) 45mm (±1mm) 

220γ) 60mm (±1mm) 

221 Ρεριςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασςυρραφισδιατομισ-αναςτόμωςθσμιασχριςθσ, 
45mm (±1mm,πουδζχεταικεφαλζσγιαδιάφοραπάχθιςτϊν.Μεςτυλεόμε ι 
χωρίσενςωματωμζνθκοπτικιλάμα. 

222 Ανταλλακτικζσκεφαλζσγιατοπεριςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασςυρραφισ διατομισ-
αναςτόμωςθσ με ι χωρίσκοπτικιλάμαμετρεισ(3)γραμμζσκλιπτιτανίουςεμικοσ45mm 
(±1mm),ςυμβατζσμετοεργαλείοτου α/α 221 

222α) Γιααγγειακοφσιςτοφσ 

222β) Γιακανονικοφσιςτοφσ 

222γ) Για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ 

222δ) Για παχείσιςτοφσ 

222ε) Για πολφπαχείσιςτοφσ 

223 Ηλεκτροκίνθτο, περιςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασςυρραφισδιατομισ-
αναςτόμωςθσμιασχριςθσ,45mm (±1mm),πουδζχεταικεφαλζσγιαδιάφοραπάχθιςτϊν.Μεςτυλεόμε ι 
χωρίσενςωματωμζνθκοπτικιλάμα. 

224 Ανταλλακτικζσκεφαλζσγιατο θλεκτροκίνθτοπεριςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασ 
διατομισ-αναςτόμωςθσ με ι χωρίσκοπτικιλάμαμετρεισ(3)γραμμζσκλιπ τιτανίουςεμικοσ45mm 
(±1mm),ςυμβατζσμετοεργαλείοτου α/α 223 

224α) Γιααγγειακοφσιςτοφσ 

224β) Γιακανονικοφσιςτοφσ 

224γ) Για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ 

224δ) Για παχείσιςτοφσ 

224ε) Για πολφπαχείσιςτοφσ 



 

225 Ηλεκτροκίνθτο, περιςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασςυρραφισδιατομισ-
αναςτόμωςθσμιασχριςθσ,60mm (±1mm),πουδζχεταικεφαλζσγιαδιάφοραπάχθιςτϊν.Μεςτυλεόμε ι 
χωρίσενςωματωμζνθκοπτικιλάμα. 

226 Ανταλλακτικζσκεφαλζσγιατο θλεκτροκίνθτοπεριςτρεφόμενοκαιαρκροφμενοεργαλείοευκείασ 
διατομισ-αναςτόμωςθσ με ι χωρίσκοπτικιλάμαμετρεισ(3)γραμμζσκλιπ τιτανίουςεμικθ60mm 
(±1mm),ςυμβατζσμετοεργαλείοτου α/α 225 

226α) Γιααγγειακοφσιςτοφσ 

226β) Γιακανονικοφσιςτοφσ 

226γ) Για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ 

226δ) Για παχείσιςτοφσ 

226ε) Για πολφπαχείσιςτοφσ 

  

 Η.ΚΑΘΗΛΩΣΙΚΑ 
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Εργαλείοκακιλωςθσπλζγματοσμεςτυλεό5χιλ.καιμικοσ36εκ.Ρεριλαμβάνει25απορροφιςιμακλιπ(πολυδιοξ

ανόνθσ/πολυγλακτίνθσ) 
ςχιματοσδιπλισάγκυρασμεδφοςθμείακακιλωςθσγιααςφαλζςτερθςυγκράτθςθπλζγματοσ. 
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Εργαλείοκακιλωςθσπλζγματοσμεςτυλεό5χιλ.καιμικοσ36εκ.Ρεριλαμβάνει12απορροφιςιμακλιπ(πολυδιοξ

ανόνθσ/πολυγλακτίνθσ) 
ςχιματοσδιπλισάγκυρασμεδφοςθμείακακιλωςθσγιααςφαλζςτερθςυγκράτθςθπλζγματοσ. 
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Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ με κυρτό ςτυλεό 20cm . Να περιλαμβάνει 20 

απορροφιςιμακλίπ(πολυδιοξανόνθ/πολυγλακτίνθ)ςχιματοσδιπλισάγκυρασμεδφοςθμείακακιλωςθσγιαας

φαλζςτερθςυγκράτθςθ 
πλζγματοσ. 

 
167α) 

Επαναφορτιηόμενο ενδοςκοπικό εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ μίασ χριςθσ. Διακζτει ςτειλεό 

5mmαρκροφμενο 

65ᵒ.Φζρει30απορροφιςιμακλιπαπόPGLAςεςχιμαβίδασφψουσ5,1mmμεπτερφγιαςτιριξθσγιαπεριςςότερθ

αςφάλεια 
καιζνδειξθαςφαλοφσκακιλωςθσ. 

167β) 
Ανταλλακτικικεφαλιεργαλείουκακιλωςθσπλζγματοσμε10απορροφιςιμακλιπPGLAςεςχιμαβίδασφψουσ5,
1mm 
μεπτερφγιαςτιριξθσγιαπεριςςότερθαςφάλειακαιζνδειξθαςφαλοφσκακιλωςθσ. 

 
168α) 

Επαναφορτιηόμενοενδοςκοπικόεργαλείοκακιλωςθσπλζγματοσμίασχριςθσ.Διακζτειςτειλεό5mmαρκροφμε

νο65ᵒ.Φζρει29απορροφιςιμακλιπαπόPGLAςεςχιμαβίδασφψουσ7mmμεπτερφγιαςτιριξθσγιαπεριςςότερθ

αςφάλεια 
καιζνδειξθαςφαλοφσκακιλωςθσ. 

168β) 
Ανταλλακτικικεφαλιεργαλείουκακιλωςθσπλζγματοσμε8απορροφιςιμακλιπPGLAςεςχιμαβίδασφψουσ7m
mμε 
πτερφγιαςτιριξθσγιαπεριςςότερθαςφάλειακαιζνδειξθαςφαλοφσκακιλωςθσ. 
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Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ για λαπαροςκοπικι ι ανοικτι χριςθ, μικουσ 35,5cm διαμζτρου 5 mm 

με 30 

κλιπελικοειδοφσςχιματοσμθαπορροφιςιμααπότιτάνιο3,8mm,ναπαρζχεταιβεβαιωςθτθσκαταςκευάςτρια

σεταιρείασγιαςυμβατότθταμεMRIκαιδυνατότθτααφαίρεςθστουκλιπμετοκακθλωτικό,μεGrasperιDissecto

r 
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Εργαλείοκακιλωςθσπλζγματοσγιαανοικτιιλαπαροςκοπικιεπζμβαςθκιλθσ,μεςτειλεόδιαμζτρου5mm,μικ
ουσ 
36cm,με15απορροφιςιμεσβίδεσμεςτακεροποιθτικάπτερφγιααπόPGLA,ολικοφφψουσ5,1mm,ωφζλιμουφψο
υσ4,1mm. 
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Εργαλείοκακιλωςθσπλζγματοσγιαανοικτιιλαπαροςκοπικιεπζμβαςθκιλθσ,μεςτειλεόδιαμζτρου5mm,μικ

ουσ36cm,με30απορροφιςιμεσβίδεσμεςτακεροποιθτικάπτερφγιααπόPGLA,ολικοφφψουσ5,1mm,ωφζλιμου

φψουσ 
4,1mmκαιδυνατότθτακάμψθστουςτειλεοφ3cm. 
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Κακθλωτικόεργαλείοπλζγματοσγιαανοιχτζσκαιλαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισ,μικουσ37cm,διαμζτρου5mm,

με15ι30μθαπορροφιςιμακλιπαπόχειρουργικόανοξείδωτοατςάλιςεμορφιβίδασ,μεεπικαλυμμζνοάκρο(P

EEK),γιατθναποφυγι ςυμφφςεων, με διάμετρο κεφαλισ του κλιπ 4,2mm2 και ζνδειξθ μετρθτι των 

καταναλωκζντων κλιπ. Ναδιακζτειμετρικικλίμακαςτοςτυλεόγιαμζτρθςθτου χάςματοσ 
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Κακθλωτικό εργαλείο πλζγματοσ για ανοιχτζσ και λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ, με μικοσ ςτυλεοφ 39cm, 

διαμζτρου5mm,με15ι30ατραυματικάαπορροφιςιμακλιπαπόπολυλακτίδθ(PDLLA)ςεμορφιδιάτρθτθσακίδ

ασγιακαλφτερθςτιριξθ μζςω ενςωμάτωςθσ, με διάμετρο κεφαλισ του κλιπ 9,0mm2 για αςφαλζςτερθ 

κακιλωςθ. Κατάλλθλο και γιαπλζγματααραιισπλζξθσ-



 

μεμεγάλαδιάκενα.Ναδιακζτειμετρικικλίμακαςτοςτυλεόγιαμζτρθςθτουχάςματοσ. 
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Κακθλωτικόεργαλείοπλζγματοσγιαλαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισμεμικοσςτυλεοφ36cm,διαμζτρου5mm,με1

5ι30ατραυματικάαπορροφιςιμα κλιπ από πολυλακτίδθ (PDLLA) ςε μορφι διάτρθτθσ βίδασ για καλφτερθ 

ςτιριξθ μζςωινοβλάςτθςθσ, με διάμετρο κεφαλισ του κλιπ 9mm για αςφαλζςτερθ κακιλωςθ και με 

ζνδειξθ μετρθτι 

τωνκαταναλωκζντωνκλιπ.Ναδιακζτειμετρικικλίμακαςτοςτυλεόγιαμζτρθςθτουχάςματοσ.Ναδιατθρεί100%

τθ 
δφναμθκακιλωςθσςτουσπρϊτουσ3μινεσ. 

227 Κακθλωτικό πλζγματοσ ελεγχόμενθσ ζγχυςθσ κυανοακρυλικισ κόλλασ 1ml. Να διατίκεται με ςυςκευι 
τοποκζτθςθσ για λαπαροςκοπικι χειρουργικι. 

  

 Θ.ΤΣΗΜΑΣΑΗΛΕΚΣΡΟΘΕΡΜΙΚΗΤΓΚΟΛΛΗΗΑΓΓΕΙΩΝΚΑΙΨΑΛΙΔΙΑΤΠΕΡΗΧΩΝ 
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Εργαλείομίασχριςθσ,ςφντθξθσιςτϊνκαιθλεκτροκερμικισςυγκόλλθςθσ,διατομισαγγείωνκαιλεμφαγγειωνγι

αχριςθςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει ευκείσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 

μειϊνει τθ κερμικιδιαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα 

με ταυτόχρονο/αμφίδρομοάνοιγμα και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ ιςτϊν με χειροδιακόπτθ, κλείδωμα 

χειρολαβισ και ξεχωριςτι ςκανδάλθμθχανικισ κοπισ δυνατότθτα επιλογισ κοπισ ιμόνο αιμόςταςθ. 

Διακζτει ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμζτρου 10 mmδυνατότθτα περιςτροφισ 359°, με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 22mm και μικοσ κοπισ 20mm γιααςφαλζςτερθςυγκόλλθςθ-διατομι. Με ενςωματωμζνο 

καλϊδιο και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από τθ χειρολαβι ι καιποδοδιακόπτθ για περιςςότερθ 

λειτουργικότθτα. Mε οπτικό και θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ τουαγγείου ςε 2-4 

δευτερόλεπτα. Mε πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα 

καιτρεισφορζστθςυςτολικιπίεςθ. 
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Εργαλείο κωρακοχειρουργικισ με άκρο Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ,διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσκεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO(hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθνοπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ 

κερμικιδιαςπορά,τοχειρουργικόκαπνό,τθνκερμοκραςίατωνςιαγόνων,τοκερμικόζγκαυμα,μεμονόπλευροά

νοιγμα12,7mmκαιενςωματωμζνθλάμαδιατομισιςτϊν.Μεςτειλεόμικουσ30cm,διάμετρο5mmμεδυνατότθτ

απεριςτροφισ350°μεμικοσ ςυγκόλλθςθσ θλεκτροδίου 20,3mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, 

γιααςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, μεενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο 

κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των ςιαγόνων,χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και 

καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ τθσςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 

δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό και το χρόνο τουχειρουργείου, με 

πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ 

τθςυςτολικιπίεςθ. 
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Λαπαροςκοπικόεργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισαγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane)βελτιϊνει τθνοπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικόκαπνό,τθνκερμοκραςίατωνςιαγόνων,τοκερμικόζγκαυμα,μεμονόπλευροάνοιγμα12,7mmκαιεν

ςωματωμζνθλάμαδιατομισ ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 

350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσθλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, γιααςφαλζςτερθ 

ςυγκόλλθςθ-διατομι, με ενςωματωμζνο 

καλϊδιο.Ενεργοποίθςθμεπαρατεταμζνοκλείςιμοτθσχειρολαβισκαικατάςυνζπειατωνςιαγόνων,χωρίστονκί

νδυνοκερμικισδιαςποράσκαικαταςτροφιστουιςτοφ,μεοπτικόκαιθχθτικόςιμαεπιβεβαίωςθστθσςυγκόλλθς

θστουαγγείουςε1-

4δευτερόλεπτα,μειϊνειτθκερμικιδιαςπορά,τοχειρουργικόκαπνόκαιτοχρόνοτουχειρουργείου,μεπίεςθδιά

ρρθξθσμεγαλφτερθαπό360mmHg,γιααντοχιτθσςυγκόλλθςθακόμακαιτρεισφορζστθςυςτολικιπίεςθ. 
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Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισαγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm με 

ενςωματωμζνο εκπτυςςόμενο -αποςυρόμενομονοπολικόάγκιςτροςχιματοσL-

Ηοοκόπουαπαιτείταιθδιακερμίαχωρίσαπαιτείτεαλλαγιεργαλείωνκαι, αποςυρόμενο για αςφάλεια και 

αποφυγι τραυματιςμϊν. Διακζτει κυρτζσ ςιαγϊνεσ 17° με επίςτρωςθ 

νανοχλικοφHMDSO(hexamethyldisiloxane)μεμονόπλευροάνοιγμα11,4mmκαιενςωματωμζνθλάμαδιατομ

ισιςτϊν.Μεςτειλεόμικουσ37cm,διάμετρο5mmμεδυνατότθταπεριςτροφισ315°μεμικοσςυγκόλλθςθσθλε

κτροδίου20mmκαιμικοσκοπισ 18,5mmγιααςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι. Με ενςωματωμζνο 

καλϊδιο και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσαπό τθ χειρολαβι ι και ποδοδιακόπτθ για περιςςότερθ 

λειτουργικότθτα. Το εργαλείο ςυνδυάηει τισ ιδιότθτεσ τωνεργαλείων θλεκτροςυγκόλλθςθσ αγγείων, των 

μονοπολικϊν θλεκτροδίων διακερμίασ, του ψυχροφ χειρουργικοφψαλιδιοφ και των ατραυματικϊν 

λαβίδων ςφλλθψθσ ιςτϊν ςε ζνα, μειϊνοντασ τθν αλλαγι διαφορετικϊν 

προϊόντωνκατάτθδιάρκειααπαιτθτικϊνχειρουργικϊν επεμβάςεων. 
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Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου BluntTip μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισαγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει ευκείσ κεραμικοφσςιαγϊνεσ βελτιϊνει τθνοπτικι και τθν πρόςβαςθ του ςθμείου 

ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, τοχειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των ςιαγόνων, το 

κερμικό ζγκαυμα τυφλοφ ατραυματικοφ άκρου για αποφυγιτραυματιςμϊν με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) με ταυτόχρονο/αμφίδρομοάνοιγμα 14,5mm 

και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με 

δυνατότθταπεριςτροφισ 180° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ θλεκτροδίου 18,3 mm και μικοσ κοπισ 17,8mm 

γιααςφαλζςτερθςυγκόλλθςθ-

διατομι,μεενςωματωμζνοκαλϊδιοκαιδυνατότθταενεργοποίθςθσαπότθχειρολαβιικαιποδοδιακόπτθγια 

περιςςότερθ λειτουργικότθτα. Με οπτικό και θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου 

ςε 1-

4δευτερόλεπταμειϊνειτθκερμικιδιαςπορά,τοχειρουργικόκαπνόκαιτοχρόνοτουχειρουργείου.Μεπίεςθδιά



 

ρρθξθσμεγαλφτερθαπο360mmhg,γιααντοχιτθσςυγκόλλθςθακόμακαιτρεισφορζστθςυςτολικιπίεςθ. 
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Ψαλίδι κυρτοφ άκρου για δυνατότθτα παραςκευισ των ιςτϊν και καλφτερθ οπτικι κατά τθν χριςθ , 

αςφρματθσγεννιτριασ υπεριχου για μεγαλφτερθ ελευκζρια κίνθςθσ ςτο χειρουργείο, μικρότερο κόςτοσ 

κακϊσ δεν χεριάηετεγεννιτρια , μιασ χριςθσ, κατάλλθλο για τθν παραςκευι, διατομι και πιξθ αγγείων 

διαμζτρου ζωσ και 5 χιλιοςτϊν,μικουσ 39 και τουλάχιςτον 44 εκατ. Ρου διακζτει ενςωματωμζνο κουμπί 

δυο ταχυτιτων (min&max) προςφζροντασ 

χειρουργικιλειτουργικότθτατόςοςτοπεδίοτθσαιμόςταςθσ,όςοκαιτθσδιατομισ.Οςτειλεόσναδιακζτειενεργ

όπαλλόμενοάκροςε ςυχνότθτα 55,5 Khz που κακιςτά το ςφςτθμα πιο γριγορο, μικουσ 14,5 χιλιοςτϊν 

και δυνατότθτα περιςτροφισ 360μοιρϊν,προςφζροντασπλιρθελευκζριακινιςεωνκατάτθχριςθτου. 
180α) Μικουσ39cm 
180β) Μικουσ τουλάχιςτον 44cm 
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ΕργαλείοΔιπολικισενζργειασγιαΣυγκόλλθςθκαιΔιατομιαγγείωνζωσκαι7mm,διαμζτρουςτειλεοφ5mmκαιμι

κουσ37cm, με δυνατότθτα πλιρουσ περιςτροφισ 360°, με αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ 

και θχθτικιεπιβεβαίωςθ. Να διακζτει κυρτά άκρα μικουσ 24mm με ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα,άνοιγμα 

ςιαγόνων 

μεγαλφτεροαπο13mm,κλείδωμαχειρολαβισ,ξεχωριςτάκομβίαενεργοποίθςθσκαιδιατομισκακϊσκαιτεχνολ

ογία 
προςαρμοηόμενθσενζργειασςτονιςτό. 
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ΕργαλείοΔιπολικισενζργειασγιαΣυγκόλλθςθκαιΔιατομιαγγείωνζωσκαι7mm,διαμζτρουςτειλεοφ5mmκαιμι

κουσ45cm, με δυνατότθτα πλιρουσ περιςτροφισ 360°, με αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ 

και θχθτικιεπιβεβαίωςθ. Να διακζτει κυρτά άκρα μικουσ 24mm με ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα,άνοιγμα 

ςιαγόνων 

μεγαλφτεροαπο13mm,κλείδωμαχειρολαβισ,ξεχωριςτάκομβίαενεργοποίθςθσκαικοπισκακϊσκαιτεχνολογία

προςαρμοηόμενθσ 
ενζργειασςτονιςτό. 
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ΕργαλείοΔιπολικισενζργειασγιαΣυγκόλλθςθκαιΔιατομιαγγείωνζωσκαι7mm,διαμζτρουςτειλεοφ5mmκαιμι

κουσ37cm, με δυνατότθτα πλιρουσ περιςτροφισ 360° και κάμψθ 110° για καλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ ςτενζσ 

ανατομικάπεριοχζσ. Να παρζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ ολοκλιρωςθσ του κφκλου απολίνωςθσ με 

θχθτικι επιβεβαίωςθ. Ναδιακζτει κυρτά άκρα μικουσ 24mm με ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα,άνοιγμα 

ςιαγόνων μεγαλφτερο απο 

13mm,κλείδωμαχειρολαβισ,ξεχωριςτάκομβίαενεργοποίθςθσκαικοπισκακϊσκαιτεχνολογίαπροςαρμοηόμεν

θσενζργειασ 
ςτονιςτό. 
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ΕργαλείοΔιπολικισενζργειασγιαΣυγκόλλθςθκαιΔιατομιαγγείωνζωσκαι7mm,διαμζτρουςτειλεοφ5mmκαιμι

κουσ45cm, με δυνατότθτα πλιρουσ περιςτροφισ 360° και κάμψθ 110° για καλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ ςτενζσ 

ανατομικάπεριοχζσ. Να παρζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ ολοκλιρωςθσ του κφκλου απολίνωςθσ με 

θχθτικι επιβεβαίωςθ.Ναδιακζτει κυρτά άκρα μικουσ 24mm με ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα,άνοιγμα 

ςιαγόνων μεγαλφτερο απο 

13mm,κλείδωμαχειρολαβισ,ξεχωριςτάκομβίαενεργοποίθςθσκαικοπισκακϊσκαιτεχνολογίαπροςαρμοηόμεν

θσενζργειασ 
ςτονιςτό. 
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ΕργαλείοΥπεριχωνμιασχριςθσγιααιμόςταςθ-

διατομιαγγείωνζωσ7mmμεενεργοποίθςθαπότοχζριμετεχνολογίαπροςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, 

μικοσ ςτυλεοφ 36cm διάμετρο 5mm δυνατότθτα περιςτροφισ 360° (χωρίσ τθνανάγκθ χριςθ 

προςαρμογζα) και ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου 

τουλάχιςτον18mmθοποίαπάλλεταιςεεπιμικθκίνθςθςεςυχνότθτα50KHzκαιθχθτικιεπιβεβαίωςθκατάτθμετ

αβολιτθσ 
προςαρμοηόμενθσενζργειασ. 
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Eργαλείογιααιμόςταςθ–

διατομιαγγείωνζωσκαι7mmμεαποκλειςτικιχριςθυπεριχων,μεμικοσςτειλεοφ36cmμεενεργοποίθςθ από 

το χζρι , με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια 

τθδυνατότθτα να διαμορφϊνει αυτόματα τθν παροχι ιςχφοσ, διαμζτρου 5mm, δυνατότθτα περιςτροφισ 

3600 (χωρίσ τθνανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα). Να διακζτει άνοιγμα ςιαγόνων τουλάχιςτον 10mm, 

λεπίδα τιτανίου μικουσ 15mm,κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ, ςε ςυχνότθτα 55,5 

KHz και με θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθνμεταβολιτθσπροςαρμοηόμενθσενζργειασ 
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Eργαλείογιααιμόςταςθ–

διατομιαγγείωνζωσκαι7mmμεαποκλειςτικιχριςθυπεριχων,μεμικοσςτειλεοφ45cmμεενεργοποίθςθ από 

το χζρι , με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια 

τθδυνατότθτα να διαμορφϊνει αυτόματα τθν παροχι ιςχφοσ, διαμζτρου 5mm, δυνατότθτα περιςτροφισ 

3600 (χωρίσ τθνανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα). Να διακζτει άνοιγμα ςιαγόνων τουλάχιςτον 10mm, 

λεπίδα τιτανίου μικουσ 15mm,κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ, ςε ςυχνότθτα 55,5 

KHz και με θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθνμεταβολιτθσπροςαρμοηόμενθσενζργειασ 
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Eργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 5mm με αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων, με μικοσ ςτειλεοφ 

36cm μεενεργοποίθςθ από το χζρι , με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, παρζχοντασ 

ζτςι ςτθ γεννιτρια 

τθδυνατότθταναδιαμορφϊνειαυτόματατθνπαροχιιςχφοσ,διαμζτρου5mm,δυνατότθταπεριςτροφισ3600(χ

ωρίστθνανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα). Να διακζτει λεπίδα τιτανίου, κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται με 

επιμικθ κίνθςθ, 

ςεςυχνότθτα55,5KHzκαιμεθχθτικιεπιβεβαίωςθκατάτθνμεταβολιτθσπροςαρμοηόμενθσενζργειασ 

189 
Αιμοςτατικόψαλίδιυπεριχων,μικουσ14cm,17cm,23cm, 36cm και 44cm, με απόκλιςθ μικουσ ±10%, 
μεδιάμετρο5mm (±0,5mm),περιςτρεφόμενο,μεάκρο κυρτό ι 
ευκφ,γιαανοιχτζσκαιλαπαροςκοπικζσεπεμβάςεισ. 
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Αιμοςτατικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων διαμζτρου ζωσ και 7mm, με 

ταυτόχρονθχριςθ τεχνολογίασ υπεριχων. Να διακζτει τφπου ψαλιδοειδισ χειρολαβι με δυο 

ενςωματωμζνουσ χειροδιακόπτεσεπιλογισενζργειασ.Ναδιακζτεικυρτιςιαγόναμικουσ15-

16mm,μεπαλμικιεπιμικθκίνθςθαπό45ζωσ50KHz.Ναδιακζτειτεχνολογίααντίλθψθσιςτοφκαιαυτόματθδι

ακοπιτθσενζργειασότανολοκλθρωκείθδιατομιτου.Ναείναιμιασ χριςθσ διαςτάςεων ςτειλεοφ 9-10cm. 

Ο μειοδότθσ οφείλει να προςκομίςει ςυνοδό εξοπλιςμό – γεννιτρια 

ςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιταπαραπάνωεργαλεία. 
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Αιμοςτατικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων διαμζτρου ζωσ και 7mm, με 

ταυτόχρονθχριςθ τεχνολογίασ υπεριχων. Να διακζτει τφπου πιςτολοειδισ χειρολαβι με δυο 

ενςωματωμζνουσ χειροδιακόπτεσεπιλογισ ενζργειασ. Να διακζτει κυρτι ςιαγόνα μικουσ 15-16mm, με 

παλμικι επιμικθ κίνθςθ από 45 ζωσ 50KHz. 

Ναδιακζτειτεχνολογίααντίλθψθσιςτοφκαιαυτόματθδιακοπιτθσενζργειασότανολοκλθρωκείθδιατομιτου.Ν

αείναιμιασχριςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ20-

22cm.Ομειοδότθσοφείλειναπροςκομίςειςυνοδόεξοπλιςμό–

γεννιτριαςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιταπαραπάνωεργαλεία. 
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Αιμοςτατικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων διαμζτρου ζωσ και 7mm, με 

ταυτόχρονθχριςθ τεχνολογίασ υπεριχων. Να διακζτει τφπου πιςτολοειδισ χειρολαβι με δυο 

ενςωματωμζνουσ χειροδιακόπτεσεπιλογισ ενζργειασ. Να διακζτει κυρτι ςιαγόνα μικουσ 20-21mm, με 

παλμικι επιμικθ κίνθςθ από 45 ζωσ 50KHz. 

Ναδιακζτειτεχνολογίααντίλθψθσιςτοφκαιαυτόματθδιακοπιτθσενζργειασότανολοκλθρωκείθδιατομιτου

.Ναείναιμιασχριςθσδιαμζτρουπερίπου10mmκαιμικουσ20-

22cm.Ομειοδότθσοφείλειναπροςκομίςειςυνοδόεξοπλιςμό–

γεννιτριαςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιταπαραπάνωεργαλεία. 
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Λαπαροςκοπικι Αιμοςτατικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων διαμζτρου ζωσ 

και 7mm, μεταυτόχρονθ χριςθ τεχνολογίασ υπεριχων. Να διακζτει τφπου πιςτολοειδισ χειρολαβι με 

δυο ενςωματωμζνουσχειροδιακόπτεσ επιλογισ ενζργειασ. Να διακζτει κυρτι ςιαγόνα μικουσ 15-16mm, 

με παλμικι επιμικθ κίνθςθ από 45ζωσ 50KHz. Το άκαμπτο άκρο τθσ ςιαγόνασ να διακζτει ειδικι μόνωςθ 

για ακόμα μικρότερθ κερμικι διαςπορά 

ςτουσπαρακείμενουσιςτοφσ.Ναδιακζτειτεχνολογίααντίλθψθσιςτοφκαιαυτόματθδιακοπιτθσενζργειασόταν

ολοκλθρωκείθδιατομιτου.Ναείναιμιασχριςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ35-

37cm.Ομειοδότθσοφείλειναπροςκομίςειςυνοδόεξοπλιςμό–

γεννιτριαςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιταπαραπάνωεργαλεία. 
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Λαπαροςκοπικι Αιμοςτατικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων διαμζτρου ζωσ 

και 7mm, μεταυτόχρονθ χριςθ τεχνολογίασ υπεριχων. Να διακζτει τφπου πιςτολοειδισ χειρολαβι με 

δυο ενςωματωμζνουσχειροδιακόπτεσ επιλογισ ενζργειασ. Να διακζτει κυρτι ςιαγόνα μικουσ 15-16mm, 

με παλμικι επιμικθ κίνθςθ από 45ζωσ 50KHz. Το άκαμπτο άκρο τθσ ςιαγόνασ να διακζτει ειδικι μόνωςθ 

για ακόμα μικρότερθ κερμικι διαςπορά 

ςτουσπαρακείμενουσιςτοφσ.Ναδιακζτειτεχνολογίααντίλθψθσιςτοφκαιαυτόματθδιακοπιτθσενζργειασόταν

ολοκλθρωκείθδιατομιτου.Ναείναιμιασχριςθσδιαμζτρου5mmκαιμικουσ43-

45cm.Ομειοδότθσοφείλειναπροςκομίςειςυνοδόεξοπλιςμό–

γεννιτριαςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιταπαραπάνωεργαλεία. 
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Λαπαροςκοπικό ψαλίδι υπεριχων διατομισ και αιμόςταςθσ αγγείων διαμζτρου 5mm. Να διακζτει κυρτι 

ςιαγόναδιπλισάρκρωςθσγιακαλφτερθορατότθταμικουσ15-

16mmκαιναπάλλεταιμεεπιμικθκίνθςθςεςυχνότθτααπό45ζωσ 50KHz. Να διακζτει τφπου πιςτολοειδισ 

χειρολαβι με δυο ενςωματωμζνουσ χειροδιακόπτεσ. Να διακζτειτεχνολογία αντίλθψθσ ιςτοφ και 

αυτόματθ διακοπι τθσ ενζργειασ όταν ολοκλθρωκεί θ διατομι του ιςτοφ, ϊςτε ναεπιτυγχάνεται 

μικρότερθ κερμικι καταςτροφι ςτουσ παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να είναι πλιρωσ περιςτρεφόμενο 

360º,μιασχριςθσμικουσ43-

45cmκαιδιαμζτρου5mm.Ομειοδότθσοφείλειναπροςκομίςειςυνοδόεξοπλιςμό–

γεννιτριαςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιταπαραπάνωεργαλεία. 
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Λαπαροςκοπικό ψαλίδι υπεριχων διατομισ και αιμόςταςθσ αγγείων διαμζτρου 5mm. Να διακζτει κυρτι 

ςιαγόναδιπλισάρκρωςθσγιακαλφτερθορατότθταμικουσ15-

16mmκαιναπάλλεταιμεεπιμικθκίνθςθςεςυχνότθτααπό45ζωσ 50KHz. Να διακζτει τφπου πιςτολοειδισ 

χειρολαβι με δυο ενςωματωμζνουσ χειροδιακόπτεσ. Να διακζτειτεχνολογία αντίλθψθσ ιςτοφ και 

αυτόματθ διακοπι τθσ ενζργειασ όταν ολοκλθρωκεί θ διατομι του ιςτοφ, ϊςτε ναεπιτυγχάνεται 

μικρότερθ κερμικι καταςτροφι ςτουσ παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να είναι πλιρωσ περιςτρεφόμενο 

360º,μιασχριςθσμικουσ33-

35cmκαιδιαμζτρου5mm.Ομειοδότθσοφείλειναπροςκομίςειςυνοδόεξοπλιςμό–

γεννιτριαςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιταπαραπάνωεργαλεία. 
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Ψαλίδιυπεριχωνδιατομισκαιαιμόςταςθσαγγείωνδιαμζτρου5mm.Ναδιακζτεικυρτιςιαγόναδιπλισάρκρως

θσγιακαλφτερθορατότθταμικουσ15-

16mmκαιναπάλλεταιμεεπιμικθκίνθςθςεςυχνότθτααπό45ζωσ50KHz.Ναδιακζτειτφπου πιςτολοειδισ 

χειρολαβι με δυο ενςωματωμζνουσ χειροδιακόπτεσ. Να διακζτει τεχνολογία αντίλθψθσ ιςτοφ 

καιαυτόματθ διακοπι τθσ ενζργειασ όταν ολοκλθρωκεί θ διατομι του ιςτοφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται 

μικρότερθ κερμικικαταςτροφι ςτουσ παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να είναι πλιρωσ περιςτρεφόμενο 360º, 

μιασ χριςθσ μικουσ 20-22cm καιδιαμζτρου5mm.Ομειοδότθσοφείλειναπροςκομίςειςυνοδόεξοπλιςμό–

γεννιτριαςτθνοποίαναπροςαρμόηονταιτα 
παραπάνωεργαλεία. 
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Ψαλιδοειδισ λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων και λζμφου, διπολικισ 

ενζργειασ. Να είναικατάλλθλθ για θλεκτροκερμικι ςυγκόλλθςθ & διατομι αγγείων ζωσ 7 mm , για 

ανοιχτι χειρουργικι, με αμφίπλευρθλάμα διατομισ, με ενςωματωμζνο μθχανιςμό, λογιςμικό , 

μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ του ιςτοφ ςτο καλϊδιο 

τουεργαλείου,ϊςτεναμθνχρειάηεταιρφκμιςθαπότθνγεννιτρια.Ναζχειμικοσεργαλείουτουλάχιςτον19εκ.

μεμικοσ 
ςυγκόλλθςθσ17χιλ.καιμικοσκοπισ15χιλ. 
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Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων, διπολικισ ενζργειασ. Να είναι κατάλλθλθ 

γιαθλεκτροκερμικιςυγκόλλθςθ&διατομιαγγείωνζωσ7ΜΜ,γιαανοιχτιχειρουργικι,μεπιςτολοειδιλαβι,με

ςφςτθμακλειδϊματοσ ςτθν λαβι, και λάμα διατομισ, με ενςωματωμζνο μθχανιςμό, λογιςμικό, μζτρθςθσ 

τθσ αντίςταςθσ 

τουιςτοφςτοκαλϊδιοτουεργαλείου,ϊςτεναμθνχρειάηεταιρφκμιςθαπότθνγεννιτρια.Ναζχειμικοστουλάχις

τον20εκ. 
μεμικοσςυγκόλλθςθσ40χιλ.καιμικοσκοπισ38χιλ. 
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Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων, διπολικισ ενζργειασ, να είναι κατάλλθλθ 

γιαθλεκτροκερμικιςυγκόλλθςθ&διατομιαγγείωνζωσ7ΜΜ,γιαανοιχτιχειρουργικι,μεπιςτολοειδιλαβι,με

ςφςτθμακλειδϊματοσ ςτθν λαβι, και λάμα διατομισ, με ενςωματωμζνο μθχανιςμό, λογιςμικό μζτρθςθσ 

τθσ αντίςταςθσ τουιςτοφςτοκαλϊδιοτουεργαλείου,ϊςτεναμθνχρειάηεταιρφκμιςθαπότθνγεννιτρια. 

Να ζχει μικοσ ςτειλεοφ 23 εκ., διάμετρο 5 χιλ., με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 20 χιλ. και μικοσ κοπισ 18 χιλ. Να 

διατίκεται μεςιαγόνεσκυρτζστφπου MΑRYLAND 



 

228 Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων, διπολικισ ενζργειασ, να είναι κατάλλθλθ 

για θλεκτροκερμικι ςυγκόλλθςθ & διατομι αγγείων ζωσ 7 ΜΜ, για λαπαροςκοπικι χειρουργικι, με 

πιςτολοειδι λαβι, με ςφςτθμα κλειδϊματοσ ςτθν λαβι, και λάμα διατομισ ,με ενςωματωμζνο 

μθχανιςμό, λογιςμικό μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ του ιςτοφ ςτο καλϊδιο του εργαλείου,   ϊςτε να μθν 

χρειάηεται ρφκμιςθ από τθν γεννιτρια. Να ζχει μικοσ ςτειλεοφ 37 εκ. και 44 εκ., διάμετρο 5 χιλ., με μικοσ 

ςυγκόλλθςθσ 20 χιλ. και μικοσ κοπισ 18 χιλ. Να διατίκεται μεευκείσ ςιαγόνεσ ι κυρτζσ τφπου MΑRYLAND 

229 Εργαλείο διπολικισ ενζργειασ για ςυγκόλλθςθ και διατομι αγγείων ζωσ τουλάχιςτον 7mm. Να διακζτει 
κυρτά ι ευκεία άκρα με ι χωρίσ ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα. Με ενεργοποίθςθ από τθ χειρολαβι ι 
ποδοδιακόπτθ. Για λαπαροςκοπικι χριςθ. Μεςτειλεόδιαμζτρου 5 ζωσ 12mm. 

230 
 

Αρκροφμενο ενδοςκοπικό θλεκτρόδιο 5mm, μικουσ 40εκ., με άκρο τφπου Hook ι ςπάτουλα μίασ χριςθσ. 
Ο ςτυλεόσ να είναι μονωμζνοσ μζχρι το άκρο και να ςυνδζεται με μονοπολικι διακερμία. Να φζρει κομβίο 
το οποίο δθμιουργεί άρκρωςθ-γωνία ςτο άκρο του ςτυλεοφ ζωσ και 45ο κακϊσ και κομβίο 
κλειδϊματοσ/απελευκζρωςθσ τθσ κζςθσ αυτισ. 

231 Λαπαροςκοπικι διπολικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ αγγείων τεχνολογίασ plasma μίασ χριςθσ. 
Να διακζτει τφπου πιςτολοειδισ χειρολαβι για μεγαλφτερθ εργονομία με μθχανιςμό κλειδϊματοσ και 
ςκανδάλθ ενεργοποίθςθσ τθσ κοπτικισ λάμασ. Να ζχει δυνατότθτα περιςτροφισ τουλάχιςτον 330 μοίρεσ 
και διακόπτθ ενεργοποίθςθσ. Να είναι κατάλλθλθ για ςφλλθψθ, αιμόςταςθ, κοπι και διαχωριςμό του 
ιςτοφ. Να διακζτει οδοντωτζσ - κυριδωτζσ ςιαγόνεσ με ενςωματωμζνθ λεπίδα κοπισ. Να είναι μικουσ 32-
34cm και διαμζτρου 5mm. Ο μειοδότθσ οφείλει να προςκομίςει ςυνοδό εξοπλιςμό – γεννιτρια ςτθν οποία 
να προςαρμόηονται τα παραπάνω εργαλεία. 

232 Διπολικόσ βρόχοσ τεχνολογίασ plasma μίασ χριςθσ. Η ςχεδίαςθ του να είναι ςχιματοσ διαμαντιοφ για 

ευκολότερθ τοποκζτθςθ. Να διακζτει ειδικι μόνωςθ για αςφάλεια και καλφτερθ ορατότθτα. Να διακζτει 

ειδικό κεραμικό άκρο. Να είναι μίασ χριςθσ διαμζτρου 5mm και μικουσ 32-34cm. Ο μειοδότθσ οφείλει να 

προςκομίςει ςυνοδό εξοπλιςμό – γεννιτρια ςτθν οποία να προςαρμόηονται τα παραπάνω εργαλεία. 

233 Λαπαροςκοπικι διπολικι λαβίδα διατομισ και αιμόςταςθσ αγγείων μίασ χριςθσ. Να διακζτει τφπου 

πιςτολοειδισ χειρολαβι με αμφίπλευρθ ςκανδάλθ ενεργοποίθςθσ τθσ κοπτικισ λάμασ για μεγαλφτερθ 

εργονομία. Να είναι κατάλλθλθ για ςφλλθψθ, κινθτοποίθςθ, αιμόςταςθ, κοπι και διαχωριςμό των ιςτϊν. 

Να διακζτει μθχανιςμό κλειδϊματοσ με δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ. Να διακζτει οδοντωτζσ - 

κυριδωτζσ ςιαγόνεσ με ενςωματωμζνθ λεπίδα κοπισ. Να είναι μικουσ 32-34cm και διαμζτρου 5mm. Να 

διακζτει ενςωματωμζνο καλϊδιο. 

234 Λαπαροςκοπικι διπολικι λαβίδα διατομισ και αιμόςταςθσ αγγείων μίασ χριςθσ. Να διακζτει τφπου 

πιςτολοειδισ χειρολαβι με αμφίπλευρθ ςκανδάλθ ενεργοποίθςθσ τθσ κοπτικισ λάμασ για μεγαλφτερθ 

εργονομία. Να είναι κατάλλθλθ για ςφλλθψθ, κινθτοποίθςθ, αιμόςταςθ, κοπι και διαχωριςμό των ιςτϊν. 

Να διακζτει μθχανιςμό κλειδϊματοσ με δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ. Να διακζτει οδοντωτζσ - 

κυριδωτζσ ςιαγόνεσ με ενςωματωμζνθ λεπίδα κοπισ. Να είναι μικουσ 32-34cm και διαμζτρου 5mm.   

290 Εργαλείο για χριςθ τθσ γεννιτριασ παραγωγισ πλάςματοσ από ιονιςμό αερίου θλίου(He) κοπισ και 

αιμόςταςθσ   με πιςτολοειδι λαβι για λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ. Η χειρολαβι του εργαλείου 

πιςτολοειδοφσ  μορφισ να φζρει δυο κουμπιά χριςθσ. Ζνα για ενεργοποίθςθ τθσ ακτίνασ πλάςματοσ από 

ιονιςμό αερίου θλίου ‘’J-Plasma’’  και ζνα για επζκταςθ ι απόκρυψθ λάμασ κοπισ. Το εργαλείο να φζρει 

ρυκμιςτι μικουσ επζκταςθσ λάμασ ϊςτε ο χειρουργόσ να μπορεί να τθν επεκτείνει ςτο επικυμθτό μικοσ. 

Το εργαλείο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  μζςω ποδοδιακόπτθ με δφο κουμπιά. Ζνα για ενεργοποίθςθ 

τθσ ακτίνασ πλάςματοσ από ιονιςμό αερίου θλίου ‘’J-Plasma’’  και ζνα για ακτίνα πλάςματοσ από ιονιςμό 

αερίου θλίου ςε ςυνδυαςμό με μονοπολικό ρεφμα ‘’CoolCoag’’. Η λάμα κοπισ του εργαλείου να είναι 

περιςτρεφόμενθ κατά 360°. Το καλϊδιο ςφνδεςθσ  να διακζτει μθχανιςμό αναγνϊριςθσ χριςθσ εργαλείου 

ϊςτε να αποφεφγεται θ τυχαία επαναχρθςιμοποίθςθ του ςε άλλθ επζμβαςθ. Τοεργαλείο να είναι 

αποςτειρωμζνο και μίασ χριςθσ. 

296 Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων μικουσ 35cm περίπου με διάμετρο 5 mm, ςυχνότθτασ 36 kHz, με λεπίδα 

που εκτελεί ταυτόχρονθ επιμικθ και εγκάρςια κίνθςθ γφρω από τον διαμικθ άξονά, περιςτρεφόμενο κατά 

280ο, με κυρτζσ ςιαγόνεσ, με δυνατότθτα τομισ/απολίνωςθσ αγγείων διαμζτρου ζωσ 5 mm, για 

λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ. 

297 Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων μικουσ 35cm περίπου με διάμετρο 5 mm, ςυχνότθτασ 36 kHz, με λεπίδα 

που εκτελεί ταυτόχρονθ επιμικθ και εγκάρςια κίνθςθ γφρω από τον διαμικθ άξονά, περιςτρεφόμενο κατά 

280ο,με ευκείεσ ςιαγόνεσ, με δυνατότθτα τομισ/απολίνωςθσ αγγείων διαμζτρου ζωσ 7 mm, για 



 

λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ χειρουργικισ ιπατοσ. 

298 Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων για βαριατρικι, μικουσ 44cm περίπου με διάμετρο 5 mm, ςυχνότθτασ 36 

kHz, με λεπίδα που εκτελεί ταυτόχρονθ επιμικθ και εγκάρςια κίνθςθ γφρω από τον διαμικθ άξονά, 

περιςτρεφόμενο κατά 280ο, με ευκείεσ ςιαγόνεσ, με δυνατότθτα τομισ/απολίνωςθσ αγγείων διαμζτρου 

ζωσ 5 mm, για λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ.    

 Ι.ΕΣ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ 

235 Ρακζτο λαπαροςκοπικισ μίασ χριςθσ με τεχνικι Hasson και Τροκάρ με κοπτικό άκρο που να περιλαμβάνει 

αποςτειρωμζνα τουλάχιςτον:  

α) ζνα  τροκάρ τφπου Hasson διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ςτακεροποιθτι και 2 φτερά κακιλωςθσ 

ραμμάτων για αςφαλι τοποκζτθςθ ςτο κοιλιακό τοίχωμα με μοχλό ρφκμιςθσ του φψουσ τθσ κάνουλασ. 

Εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Λεία ατραυματικι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95mm, μικουσ 

100mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων 

για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ 

χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του 

χειρουργικοφ χρόνου, 

β) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

4,14mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Να διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ 

λόγχθσ και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ, 

γ) δυο ραβδωτζσ διαφανζσ κάνουλεσ χαμθλοφ προφίλ 22mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92mm μικουσ 

100mm, λοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων, 

μικουσ ραβδϊςεων τουλάχιςτον 81mm και βάκοσ ράβδωςθσ 0,6mm για μζγιςτθ ςτακεροποίθςθ, 

δ) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

8,53mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Να διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ 

λόγχθσ και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 11,47mm, μικουσ 100mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, 

ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου, 

ε) ςυςκευι εκκζνωςθσ χειρουργικοφ καπνοφ με φίλτρο ULPA με προςταςία τουλάχιςτον 99% των 

ςωματιδίων 0,1-0,2 microns. Να διακζτει ενςωματωμζνθ παγίδα υγρϊν για τθν αποφυγι απόφραξθσ, να 

μπορεί να δουλεφει και πακθτικά και ςε ςφνδεςθ απευκείασ ςε ςάκο αναρρόφθςθσ (εφροσ πίεςθσ 

λειτουργίασ 100-400mmHg) και με luerlock ςτο τροκάρ. Να ζχει δυνατότθτα ροισ ωσ 14l/min με 

ρυκμιηόμενο ροοςτάτθ, κλιπ ςτερζωςθσ ςτον χειρουργικό ιματιςμό και προεξοχι για κακιλωςθ με 

ρουχολαβίδα και 

η) ζνα εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm, με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. 

236 Ρακζτο λαπαροςκοπικισ μίασ χριςθσ με τεχνικι Hasson και Οπτικό Τροκάρ που να περιλαμβάνει 

αποςτειρωμζνα τουλάχιςτον:  

α) ζνα  τροκάρ τφπου Hasson διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ςτακεροποιθτι και 2 φτερά κακιλωςθσ 

ραμμάτων για αςφαλι τοποκζτθςθ ςτο κοιλιακό τοίχωμα με μοχλόσ ρφκμιςθσ του φψουσ τθσ κάνουλασ. 



 

Εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Λεία ατραυματικι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95mm, μικουσ 

100mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων 

για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ 

χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του 

χειρουργικοφ χρόνου, 

β) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό), διαμζτρου 5mm, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ, 

γ) δυο ραβδωτζσ διαφανζσ κάνουλεσ χαμθλοφ προφίλ 22mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92mm μικουσ 

100mm, λοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων, 

μικουσ ραβδϊςεων τουλάχιςτον 81mm και βάκοσ ράβδωςθσ 0,6mm για μζγιςτθ ςτακεροποίθςθ, 

δ) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

8,53mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Να διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ 

λόγχθσ και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 11,47mm, μικουσ 100mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, 

ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου, 

η) ςυςκευι εκκζνωςθσ χειρουργικοφ καπνοφ με φίλτρο ULPA με προςταςία τουλάχιςτον 99% των 

ςωματιδίων 0,1-0,2 microns. Να διακζτει ενςωματωμζνθ παγίδα υγρϊν για τθν αποφυγι απόφραξθσ, να 

μπορεί να δουλεφει και πακθτικά και ςε ςφνδεςθ απευκείασ ςε ςάκο αναρρόφθςθσ (εφροσ πίεςθσ 

λειτουργίασ 100-400mmHg) και με luerlock ςτο τροκάρ. Να ζχει δυνατότθτα ροισ ωσ 14l/min με 

ρυκμιηόμενο ροοςτάτθ, κλιπ ςτερζωςθσ ςτον χειρουργικό ιματιςμό και προεξοχι για κακιλωςθ με 

ρουχολαβίδα και 

θ) ζνα εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm, με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. 

237 Ρακζτο λαπαροςκοπικισ μίασ χριςθσ με τεχνικι Verres και Τροκάρ με κοπτικό άκρο που να περιλαμβάνει 

αποςτειρωμζνα τουλάχιςτον:  

α) μία βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, για αςφαλζςτερθ, ταχφτερθ ειςαγωγι 

ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, µε θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ οροφ χωρίσ κίνδυνο διαφυγισ 

CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock μικουσ 120mm, 

β) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5-11mm, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

8,53mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ, 

γ) δυο ραβδωτζσ διαφανζσ κάνουλεσ εςωτερικισ διαμζτρου 11,47mm, μικουσ 100mmλοξευμζνθ ςτο άκρο 

τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ 

ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί 

απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου, 

δ) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 



 

4,14mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ, 

ε) δυο ραβδωτζσ διαφανζσ κάνουλεσ εςωτερικισ διαμζτρου 5,92mm μικουσ 100mmλοξευμζνθ ςτο άκρο 

τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων, μικουσ ραβδϊςεων 

τουλάχιςτον 81mm και βάκοσ ράβδωςθσ 0,6mm για μζγιςτθ ςτακεροποίθςθ, 

η) ςυςκευι εκκζνωςθσ χειρουργικοφ καπνοφ με φίλτρο ULPA με προςταςία τουλάχιςτον 99% των 

ςωματιδίων 0,1-0,2 microns. Να διακζτει ενςωματωμζνθ παγίδα υγρϊν για τθν αποφυγι απόφραξθσ, να 

μπορεί να δουλεφει και πακθτικά και ςε ςφνδεςθ απευκείασ ςε ςάκο αναρρόφθςθσ (εφροσ πίεςθσ 

λειτουργίασ 100-400mmHg) και με luerlock ςτο τροκάρ. Να ζχει δυνατότθτα ροισ ωσ 14l/min με 

ρυκμιηόμενο ροοςτάτθ, κλιπ ςτερζωςθσ ςτον χειρουργικό ιματιςμό και προεξοχι για κακιλωςθ με 

ρουχολαβίδα και 

θ) ζνα εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm, με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. 

238 Ρακζτο λαπαροςκοπικισ μίασ χριςθσ με τεχνικι Verres και Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ που να περιλαμβάνει 

αποςτειρωμζνα τουλάχιςτον:  

α) μία βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, για αςφαλζςτερθ, ταχφτερθ ειςαγωγι 

ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, µε θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ οροφ χωρίσ κίνδυνο διαφυγισ 

CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock μικουσ 120mm, 

β) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5-11mm άμεςθσ όραςθσ (οπτικό), διαμζτρου 5-11mm με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ,  

γ) δυο ραβδωτζσ διαφανζσ κάνουλεσ εςωτερικισ διαμζτρου 11,47mm μικουσ 100mm, λοξευμζνθ ςτο 

άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ 

εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και 

κουμπί απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου, 

δ) ζνα τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό), διαμζτρου 5mm, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ, 

ε) δυο ραβδωτζσ διαφανζσ κάνουλεσ εςωτερικισ διαμζτρου 5,92mm μικουσ 100mmλοξευμζνθ ςτο άκρο 

τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων, μικουσ ραβδϊςεων 

τουλάχιςτον 81mm και βάκοσ ράβδωςθσ 0,6mm για μζγιςτθ ςτακεροποίθςθ, 

η) ςυςκευι εκκζνωςθσ χειρουργικοφ καπνοφ με φίλτρο ULPA με προςταςία τουλάχιςτον 99% των 

ςωματιδίων 0,1-0,2 microns. Να διακζτει ενςωματωμζνθ παγίδα υγρϊν για τθν αποφυγι απόφραξθσ, να 

μπορεί να δουλεφει και πακθτικά και ςε ςφνδεςθ απευκείασ ςε ςάκο αναρρόφθςθσ (εφροσ πίεςθσ 

λειτουργίασ 100-400mmHg) και με luerlock ςτο τροκάρ. Να ζχει δυνατότθτα ροισ ωσ 14l/min με 

ρυκμιηόμενο ροοςτάτθ, κλιπ ςτερζωςθσ ςτον χειρουργικό ιματιςμό και προεξοχι για κακιλωςθ με 

ρουχολαβίδα και 

θ) ζνα εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm, με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 



 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. 

239 Ρακζτο λαβίδων λαπαροςκοπικισ μίασ χριςθσ που να περιλαμβάνει αποςτειρωμζνα τουλάχιςτον:  

α) μία ιςχυρι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ τφπου clinch, διαμζτρου 5mm, μικουσ 31cm, 

περιςτρεφόμενθ κατά 360 μοίρεσ, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ 

αςφάλεια και ελεγχόμενθ επιλογι μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου 

κλειδϊματοσ, 

β) μια ατραυματικι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι τφπου grasper ,διαμζτρου 5mm, μικουσ 31cm, 

πλιρωσ ατραυματικι, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και 

ελεγχόμενθ επιλογι μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ, 

γ) ζνα ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, διαμζτρου 5mm, μικουσ 31cm,  πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα 

χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από 

το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ του χειρουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια, 

δ) ζνα ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ κυρτό, διαμζτρου 5mm, μικουσ 31cm, πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα 

χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από 

το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ του χειρουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια και 

ε) Συςκευι κζρμανςθσ, κακαριςμοφ και αντικάμβωςθσ του ενδοςκοπίου να περιλαμβάνει πανί 
κακαριςμοφ και μπατονζτα κακαριςμοφ τροκάρ. 

240 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει:   

1) Βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, για αςφαλζςτερθ, ταχφτερθ ειςαγωγι 

ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, αποςτειρωµζνθ µίασ χριςθσ µε θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ 

οροφ χωρίσ κίνδυνο διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock. 120mm * 1 τεμάχιο,  

2) Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

8,53mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, 

ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου * 1 τεμάχιο,  

3)  Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 11mm, εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 13,97mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου και κουμπί 

απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Να επιδζχεται 

πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο, 

4) Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

4,14mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 5,92 mm, λοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 

δφο δρόμων. Διαμζτρου 5mm, μικουσ 100 mm * 1 τεμάχιο,  

5) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο, 

6) Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 



 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ * 1 τεμάχιο,  

7) Iςχυρι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ τφπου clinch, διαμζτρου 5mm, περιςτρεφόμενθ κατά 360 μοίρεσ, 

με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και ελεγχόμενθ επιλογι 

μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο,     

8) Ατραυματικι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι τφπου grasper, διαμζτρου 5mm, πλιρωσ 

ατραυματικι, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και 

ελεγχόμενθ επιλογι μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 

31 cm * 1 τεμάχιο,  

9) Ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο και 

10) Ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο. 

241 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει:   

1) Τροκάρ τφπου Hasson 5-12mm για ελάχιςτο τραφμα με ςτακεροποιθτι ςπόγγου για καλφτερθ 

ςτακερότθτα ςτα κοιλιακά τοιχϊματα και μπαλονιοφ nonlatex χωρθτικότθτασ 20ml αζροσ για καλφτερθ 

λειτουργικότθτα. Το μπαλόνι διατθρεί το 100% τθσ αρχικισ ποςότθτασ αζρα κατά τισ πρϊτεσ 4 

τουλάχιςτον χειρουργικζσ ϊρεσ για τθν αποφυγι ανάγκθσ επαναπλιρωςθσ και για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με ενςωματωμζνουσ μετατροπείσ 5mm, 10mm. Να ςυνοδεφεται από ςφριγγα πλιρωςθσ 

εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ. * 1 τεμάχιο,   

2)  Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα 

νυςτεριοφ 8,53mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο 

ASTMF899, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου 

"dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για 

ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ 

τθσ λόγχθσ και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα 

εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ 

διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, 

ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. * 1 τεμάχιο,  

3)  Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

4,14mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 5,92 mm, λοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 

δφο δρόμων. Διαμζτρου 5mm, μικουσ 100 mm * 1 τεμάχιο  

4) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανισ κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο,  

5)  Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 



 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. * 1 τεμάχιο,  

6) Ατραυματικι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι τφπου grasper, διαμζτρου 5mm, πλιρωσ 

ατραυματικι, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και 

ελεγχόμενθ επιλογι μεταξυελγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 

31 cm * 1 τεμάχιο,  

7)  Iςχυρι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ τφπου clinch, διαμζτρου 5mm, περιςτρεφόμενθ κατά 360 

μοίρεσ, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και ελεγχόμενθ 

επιλογι μεταξυελγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 31 cm * 1 

τεμάχιο,  

8)  Ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ απο το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο και 

9)  Ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ απο το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο. 

242 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, για αςφαλζςτερθ, ταχφτερθ ειςαγωγι 

ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, αποςτειρωµζνθ µίασ χριςθσ µε θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ 

οροφ χωρίσ κίνδυνο διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock. 120mm * 1 τεμάχιο,  

2) Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

8,53mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, 

ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου * 1 τεμάχιο,  

3)  Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 11mm, εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 13,97mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου και κουμπί 

απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Να επιδζχεται 

πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν .* 1 τεμάχιο, 

4) Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

4,14mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 5,92 mm, λοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 

δφο δρόμων. Διαμζτρου 5mm, μικουσ 100 mm * 1 τεμάχιο,   

5) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο και 

6) Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 



 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ * 1 τεμάχιο. 

243 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει:   

1) Τροκάρ τφπου Hasson 5-12mm για ελάχιςτο τραφμα με ςτακεροποιθτι ςπόγγου για καλφτερθ 

ςτακερότθτα ςτα κοιλιακά τοιχϊματα και μπαλονιοφ nonlatex χωρθτικότθτασ 20ml αζροσ για καλφτερθ 

λειτουργικότθτα. Το μπαλόνι διατθρεί το 100% τθσ αρχικισ ποςότθτασ αζρα κατά τισ πρϊτεσ 4 

τουλάχιςτον χειρουργικζσ ϊρεσ για τθν αποφυγι ανάγκθσ επαναπλιρωςθσ και για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με ενςωματωμζνουσ μετατροπείσ 5mm, 10mm. Να ςυνοδεφεται από ςφριγγα πλιρωςθσ 

εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ. * 1 τεμάχιο,   

2)  Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα 

νυςτεριοφ 8,53mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο 

ASTMF899, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου 

"dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για 

ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ 

τθσ λόγχθσ και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα 

εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ 

διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου, 

ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. * 1 τεμάχιο,   

3)  Αποςτειρωμζνο τροκάρ διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με αιχμθρό άκρο ςτειλεοφ ςε ςχιμα νυςτεριοφ 

4,14mmαμφοτερόπλευρθσ κοπτικισ λάμασ από ανοξείδωτο ατςάλι ςφμφωνα με το πρότυπο ASTMF899, 

υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" 

και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ του τροκάρ. Διακζτει ενςωματωμζνθ παραβολικι αςπίδα προςταςίασ ολόκλθρθσ τθσ λόγχθσ 

και αντίςτοιχθ ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ ι μθ τθσ αςπίδασ. αβδωτι διαφανι κάνουλα εςωτερικισ 

διαμζτρου 5,92 mm, λοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 

δφο δρόμων. Διαμζτρου 5mm, μικουσ 100 mm * 1 τεμάχιο,   

4) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανισ κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο και 

5)  Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. * 1 τεμάχιο.  

244 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει:   

1) Βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, για αςφαλζςτερθ, ταχφτερθ ειςαγωγι 

ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, αποςτειρωµζνθ µίασ χριςθσ µε θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ 

οροφ χωρίσ κίνδυνο διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock. 120mm * 1 τεμάχιο,  

2) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου * 1 τεμάχιο,  

3)  Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 11mm, εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, εξωτερικισ 



 

διαμζτρου 13,97mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου και κουμπί 

απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Να επιδζχεται 

πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο,   

4) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων * 1 τεμάχιο,  

5) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο,  

6) Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ * 1 τεμάχιο,   

7) Iςχυρι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ τφπου clinch, διαμζτρου 5mm, περιςτρεφόμενθ κατά 360 μοίρεσ, 

με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και ελεγχόμενθ επιλογι 

μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο,     

8) Ατραυματικι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι τφπου grasper, διαμζτρου 5mm, πλιρωσ 

ατραυματικι, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και 

ελεγχόμενθ επιλογι μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 

31 cm * 1 τεμάχιο,  

9) Ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο και 

10) Ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο. 

245 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει:   

1) Τροκάρ τφπου Hasson 5-12mm για ελάχιςτο τραφμα με ςτακεροποιθτι ςπόγγου για καλφτερθ 

ςτακερότθτα ςτα κοιλιακά τοιχϊματα και μπαλονιοφ nonlatex χωρθτικότθτασ 20ml αζροσ για καλφτερθ 

λειτουργικότθτα. Το μπαλόνι διατθρεί το 100% τθσ αρχικισ ποςότθτασ αζρα κατά τισ πρϊτεσ 4 

τουλάχιςτον χειρουργικζσ ϊρεσ για τθν αποφυγι ανάγκθσ επαναπλιρωςθσ και για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με ενςωματωμζνουσ μετατροπείσ 5mm, 10mm. Να ςυνοδεφεται από ςφριγγα πλιρωςθσ 

εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ * 1 τεμάχιο,  

2) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου * 1 τεμάχιο,  

3) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 



 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. * 1 τεμάχιο,  

4) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανισ κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο,  

5)  Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. * 1 τεμάχιο,  

6) Ατραυματικι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι τφπου grasper, διαμζτρου 5mm, πλιρωσ 

ατραυματικι, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και 

ελεγχόμενθ επιλογι μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 

31 cm * 1 τεμάχιο, 

7)  Iςχυρι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ τφπου clinch, διαμζτρου 5mm, περιςτρεφόμενθ κατά 360 

μοίρεσ, με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για περιςςότερθ αςφάλεια και ελεγχόμενθ 

επιλογι μεταξφ ελεγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 31 cm * 1 

τεμάχιο,  

8)  Ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χειρουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο και  

9)  Ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χειρουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι. 

Μικοσ 31 cm * 1 τεμάχιο. 

246 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει:   

1) Βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ ςιλικόνθσ, για αςφαλζςτερθ, ταχφτερθ ειςαγωγι 

ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, αποςτειρωµζνθ µίασ χριςθσ µε θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ 

οροφ χωρίσ κίνδυνο διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock 120mm * 1 τεμάχιο,  

2) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου * 1 τεμάχιο,  

3)  Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 11mm, εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 13,97mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, 

με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ περιεχομζνου και κουμπί 

απελευκζρωςθσ του ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Να επιδζχεται 

πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο, 

4) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 



 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων.  * 1 τεμάχιο, 

5) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανι κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο και 

6) Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ * 1 τεμάχιο. 

247 ΣΕΤ ΧΟΛΗΣ που να περιλαμβάνει:   

1) Τροκάρ τφπου Hasson 5-12mm για ελάχιςτο τραφμα με ςτακεροποιθτι ςπόγγου για καλφτερθ 

ςτακερότθτα ςτα κοιλιακά τοιχϊματα και μπαλονιοφ nonlatex χωρθτικότθτασ 20ml αζροσ για καλφτερθ 

λειτουργικότθτα. Το μπαλόνι διατθρεί το 100% τθσ αρχικισ ποςότθτασ αζρα κατά τισ πρϊτεσ 4 

τουλάχιςτον χειρουργικζσ ϊρεσ για τθν αποφυγι ανάγκθσ επαναπλιρωςθσ και για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με ενςωματωμζνουσ μετατροπείσ 5mm, 10mm. Να ςυνοδεφεται από ςφριγγα πλιρωςθσ 

εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ. * 1 τεμάχιο,  

2) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-11mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 11,47 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου * 1 τεμάχιο, 

3) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. * 1 τεμάχιο, 

4) Αποςτειρωμζνθ ραβδωτι διαφανισ κάνουλα 5mm, εςωτερικισ διαμζτρου 5,92 mm, εξωτερικισ 

διαμζτρου 8,46mm μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν δφναμθ διείςδυςθσ, με 

βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Να επιδζχεται πολλαπλζσ επιλογζσ ςτειλεϊν * 1 τεμάχιο και 

5)  Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, μικουσ 29cm,με δφο ξεχωριςτά ςτάδια 

λειτουργίασ (φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ του κλιπ), για αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν κατά τθν 

αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ. Με δυνατότθτα μερικοφ κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου μεςαίου – μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ, εφροσ ανοικτοφ κλιπ 4,5mm, μικοσ 

κλειςτοφ κλιπ 9mm και ζνδειξθ καταμζτρθςθσ κλιπ. * 1 τεμάχιο. 

248 Σετ λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει: 

 α)  Ζνα τροκάρHasson ανοιχτισ τεχνικισ διαμζτρου 5/12mm με τυφλό άκρο, χαμθλοφ προφίλ και για 

περιοριςμό κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

 β Ζνα ςετ τροκάρ 5mm με μια λόγχθ και δυο διαφανείσ κάνουλεσ μικουσ 75mm και 17 εγκάρςιεσ 

ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα 

 γ) Ζνα αυτόματο ενδοςκοπικόεργαλείο απολίνωςθσ αγγείων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό διαμζτρου 5mm, 



 

εφοδιαςμζνα με 15 αγκτιρεσ τιτανίου ςε μζγεκοσ μεςαίο/μεγάλο  τo οποίo να διακζτει επιμικεισ και 

εγκάρςιεσ αυλακϊςεισ  για τθν αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ των αγγείων εντόσ των αγκτιρων κατά τθν 

ςφγκλιςθ αυτϊν.  

 δ) Ζνα τροκάρ κοιλίασ με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ, διαμζτρου 5/11mm, μικουσ 100mm με βαλβίδα 

διπλοφ διαφράγματοσ που παρζχει αεροςτεγανότθτα  μικουσ κάνουλασ 100mm και 33 εγκάρςιεσ 

ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα   

ε) Ζναν Ενδοςκοπικό ςάκο περιςυλλογισ παραςκευαςμάτων, ςτειλεό διαμζτρου 10-11mm και μζγιςτθ 

χωρθτικότθτα 225ml. 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

249 Σετ λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει  

α)   Ζνα τροκάρHasson ανοιχτισ τεχνικισ διαμζτρου 5/12mm με τυφλό άκρο, χαμθλοφ προφίλ και  να 

διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό 

τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

 β) Ζνα ςετ τροκάρ 5mm με μια λόγχθ και δυο διαφανείσ κάνουλεσ, 

 γ)  Ζνα αυτόματο ενδοςκοπικό εργαλείο απολίνωςθσ αγγείων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό διαμζτρου 

5mm, εφοδιαςμζνα με 15 αγκτιρεσ τιτανίου ςε μζγεκοσ μεςαίο/μεγάλο  τo οποίο να διακζτει επιμικεισ 

και εγκάρςιεσ αυλακϊςεισ  για τθν αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ των αγγείων εντόσ των αγκτιρων κατά τθν 

ςφγκλιςθ αυτϊν.  

δ) Ζνα τροκάρ κοιλίασ με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ, διαμζτρου 5/11mm, μικουσ 100mm με τριπλι 

βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

250 Ζνα ςετ λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει: 

 α)  Ζνα τροκάρΤροκάρ κοιλίασ με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ με τριπλι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ 

διαμζτρου 5/12mm, μικουσ κάνουλασ 100mm, να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

 β) Μια κάνουλα  με τριπλι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ διαμζτρου 5/12mm  μικουσ κάνουλασ 100mm, 

 γ) Ζνα τροκάρΤροκάρ κοιλίασ διαμζτρου 5mm με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ με βαλβίδα τετραπλοφ 

διαφράγματοσ που παρζχει αεροςτεγανότθτα  μικουσ κάνουλασ 100mm και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ 

ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα, να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

 δ)  Μια κάνουλα με βαλβίδα τετραπλοφ διαφράγματοσ που παρζχει αεροςτεγανότθτα  μικουσ κάνουλασ 

100mm και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα  μικουσ κάνουλασ 

100mm 

ε)Ζνα αυτόματο ενδοςκοπικόεργαλείο απολίνωςθσ αγγείων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό διαμζτρου 5mm, 

εφοδιαςμζνα με 15 αγκτιρεσ τιτανίου ςε μζγεκοσ μεςαίο/μεγάλο  τo οποίo να διακζτει επιμικεισ και 

εγκάρςιεσ αυλακϊςεισ  για τθν αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ των αγγείων εντόσ των αγκτιρων κατά τθν 

ςφγκλιςθ αυτϊν.  

 η) Μια βελόνα verres 120mm με οπτικι και θχθτικι επιβεβαίωςθ ειςαγωγισ τθσ. 

 θ) Ζνα λαπαροςκοπικό ψαλίδι διαμζτρου 5mm, μικουσ 33cm,  

ςτ) Μια αυτόματθ λαβίδα απολίνωςθσ με ζνα ςτάδιο πυροδότθςθσ και αυτόματθσ φόρτωςθσ του κλιπ 

μεςαίου/μεγάλου μεγζκουσ και μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ των κλιπ ςτισ ςιαγόνεσ, 



 

ι) Δυο λαβίδεσ ςφλλθψθσ διαμζτρου 5mm, μικουσ 33cm, με τζςςερα ατραυματικά δόντια ςε κάκε ςκζλοσ 

για αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ, με εργονομικό μθχανιςμό αςφαλοφσ κλειδϊματοσ λαβισ δφο φάςεων  

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

251 Σετ λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει: 

α) Μια αυτόματθ λαβίδα απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm με ζνα ςτάδιο πυροδότθςθσ και αυτόματθσ 

φόρτωςθσ του κλιπ μεςαίου/μεγάλου μεγζκουσ και μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ των κλίπ ςτισ 

ςιαγόνεσ τo οποίo να διακζτει επιμικεισ και εγκάρςιεσ αυλακϊςεισ  για τθν αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ των 

αγγείων εντόσ των αγκτιρων κατά τθν ςφγκλιςθ αυτϊν.   

β) Ζνα Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν, με κωνικό άκρο και τριπλι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ 

διαμζτρου 5mm, μικοσ κάνουλασ 100mm,  

γ) Ζνα τροκάρHasson ανοιχτισ τεχνικισ διαμζτρου 5/12mm με τυφλό άκρο, χαμθλοφ προφίλ και δακτφλιο 

ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ αι για περιοριςμό κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να 

διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό 

τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

δ)Μια λαβίδα ςφλλθψθσ διαμζτρου 5mm, μικουσ 33cm, με τζςςερα ατραυματικά δόντια ςε κάκε ςκζλοσ 

για αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ, με εργονομικό μθχανιςμό αςφαλοφσ κλειδϊματοσ λαβισ δφο φάςεων,  

ε) Ζνα λαπαροςκοπικό ψαλίδι διαμζτρου 5mm, μικουσ 33cm 

η) Ζνα τροκάρ κοιλίασ με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ, διαμζτρου 5/11mm,  με βαλβίδα διπλοφ 

διαφράγματοσ που παρζχει αεροςτεγανότθτα διαμζτρου 5/12mm  μικουσ κάνουλασ 100mm και 33 

εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα,  

θ) Μια κάνουλα διαμζτρου 5/12mm  μικουσ κάνουλασ 100mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

252 Σετ λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει: 

α) Μια αυτόματθ λαβίδα απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm με ζνα ςτάδιο πυροδότθςθσ και αυτόματθσ 

φόρτωςθσ του κλιπ μεςαίου/μεγάλου μεγζκουσ και μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ των κλίπ ςτισ 

ςιαγόνεσ τo οποίo να διακζτει επιμικεισ και εγκάρςιεσ αυλακϊςεισ  για τθν αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ των 

αγγείων εντόσ των αγκτιρων κατά τθν ςφγκλιςθ αυτϊν. 

β) Ζνα Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν διαμζτρου 5mm, με κωνικό άκρο ,  με βαλβίδα τετραπλοφ 

διαφράγματοσ που παρζχει αεροςτεγανότθτα  μικουσ κάνουλασ 100mm και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ 

ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα και να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

γ) Ζνα τροκάρHasson ανοιχτισ τεχνικισ διαμζτρου 5/12mm με τυφλό άκρο, χαμθλοφ προφίλ  να διακζτει 

τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ 

κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

δ)Μια λαβίδα ςφλλθψθσ διαμζτρου 5mm, μικουσ 33cm, με τζςςερα ατραυματικά δόντια ςε κάκε ςκζλοσ 

για αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ, με εργονομικό μθχανιςμό αςφαλοφσ κλειδϊματοσ λαβισ δφο φάςεων, 

ε) Ζνα λαπαροςκοπικό ψαλίδι διαμζτρου 5mm, μικουσ 33cm,  

η) Ζνα Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν διαμζτρου 5/11mm, με κωνικό άκρο ,  με βαλβίδα διπλοφ 

διαφράγματοσ που παρζχει αεροςτεγανότθτα  μικουσ κάνουλασ 100mm και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ 

ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα  

θ) Μια κάνουλα διαμζτρου 5/12mm  μικουσ κάνουλασ 100mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 



 

κανονιςμό 

253 Ρλιρεσ ςετ λαπαροςκοπικισχολοκυςτεκτομισ για τεχνικι ‘’Verres’’, που να περιλαμβάνει τα εξισ: 

α) ζνα τροκάρ κοιλίασ ,μικουσ 100mm, με κόπτον άκρο με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ και αςπίδα 

προςταςίασ που κλειδϊνει με τθν είςοδο του τροκάρ ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, με μθχανιςμό οπλιςμοφ 

και επαναφοράσ και δφο κάνουλεσ τροκάρ διαφανείσ ακτινοδιαβατζσ με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι, 

βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω 

ράμματοσ, με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ διαμζτρου  5 mm.  

β) ζνα τροκάρ κοιλίασ , μικουσ 100mm, με κόπτον άκρο με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ και αςπίδα 

προςταςίασ που κλειδϊνει με τθν είςοδο του τροκάρ ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, με μθχανιςμό οπλιςμοφ 

και επαναφοράσ και δφο κάνουλεσ τροκάρ διαφανείσ ακτινοδιαβατζσ με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι, 

βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω 

ράμματοσ, με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ  και με ενςωματωμζνο αυτόματο μετατροπζα που 

δζχεται εργαλεία διαμζτρου από 5 ζωσ 11mm και δυνατότθτα αφαίρεςθσ αυτοφ προσ εξαγωγι 

παραςκευαςμάτων.  

γ) μία βελόνθ πνευμοπεριτοναίου τφπου verres, αιχμθροφ άκρου με δείκτθ οπτικισ και θχθτικισ 

επιβεβαίωςθσ ειςόδου ςε μικοσ 120mm.  

δ) αυτόματο εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ αγγείων και πόρων μιασ χριςθσ, μικουσ 30cm, 

λειτουργίασ προοδευτικισ φόρτιςθσ και πυροδότθςθσ, διαμζτρου 10mm εφοδιαςμζνο με 20 κλιπ τιτανίου 

μεγζκουσ medium-large με ςτρογγυλεμζνα τελικά άκρα για αποφυγι τραυματιςμοφ των αγγείων , με 

μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ του clip ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου που εξαςφαλίηουν αςφαλι 

ςφγκλειςθ των clips από ζξω προσ τα μζςα, με ειδικι αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ λαβι του, μθχανιςμό 

μπλοκαρίςματοσ όταν αυτό αδειάςει  και παράκυρο με ενςωματωμζνο μετρθτι ζνδειξθσ των clip που 

απομζνουν επί τθσ λαβισ του. Να διακζτει ςιμανςθ MR. 

ε) μία λαβίδα ςφλλθψθσ (grasper) με ατραυματικζσ κυριδωτζσ ςιαγϊνεσ μικουσ 33cm, περιςτρεφόμενο, 

μονωμζνο θλεκτρικά ςτυλεό, διαμζτρου 5mm 

ςτ) μία λαβίδα ςφλλθψθσ (grasper) με ιςχυρζσ κυριδωτζσ ςιαγϊνεσ με δόντια μικουσ 33cm, 

περιςτρεφόμενο, μονωμζνο θλεκτρικά ςτυλεό, διαμζτρου 5mm 

η) μία κυρτι ατραυματικι λαβίδα αποκόλλθςθσ (dissecteur) με λεπτά κυρτά ατραυματικά άκρα μικουσ 

33cm, περιςτρεφόμενο, μονωμζνο  θλεκτρικά ςτυλεό, διαμζτρου 5mm 

θ) ζνα ψαλίδι κυρτό διαμζτρου 5mm (τφπου Metzenbaum) μικουσ 33cm, περιςτρεφόμενο, μονωμζνο ζωσ 

τα άκρα θλεκτρικά ςτυλεό, εφοδιαςμζνο με ακροδζκτθ και καλϊδιο μονοπολικισ διακερμίασ μιασ χριςθσ. 

κ) μία βελόνα ςφλλθψθσ ενδοςκοπικϊν ραμμάτων, με μθχανικι ςυγκράτθςθ και απελευκζρωςθ του 

ράμματοσ, μικουσ 15cm, με ελεγχόμενα εκπτυςςόμενα άκρα ςφλλθψθσ τφπου Adson, μικουσ 15cm και 

διαμζτρου 14Ga. 

254 Σετ λαπαροςκοπικισχολοκυςτεκτομισ για τεχνικι ‘’Verres’’, που να περιλαμβάνει τα εξισ: 

α) ζνα τροκάρ κοιλίασ ,μικουσ 100mm, με κόπτον άκρο με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ και αςπίδα 

προςταςίασ που κλειδϊνει με τθν είςοδο του τροκάρ ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, με μθχανιςμό οπλιςμοφ 

και επαναφοράσ και δφο κάνουλεσ τροκάρ διαφανείσ ακτινοδιαβατζσ με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι, 

βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω 

ράμματοσ, με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ διαμζτρου  5 mm.  

β) ζνα τροκάρ κοιλίασ , μικουσ 100mm, με κόπτον άκρο με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ και αςπίδα 

προςταςίασ που κλειδϊνει με τθν είςοδο του τροκάρ ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα, με μθχανιςμό οπλιςμοφ 

και επαναφοράσ και δφο κάνουλεσ τροκάρ διαφανείσ ακτινοδιαβατζσ με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι, 

βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω 

ράμματοσ, με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ  και με ενςωματωμζνο αυτόματο μετατροπζα που 

δζχεται εργαλεία διαμζτρου από 5 ζωσ 11mm και δυνατότθτα αφαίρεςθσ αυτοφ προσ εξαγωγι 

παραςκευαςμάτων.  

γ) μία βελόνθ πνευμοπεριτοναίου τφπου verres, αιχμθροφ άκρου με δείκτθ οπτικισ και θχθτικισ 



 

επιβεβαίωςθσ ειςόδου ςε μικοσ 120mm.  

δ) αυτόματο εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ αγγείων και πόρων μιασ χριςθσ, μικουσ 30cm, 

λειτουργίασ προοδευτικισ φόρτιςθσ και πυροδότθςθσ, διαμζτρου 10mm εφοδιαςμζνο με 20 κλιπ τιτανίου 

μεγζκουσ medium-large με ςτρογγυλεμζνα τελικά άκρα για αποφυγι τραυματιςμοφ των αγγείων , με 

μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ του clip ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου που εξαςφαλίηουν αςφαλι 

ςφγκλειςθ των clips από ζξω προσ τα μζςα, με ειδικι αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ λαβι του, μθχανιςμό 

μπλοκαρίςματοσ όταν αυτό αδειάςει  και παράκυρο με ενςωματωμζνο μετρθτι ζνδειξθσ των clip που 

απομζνουν επί τθσ λαβισ του. Να διακζτει ςιμανςθ MR. 

ε) μία βελόνα ςφλλθψθσ ενδοςκοπικϊν ραμμάτων, με μθχανικι ςυγκράτθςθ και απελευκζρωςθ του 

ράμματοσ, μικουσ 15cm, με ελεγχόμενα εκπτυςςόμενα άκρα ςφλλθψθσ τφπου Adson, μικουσ 15cm και 

διαμζτρου 14Ga. 

255 Ρλιρεσ Σετ λαπαροςκοπικισχολοκυςτεκτομισ για τεχνικι ‘’Hasson’’ ,που να περιλαμβάνει τα εξισ: 

α) ζνα τροκάρ κοιλίασ, μικουσ 100mm, διαμζτρου 5/11mm, με τυφλό άκρο (τφπου Hasson)  και μία 

κάνουλα τροκάρ διαφανι ακτινοδιαβατι με  ρυκμιηόμενο  κωνικό ςτακεροποιθτι για αςφαλι 

ςτακεροποίθςθ ςτο κοιλιακό τοίχωμα, βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με πλαϊνά πτερφγια με 

αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω ράμματοσ 

β) ζνα τροκάρ κοιλίασ , μικουσ 100mm, διαμζτρου 10/11 mm, με κόπτον άκρο λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ 

και αςπίδα προςταςίασ που κλειδϊνει, και κάνουλα τροκάρ διαφανι ακτινοδιαβατι με ενςωματωμζνο 

ςτακεροποιθτι, με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω ράμματοσ, με ςφςτθμα 

ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με ενςωματωμζνο αυτόματο 

μετατροπζα 5 ζωσ 11mm 

γ) ζνα τροκάρ κοιλίασ, διαμζτρου 5mm, με κόπτον άκρο με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ και αςπίδα 

προςταςίασ που κλειδϊνει  και δφο κάνουλεσ τροκάρ διαφανείσ μικουσ 100mmακτινοδιαβατζσ με 

ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι, με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω 

ράμματοσ, με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), διαμζτρου 

5mm 

δ)  αυτόματο εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ αγγείων και πόρων μιασ χριςθσ, μικουσ 30cm, 

λειτουργίασ προοδευτικισ φόρτιςθσ και πυροδότθςθσ, διαμζτρου 10mm εφοδιαςμζνο με 20 κλιπ τιτανίου 

μεγζκουσ medium-large με ςτρογγυλεμζνα τελικά άκρα για αποφυγι τραυματιςμοφ των αγγείων , με 

μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ του clip ςτισ ςιαγϊνεσ του εργαλείου που εξαςφαλίηουν αςφαλι 

ςφγκλειςθ των clips από ζξω προσ τα μζςα, με ειδικι αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ λαβι του, μθχανιςμό 

μπλοκαρίςματοσ όταν αυτό αδειάςει  και παράκυρο με ενςωματωμζνο μετρθτι ζνδειξθσ των clip που 

απομζνουν επί τθσ λαβισ του. Να διακζτει ςιμανςθ MR. 

ε) μία λαβίδα ςφλλθψθσ (grasper) με ατραυματικζσ κυριδωτζσ ςιαγϊνεσ μικουσ 33cm, περιςτρεφόμενο, 

μονωμζνο ζωσ τα άκρα θλεκτρικά ςτυλεό, διαμζτρου 5 mm 

ςτ) μία λαβίδα ςφλλθψθσ (grasper) με ιςχυρζσ κυριδωτζσ ςιαγϊνεσ με δόντια μικουσ 33cm, 

περιςτρεφόμενο, μονωμζνο ζωσ τα άκρα θλεκτρικά ςτυλεό, διαμζτρου 5mm 

η) μία κυρτι ατραυματικι λαβίδα αποκόλλθςθσ (dissecteur) με λεπτά κυρτά ατραυματικά άκρα μικουσ 

33cm, περιςτρεφόμενο, μονωμζνο ζωσ τα άκρα θλεκτρικά ςτυλεό, διαμζτρου 5mm 

θ) ζνα ψαλίδι κυρτό διαμζτρου 5mm (τφπου Metzenbaum) μικουσ 33cm, περιςτρεφόμενο, μονωμζνο ζωσ 

τα άκρα θλεκτρικά ςτυλεό, εφοδιαςμζνο με ακροδζκτθ και καλϊδιο μονοπολικισ διακερμίασ μιασ χριςθσ. 

κ) βελόνα ςφλλθψθσ ενδοςκοπικϊν ραμμάτων, με μθχανικι ςυγκράτθςθ και απελευκζρωςθ του 
ράμματοσ, μικουσ 15cm, με ελεγχόμενα εκπτυςςόμενα άκρα ςφλλθψθσ τφπου Adson, μικουσ 15cm και 
διαμζτρου 14Ga. 

256 Σετ λαπαροςκοπικισχολοκυςτεκτομισ για τεχνικι ‘’Hasson’’, που να περιλαμβάνει τα εξισ: 

α) ζνα τροκάρ κοιλίασ, μικουσ 100mm, διαμζτρου 5/11mm, με τυφλό άκρο (τφπου Hasson)  και μία 

κάνουλα τροκάρ διαφανι ακτινοδιαβατι με  ρυκμιηόμενο  κωνικό ςτακεροποιθτι για αςφαλι 

ςτακεροποίθςθ ςτο κοιλιακό τοίχωμα, βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με πλαϊνά πτερφγια με 

αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω ράμματοσ 



 

β) ζνα τροκάρ κοιλίασ, μικουσ 100mm, διαμζτρου 10/11 mm, με κόπτον άκρο λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ 

και αςπίδα προςταςίασ που κλειδϊνει, και κάνουλα τροκάρ διαφανι ακτινοδιαβατι με ενςωματωμζνο 

ςτακεροποιθτι, με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω ράμματοσ, με ςφςτθμα 

ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), με ενςωματωμζνο αυτόματο 

μετατροπζα 5 ζωσ 11mm 

γ) ζνα τροκάρ κοιλίασ, διαμζτρου 5mm, με κόπτον άκρο με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ και αςπίδα 

προςταςίασ που κλειδϊνει  και δφο κάνουλεσ τροκάρ διαφανείσ μικουσ 100mmακτινοδιαβατζσ με 

ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι,με πλαϊνά πτερφγια με αυλακϊςεισ για ςτακεροποίθςθ και μζςω 

ράμματοσ, με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του ςτυλεοφ βαλβίδα ειςόδου αερίου (gasconnector), διαμζτρου 5 

mm 

δ) αυτόματο εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ αγγείων και πόρων μιασ χριςθσ, μικουσ 30cm, 

λειτουργίασ προοδευτικισ φόρτιςθσ και πυροδότθςθσ, διαμζτρου 10mm εφοδιαςμζνο με 20 κλιπ τιτανίου 

μεγζκουσ medium-large με ςτρογγυλεμζνα τελικά άκρα για αποφυγι τραυματιςμοφ των αγγείων, με 

μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ του clip ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου που εξαςφαλίηουν αςφαλι 

ςφγκλειςθ των clips από ζξω προσ τα μζςα, με ειδικι αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ λαβι του, μθχανιςμό 

μπλοκαρίςματοσ όταν αυτό αδειάςει  και παράκυρο με ενςωματωμζνο μετρθτι ζνδειξθσ των clip που 

απομζνουν επί τθσ λαβισ του. Να διακζτει ςιμανςθ MR. 

ε) βελόνα ςφλλθψθσ ενδοςκοπικϊν ραμμάτων, με μθχανικι ςυγκράτθςθ και απελευκζρωςθ του 

ράμματοσ, μικουσ 15cm, με ελεγχόμενα εκπτυςςόμενα άκρα ςφλλθψθσ τφπου Adson, μικουσ 15cm και 

διαμζτρου 14Ga. 

257 Σετ αποτελοφμενο από: 

α) Αποςτειρωμζνο τροκάρ τφπου Hasson διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ςτακεροποιθτι και κζςεισ 

κακιλωςθσραμμάτωνγιααςφαλιτοποκζτθςθςτοκοιλιακότοίχωμαμεδυνατότθταρφκμιςθστουφψουστθσκάν

ουλασ,μεβαλβίδα 
CO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
β) Αποςτειρωμζνοτροκάρμιασχριςθσ 
5/11mm.Μεάκρουψθλισδιειςδυτικισικανότθτασ.Μεραβδωτικάνουλαγια 
καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμακαιβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
γ) Αποςτειρωμζνοτροκάρμιασχριςθσ 
5mm.Μεάκρουψθλισδιειςδυτικισικανότθτασ.Μεραβδωτικάνουλαγια 
καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμακαιβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
δ) Αποςτειρωμζνθ κάνουλα μιασχριςθσ 5mm, ραβδωτιγια 
καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμαμεβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
ε) 
Αυτόματοενδοςκοπικόεργαλείοαπολίνωςθσαγγείωνμεδιάμετροςτειλεοφ10mmεφοδιαςμζνομετουλάχιςτο
ν15 
clipsτιτανίουμεςαίου/μεγάλουμεγζκουσ,μεπεριςτρεφόμενοςτειλεό τουλάχιςτον180

ο
. Τεμάχιο 1. 

258 Σετ αποτελοφμενο από: 

α) Bελόναπνευμοπεριτοναίουμικουσ120mm. Τεμάχιο 1 
β) Αποςτειρωμζνοτροκάρμιασχριςθσ 
5/11mm.Μεάκρουψθλισδιειςδυτικισικανότθτασ.Μεραβδωτικάνουλαγια 
καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμακαιβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
γ) Αποςτειρωμζνθ κάνουλα μιασχριςθσ 5/11mm, ραβδωτιγια 
καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμαμεβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
δ) Αποςτειρωμζνοτροκάρμιασχριςθσ 
5mm.Μεάκρουψθλισδιειςδυτικισικανότθτασ.Μεραβδωτικάνουλαγια 
καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμακαιβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
ε) Αποςτειρωμζνθ κάνουλα μιασχριςθσ 5mm, ραβδωτιγια καλφτερθςυγκράτθςθςτοκοιλιακότοίχωμα 
μεβαλβίδαCO2τουλάχιςτονδφοδρόμων. Τεμάχιο 1 
ςτ) 
Αυτόματοενδοςκοπικόεργαλείοαπολίνωςθσαγγείωνμεδιάμετροςτειλεοφ10mmεφοδιαςμζνομετουλάχιςτο
ν15 
clipsτιτανίουμεςαίου/μεγάλουμεγζκουσ,μεπεριςτρεφόμενοςτειλεό τουλάχιςτον180

ο
. Τεμάχιο 1. 

259 Σετ αποτελοφμενο από: 
α) 
Λαπαροςκοπικιλαβίδαςφλλθψθσ,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενθ,μικουστουλάχιςτον30cm,κυριδωτιμε 
δόντια,μεμονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. Τεμάχιο 1 
β) 
Λαπαροςκοπικιλαβίδαςφλλθψθσ,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενθ,μικουστουλάχιςτον30cm,ατραυματικι,
μεμονωμζνοθλεκτρικάςτειλεό. Τεμάχιο 1 
γ) 
Λαπαροςκοπικιλαβίδαδιαχωριςμοφιςτϊν(ντιςεκτζρ),διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενθ,μικουστουλάχιςτον 



 

30cm, ατραυματικι, με μονωμζνο θλεκτρικά ςτειλεό, εφοδιαςμζνθ με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με 
μονοπολικιδιακερμία. Τεμάχιο 1. 
δ)Λαπαροςκοπικόκυρτόψαλίδι,διαμζτρου5mm,περιςτρεφόμενο,μικουστουλάχιςτον30cm,μεμονωμζνοθλε
κτρικά 
ςτειλεό,εφοδιαςμζνομεδυνατότθταςφνδεςθσμεμονοπολικιδιακερμία. Τεμάχιο 1. 

260 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΑΙΣΤΕΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο, 

2) Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθν οπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των 

ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ 

ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, για αςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για 

αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ τθ ςυςτολικι πίεςθ * 1 τεμάχιο,  

3) Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 

δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Δυνατότθτα άνοιγματοσ των ςιαγόνων του 

εργαλείου απο τθν χειρολαβι πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με 

κεκαμζνο άκρο, αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με 

ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 

πζραν του τελικοφ ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ 

ςυρραφισ, για διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 

25 φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. Μικουσ 16cm ι  αποςτειρωμζνο διαφανζσ κάλυμμα/χειριςτιριο 

μίασ χριςθσ, για τθν επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι εργαλείου ςυρραφισ διατομισ και αναςτόμωςθσ 

με ενςωματωμζνθ μπαταρία ιόντων λικίου, που αποτελεί αςθπτικό φραγμό και διεπαφι ελζγχου και 

ςφνδεςθσ με τρεισ ςτειλεοφσ διαφορετικοφ μικουσ. * 1 τεμάχιο 

4) Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκροφμενεσ, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά ςυνζπεια του ίδιου 

καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων 

ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ 

ςτον α/α 3, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον προςαρμογζα και το θλεκτρικό 

εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με διαφορετικό 

φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ, ςε 

διαςτάςεισ: 60mm για μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) *3 τεμάχια και 

5) Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ με τριπλι γραμμι ςυρραφισ για εκμθδενιςμό των διαφυγϊν, κυρτοί με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ (κλιπσ) τιτανίου κλιμακωτισ ςχεδίαςθσ διαφορετικοφ φψουσ που προςδίδουν 
μεγαλφτερθ αςφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm& 4,0mm -4,5mm - 5,0mm ), μεςαίουσ - παχείσ&παχείσ - 
πολφ παχείσ ιςτοφσ. Με ανακλινόμενθ κεφαλι ϊςτε να εκμθδενίηεται θ πικανότθτα κακοποίθςθσ τθσ 
αναςτόμωςθσ κατά τθν απόςυρςθ του εργαλείου. Για ανοιχτζσ και λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ μικουσ 
22 εκ. Διαμζτρου 28mm (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) * 1 τεμάχιο. 

261 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΑΙΣΤΕΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 



 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο,  

2) Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθν οπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των 

ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ 

ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, για αςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για 

αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ τθ ςυςτολικι πίεςθ * 1 τεμάχιο,  

3) Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 

δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Δυνατότθτα άνοιγματοσ των ςιαγόνων του 

εργαλείου απο τθν χειρολαβι πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με 

κεκαμζνο άκρο, αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με 

ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 

πζραν του τελικοφ ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ 

ςυρραφισ, για διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 

25 φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. Μικουσ 16cm ι  αποςτειρωμζνο διαφανζσ κάλυμμα/χειριςτιριο 

μίασ χριςθσ, για τθν επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι εργαλείου ςυρραφισ διατομισ και αναςτόμωςθσ 

με ενςωματωμζνθ μπαταρία ιόντων λικίου, που αποτελεί αςθπτικό φραγμό και διεπαφι ελζγχου και 

ςφνδεςθσ με τρεισ ςτειλεοφσ διαφορετικοφ μικουσ. * 1 τεμάχιο 

4) Ανταλλακτικεσκεφαλεσ, αρκρουμενεσ, εφοδιαςμενεσ με λαμα, ςυμβατζσ και καταςυνεπεια του 

ιδιουκαταςκευαςτικουοικου με τα παραπανωεργαλεια του α/α 3 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν 

χριςεων ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμα/χειριςτιριο μιασ 

χριςεωσ ςτον α/α 3, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον προςαρμογζα και το 

θλεκτρικό εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με 

διαφορετικουψοσποδιου κλιπ ςε κακεγραμμθςυρραφθσ και μθχανιςμοαποφυγθσεπαναπυροδοτθςθσ, ςε 

διαςταςεισ: 60mm για μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) * 3 τεμάχια και 

5) Κυκλικοιαναςτομωτθρεσ με τριπλθγραμμθςυρραφθσ για εκμθδενιςμο των διαφυγων, κυρτοι με 

ιςχυρουσαγκτθρεσ (κλιπσ) τιτανιουκλιμακωτθσςχεδιαςθσδιαφορετικουυψουσ που προςδίδουν μεγαλφτερθ 

αςφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm& 4,0mm -4,5mm - 5,0mm ), μεςαίουσ - παχεισ&παχεισ - 

πολυπαχεισιςτουσ. Με ανακλινομενθκεφαλθ ϊςτε να εκμθδενίηεται θ πικανότθτα κακοποίθςθσ τθσ 

αναςτόμωςθσ κατά τθν απόςυρςθ του εργαλείου. Για ανοιχτεσ και λαπαροςκοπικζσεπεμβαςεισμθκουσ 22 

εκ. Διαμζτρου 31mm (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)* 1 τεμάχιο. 

262 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 



 

1 τεμάχιο,  

2) Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθν οπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των 

ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ 

ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, για αςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για 

αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ τθ ςυςτολικι πίεςθ * 1 τεμάχιο,  

3) Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 

δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Δυνατότθτα ανοίγματοσ των ςιαγόνων του 

εργαλείου από τθν χειρολαβι πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με 

κεκαμζνο άκρο, αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με 

ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 

πζραν του τελικοφ ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ 

ςυρραφισ, για διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 

25 φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. Μικουσ 16cm ι  αποςτειρωμζνο διαφανζσ κάλυμμα/χειριςτιριο 

μίασ χριςθσ, για τθν επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι εργαλείου ςυρραφισ διατομισ και αναςτόμωςθσ 

με ενςωματωμζνθ μπαταρία ιόντων λικίου, που αποτελεί αςθπτικό φραγμό και διεπαφι ελζγχου και 

ςφνδεςθσ με τρεισ ςτειλεοφσ διαφορετικοφ μικουσ * 1 τεμάχιο και 

4) Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκροφμενεσ, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά ςυνζπεια του ίδιου 
καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων 
ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ 
ςτον α/α 3, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον προςαρμογζα και το θλεκτρικό 
εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με διαφορετικό 
φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδοτθςθσ, ςε 
διαςτάςεισ: 60mm για μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) * 4 τεμάχια. 

263 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο,  

2) Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθν οπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των 

ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ 

ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, για αςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για 



 

αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ τθ ςυςτολικι πίεςθ * 1 τεμάχιο,  

3) Επαναφορτιηόμενο εργαλείο μιασ χριςθσ, ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν (8 πυροδοτιςεων) 

προφορτωμζνο με ανταλλακτικι κεφαλι, με νζα κοπτικι λάμα από ανοξείδωτο ατςάλι ςε κάκε 

επαναφόρτιςθ και μθχανιςμό αποφυγισ προπυροδότθςθσ και επαναπυροδότθςθσ. υκμιηόμενθ 

αμφίπλευρθ πυροδότθςθ με ενιςχυμζνουσ ςιαγϊνεσ και διπλι κεντρικι ςτιριξθ για μεγαλφτερθ αντοχι 

ςτισ ςτρεβλϊςεισ. Χειρολαβζσ με ενςωματωμζνο πολυμερζσ για βζλτιςτο ζλεγχο του εργαλείου. Να 

τοποκετεί δφο τριπλζσ ανιςοχψείσ αλλθλοκαλυπτόμενεσ γραμμζσ ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ για 

αυξθμζνθ αςφάλεια ςυρραφισ, με αγκτιρεσ τιτανίου ορκογϊνιασ διατομισ που να διακζτουν τθν μζγιςτθ 

αντοχι ςε λυγιςμό για αποφυγι ςτρζβλωςθσ του κλίπ, φψουσ αντίςτοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για 

αγγειακοφσ/μεςαίουσ ιςτοφσ, (3mm-3,5mm-4mm) για μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ και (4mm-4,5mm-5mm) για 

πολφ παχείσ ιςτοφσ. 80mm για μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) * 1 τεμάχιο 

και 

4) Ανταλλακτικι κεφαλι για επαναφορτιηόμενο εργαλείο μιασ χριςθσ, ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν, 

του α/α 3, με νζα κοπτικι λάμα από ανοξείδωτο ατςάλι ςε κάκε επαναφόρτιςθ και μθχανιςμό αποφυγισ 

προπυροδότθςθσ και επαναπυροδότθςθσ. Να τοποκετεί δφο τριπλζσ ανιςοχψείσ αλλθλοκαλυπτόμενεσ 

γραμμζσ ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ για αυξθμζνθ αςφάλεια ςυρραφισ, με αγκτιρεσ τιτανίου 

ορκογϊνιασ διατομισ που να διακζτουν τθν μζγιςτθ αντοχι ςε λυγιςμό για αποφυγι ςτρζβλωςθσ του 

κλίπ, φψουσ αντίςτοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακοφσ/μεςαίουσ ιςτοφσ, (3mm-3,5mm-4mm) για 

μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ και (4mm-4,5mm-5mm) για πολφ παχείσ ιςτοφσ. 80mm για μεςαίουσ/παχείσ 

ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) *2 τεμάχια. 

264 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει: 

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 29mm με διπλι γραμμι ςυρραφισ και 3D κλιπ 

κυκλικισ διατομισ από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για  αναςτόμωςθ και αντιολιςκθτικι 

επιφάνεια για ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ κατά το κλείςιμο τθσ κεφαλισ. 

β) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 45mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 45mm.  Οι αγκτιρεσ να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) και το κάκε 

άκρο να είναι ελαφρϊσ κεκκαμζνο για αποφυγι ςτρζβλωςθσ κατά τθν πυροδότθςθ 

δ)Eργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 7mm με αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων, με μικοσ ςτειλεοφ 

36cm με ενεργοποίθςθ από το χζρι, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό και διάμετρο 

5mm.  

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

265 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει: 

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 29mm και μικοσ ςτειλεοφ 18cm, 

β) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 45mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 45mm.  Οι αγκτιρεσ να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) και το κάκε 

άκρο να είναι ελαφρϊσ κεκκαμζνο για αποφυγι ςτρζβλωςθσ κατά τθν πυροδότθςθ. 

δ) Ζνα λαπαροςκοπικό εργαλείο υπεριχων μ.χ. για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ 7mm με 

ενεργοποίθςθ από το χζρι με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, μικοσ ςτειλεοφ 36cm 

διάμετρο 5mm δυνατότθτα περιςτροφισ 360o  (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθ προςαρμογζα) και 



 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου περίπου 19 χιλιοςτϊν θ οποία 

πάλλεται ςε επιμικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα περίπου 50 KHz και θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθ μεταβολι τθσ 

προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ. 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

266 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 29mm με διπλι γραμμι ςυρραφισ και 3D κλιπ 

κυκλικισ διατομισ από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για  αναςτόμωςθ και αντιολιςκθτικι 

επιφάνεια για ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ κατά το κλείςιμο τθσ κεφαλισ. 

β)  Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm. Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm 

δ) Eργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 7mm με αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων, με μικοσ ςτειλεοφ 

36cm με ενεργοποίθςθ από το χζρι, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό και διάμετρο 

5mm. 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

267 
 

Σετ λαπαροςκοπικισκολεκτομισ που να περιλαμβάνει: 

α)Ζναν Ηλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ, μιασ χριςθσ, μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 

12 mm, με μικοσ ςτειλεοφ 34cm, με ενςωματωμζνθ λάμα ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου από ανοξείδωτο 

ατςάλι 420. 

β)  Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm,  

μικουσ 60mm 

γ) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 29mm με διπλι γραμμι ςυρραφισ και 3D κλιπ 

κυκλικισ διατομισ από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για  αναςτόμωςθ και αντιολιςκθτικι 

επιφάνεια για ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ κατά το κλείςιμο τθσ κεφαλισ. 

δ) Λαπαροςκοπικό εργαλείο υπεριχων μ.χ. για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ 7mm με ενεργοποίθςθ 

από το χζρι με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, μικοσ ςτειλεοφ 36cm διάμετρο 5mm 

δυνατότθτα περιςτροφισ 360o  (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθ προςαρμογζα) και ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να 

διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου περίπου 19 χιλιοςτϊν θ οποία πάλλεται ςε επιμικθ κίνθςθ ςε 

ςυχνότθτα περίπου 50 KHz και θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθ μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ. 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

268 Σετ λαπαροςκοπικισκολεκτομισ που να περιλαμβάνει: 

α)Ζναν Ηλεκτροκίνθτο αρκρωτο επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ, μιασ χριςθσ, μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 

12 mm, με μικοσ ςτειλεοφ 34cm, με ενςωματωμζνθ λάμα ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου από ανοξείδωτο 

ατςάλι 420.  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ μεταξφ 

των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ ίςθ με 

8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

β)  Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm,  

μικουσ 60mm 

γ) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 31mm μιασ χριςθσ, με τριςδιάςτατο κλιπ για 

αςφαλζςτερθ αναςτόμωςθ και αντιολιςκθτικι επιφάνεια για ομαλι κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ 



 

κατά το κλείςιμο τθσ κεφαλισ. Χριςθ θλεκτροκίνθςθσ για μείωςθ δφναμθσ ςτο ελάχιςτο κατά τθν 

πυροδότθςθ και εξαςφάλιςθ ςτακερότθτασ ςτο άκρο του εργαλείου. Εφροσ κλειςίματοσ κλιπ ανάλογα με 

το πάχοσ του ιςτοφ . 

δ) Λαπαροςκοπικό εργαλείο υπεριχων μ.χ. για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ 7mm με ενεργοποίθςθ 

από το χζρι με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, μικοσ ςτυλεοφ 36cm διάμετρο 5mm 

δυνατότθτα περιςτροφισ 360o  (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθ προςαρμογζα) και ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να 

διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου περίπου 19 χιλιοςτϊν θ οποία πάλλεται ςε επιμικθ κίνθςθ ςε 

ςυχνότθτα περίπου 50 KHz και θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθ μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ. 

όλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

269 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 31mm με διπλι γραμμι ςυρραφισ και 3D κλιπ 

κυκλικισ διατομισ από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για  αναςτόμωςθ και αντιολιςκθτικι 

επιφάνεια για ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ κατά το κλείςιμο τθσ κεφαλισ. 

β) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 45mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm,  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 45mm 

δ) Ζνα εργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων ζωσ και 7mm διαμζτρου 5χιλ και μικοσ ςτειλεοφ 36 cm.  

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

270 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 31mm με διπλι γραμμι ςυρραφισ και 3D κλιπ 

κυκλικισ διατομισ από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για  αναςτόμωςθ και αντιολιςκθτικι 

επιφάνεια για ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ κατά το κλείςιμο τθσ κεφαλισ. 

β) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 45mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

 γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 45mm 

δ) Ζνα εργαλείο υπεριχων για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ 7mm διαμζτρου 5mm και μικοσ ςτειλεοφ 

36 cm.  

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

271 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 31mm και με διπλι γραμμι ςυρραφισ και 3D 

κλιπ κυκλικισ διατομισ από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για  αναςτόμωςθ και 

αντιολιςκθτικι επιφάνεια για ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ κατά το κλείςιμο τθσ 

κεφαλισ. 

β) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm,.  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 



 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm 

δ) Eργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 7mm με αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων, με μικοσ ςτειλεοφ 

36cm με ενεργοποίθςθ από το χζρι, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό και διάμετρο 

5mm.  

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

272 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 31mm με διπλι γραμμι ςυρραφισ και 3D κλιπ 

κυκλικισ διατομισ από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για  αναςτόμωςθ και αντιολιςκθτικι 

επιφάνεια για ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςυμπίεςθσ του ιςτοφ κατά το κλείςιμο τθσ κεφαλισ.,  

β) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm.  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm 

δ) Ζνα εργαλείο υπεριχων για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ 7mm διαμζτρου 5mm και μικοσ ςτειλεοφ 

36cm. 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

273 Σετ λαπαροςκοπικισ αριςτερισ κολεκτομισ που να περιλαμβάνει: 

α) Ζναν Κυκλικό αναςτομωτιρα διαμζτρου 29mm και μικοσ ςτειλεοφ 18cm με φψοσ ανοιχτοφ κλιπ 5,5mm 

β) Ζναν εφκαμπτο επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ, μεγζκουσ 60mm, διαμζτρου 12mm και μικοσ ςτειλεοφ 

34cm με ενςωματωμζνθ λάμα ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου από ανοξείδωτο ατςάλι 420 ςχιματοσ Ε για 

ομοιόμορφθ ςυμπίεςθ κατά τθν πυροδότθςθ 

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα  για κανονικοφσ ιςτοφσ με μικοσ 60mm και με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,5mm 

δ) Eργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 5mm με αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων, με μικοσ ςτειλεοφ 

36cm με ενεργοποίθςθ από το χζρι, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό και διάμετρο 

5mm.  

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

274 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΕΡΙΜΗΚΟΥΣ (SLEEVE) ΓΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο,  

2) Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 



 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθν οπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των 

ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ 

ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, για αςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για 

αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ τθ ςυςτολικι πίεςθ * 1 τεμάχιο,  

3) Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 

δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Δυνατότθτα ξανοίγματοσ των ςιαγόνων του 

εργαλείου από τθν χειρολαβι πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με 

κεκαμζνο άκρο, αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με 

ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 

πζραν του τελικοφ ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ 

ςυρραφισ, για διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 

25 φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. Μικουσ 16cm ι  αποςτειρωμζνο διαφανζσ κάλυμμα/χειριςτιριο 

μίασ χριςθσ, για τθν επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι εργαλείου ςυρραφισ διατομισ και αναςτόμωςθσ 

με ενςωματωμζνθ μπαταρία ιόντων λικίου, που αποτελεί αςθπτικό φραγμό και διεπαφι ελζγχου και 

ςφνδεςθσ με τρεισ ςτειλεοφσ διαφορετικοφ μικουσ * 1 τεμάχιο και 

4) Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκροφμενεσ, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά ςυνζπεια του ίδιου 
καταςκευαςτικοφ οίκοι με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων 
ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ 
ςτον α/α 3, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον προςαρμογζα και το θλεκτρικό 
εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με διαφορετικό 
φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδοτθςθσ, ςε 
διαςτάςεισ: 60mm για μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)*6 τεμάχια. 

275 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΕΡΙΜΗΚΟΥΣ (SLEEVE) ΓΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο,  

2) Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθν οπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των 

ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ 

ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, για αςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για 

αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ τθ ςυςτολικι πίεςθ * 1 τεμάχιο,  

3) Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 

δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Δυνατότθτα άνοιγματοσ των ςιαγόνων του 

εργαλείου από τθν χειρολαβι πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με 

κεκαμζνο άκρο, αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με 



 

ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 

πζραν του τελικοφ ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ 

ςυρραφισ, για διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 

25 φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. Μικουσ 16cm ι  αποςτειρωμζνο διαφανζσ κάλυμμα/χειριςτιριο 

μίασ χριςθσ, για τθν επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι εργαλείου ςυρραφισ διατομισ και αναςτόμωςθσ 

με ενςωματωμζνθ μπαταρία ιόντων λικίου, που αποτελεί αςθπτικό φραγμό και διεπαφι ελζγχου και 

ςφνδεςθσ με τρεισ ςτειλεοφσ διαφορετικοφ μικουσ * 1 τεμάχιο,  

4) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-15mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 15 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου * 1 τεμάχιο 

5) Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκρουμενεσ, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά ςυνζπεια του ίδιου 

καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων 

ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ 

ςτον α/α 3, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον προςαρμογζα και το θλεκτρικό 

εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με 

διαφορετικουψοσποδιου κλιπ ςε κακεγραμμθςυρραφθσ και μθχανιςμοαποφυγθσεπαναπυροδοτθςθσ, ςε 

διαςτάςεισ: 60mm για μεςαίουσ/παχείσ ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) * 3 τεμάχια και 

6) Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκροφμενεσ, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά ςυνζπεια του ίδιου 

καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 κακϊσ και με εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων 

ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο κάλυμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ 

ςτον α/α 3, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον προςαρμογζα και το θλεκτρικό 

εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ διατομισ, με διαφορετικό 

φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κφακε γραμμι ςυρραφισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδοτθςθσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια. Να είναι ςυμβατζσ με μθχανικι αλλά και θλεκτρικό ενδοςκοπικό εργαλείο 

ςυρραφισ-διατομισ-αναςτόμωςθσ, για αυξθμζνθ λειτουργικότθτα και οικονομία, ςε διαςτάςεισ: 60mm 

για πολφ παχείσ ιςτοφσ (με φψοσ ανοικτοφ κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) * 3 τεμάχια. 

  

276 Λαπαροςκοπικό ςετ βαριατρικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει: 

α) ζνα τροκάρατραυματικό διαμζτρου 5/12mm  μικουσ 100mm  με βαλβίδα διπλοφ διαφράγματοσ που 

παρζχει αεροςτεγανότθτα  και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα. Για 

περιοριςμό κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ 

β) μια κάνουλα διαμζτρου 5/12mm  μικουσ 100mm 

γ) ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτο επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ, μιασ χριςθσ, μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 

12 mm, με μικοσ ςτειλεοφ 34cm.  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ 

απόςταςθ μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να 

αςκεί πίεςθ ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

δ) (6) ζξι ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για λεπτοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 

1,5mm,  μικουσ 60mm 

ε) Λαπαροςκοπικό εργαλείο υπεριχων μ.χ. για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ 7mm με ενεργοποίθςθ 

από το χζρι με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, μικοσ ςτυλεοφ 36cm διάμετρο 5mm 

δυνατότθτα περιςτροφισ 360o  (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθ προςαρμογζα) και ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να 

διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου περίπου 19 χιλιοςτϊν θ οποία πάλλεται ςε επιμικθ κίνθςθ ςε 

ςυχνότθτα περίπου 50 KHz και θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθ μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ. 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 



 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό  

277 Σετ Λαπαροςκοπικισβαριατρικισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm 

β) Ρζντε ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για κανονικοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ 

κλιπ 1,5mm και μικουσ 60mm, 

γ) Δυο ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm, 

δ)Ζνα εργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 5χιλ και μικοσ ςτειλεοφ 36cm,  

ε) ζνα τροκάρατραυματικό διαμζτρου 5/12mm  μικουσ 100mm  με βαλβίδα διπλοφ διαφράγματοσ που 

παρζχει αεροςτεγανότθτα  και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα. Για 

περιοριςμό κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασω 

θ) Δυο Διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου 5/12mm μικουσ κάνουλασ 100mm, με βαλβίδα διπλοφ 

διαφράγματοσ που παρζχει αεροςτεγανότθτα και επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνα ελαχιςτοποιεί το ποςοςτό 

απϊλειασ πνευμοπεριτόνεου, με βαλβίδα ζγχυςθσ και εκκζνωςθσ αερίου, με προςτατευτικό κάλυμμα τθσ 

λόγχθσ, με μθχανιςμό οπλιςμοφ και επαναφοράσ τθσ, θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ ςτθν κζςθ 

αςφάλειασ. 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

278 Σετ Λαπαροςκοπικισβαριατρικισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm 

β) Τζςςερισ ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για κανονικοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ 

κλιπ 1,5mm και μικουσ 60mm,  

γ) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm, 

δ)Ζνα εργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 5χιλ και μικοσ ςτειλεοφ 36cm, 

ε)ζνα τροκάρατραυματικό διαμζτρου 5/12mm  μικουσ 100mm  με βαλβίδα διπλοφ διαφράγματοσ που 

παρζχει αεροςτεγανότθτα  και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα. Για 

περιοριςμό κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, 

θ) Τρεισ Διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου 5/12mm μικουσ κάνουλασ 100mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

279 Σετ Λαπαροςκοπικισβαριατρικισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm, β) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για κανονικοφσ ιςτοφσ με 

φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,5mm και μικουσ 60mm,  

γ) Δυο ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm, δ) Δυο ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ με 

φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,8mm και μικουσ 60mm 



 

ε )Ζνα εργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων ζωσ και 7mm διαμζτρου 5χιλ και μικοσ ςτειλεοφ 36cm, 

 η) Ζνα τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν με τριπλι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ διαμζτρου 5/12mm 

και μικοσ κάνουλασ 100mm,  

θ) Ζνα τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν διαμζτρου 5/15mm, μικοσ κάνουλασ 100mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό 

280 Σετ Λαπαροςκοπικισβαριατρικισ που να περιλαμβάνει: 

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm,  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

β) Τρεισ ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για κανονικοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 

1,5mm και μικουσ 60mm, 

γ) Δυο ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm 

 δ)Ζνα εργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 5χιλ και μικοσ ςτειλεοφ 36cm 

 ε) ζνα τροκάρατραυματικό διαμζτρου 5/12mm  μικουσ 100mm  με βαλβίδα διπλοφ διαφράγματοσ που 

παρζχει αεροςτεγανότθτα  και 33 εγκάρςιεσ ομόκεντρεσ ραβδϊςεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν κάνουλα. Για 

περιοριςμό κθλίδωςθσ κάμερασ και εργαλείων να διακζτει τεχνολογία ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ και 

απορρόφθςθσ των υγρϊν από ςπόγγο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, 

θ) Τρεισ Διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου 5/12mm μικουσ κάνουλασ 100mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

281 Λαπαροςκοπικό ςετ βαριατρικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει: 

α) ζνα τροκάρατραυματικό  διαμζτρου 5/15mm  μικουσ 100mm 

β) ζνα τροκάρατραυματικό διαμζτρου 5/12mm  μικουσ 100mm με απορροφθτικό ςπόγγο,  

γ)ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ, μιασ χριςθσ, μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 

12 mm, με μικοσ ςτειλεοφ 44cm.  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ 

απόςταςθ μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να 

αςκεί πίεςθ ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

δ)Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 

1,8mm,  μικουσ 60mm 

ε)(4) Τζςςερισ ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για λεπτοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ 

κλιπ 1,5mm,  μικουσ 60mm 

η) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm,  

μικουσ 60mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

282 Λαπαροςκοπικό ςετ βαριατρικισ επζμβαςθσ που να περιλαμβάνει: 

α) ζνα τροκάρατραυματικό  διαμζτρου 5/15mm  μικουσ 100mm 

β) ζνα τροκάρατραυματικό διαμζτρου 5/12mm  μικουσ 100mm με απορροφθτικό ςπόγγο,  

γ)ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτο επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ, μιασ χριςθσ, μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 



 

12 mm, με μικοσ ςτειλεοφ 44cm.  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ 

απόςταςθ μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να 

αςκεί πίεςθ ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

δ)Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 

1,8mm,  μικουσ 60mm 

ε)(4) Τζςςερισ ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για λεπτοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ 

κλιπ 1,5mm,  μικουσ 60mm 

η) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνειαιαπαχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm,  

μικουσ 60mm 

όλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 

ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό  

283 Σετ Λαπαροςκοπικισβαριατρικισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 44cm.  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

β) Τζςςερισ ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για κανονικοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ 

κλιπ 1,5mm και μικουσ 60mm 

γ) Δυο ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm 

και μικουσ 60mm, 

δ) Ζνα εργαλείο υπεριχων για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ 7mm διαμζτρου 5χιλ και μικοσ ςτειλεοφ 

36cm,  

ε) Ζνα τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν διαμζτρου 5/15mm,  

η)Μια βελόνα πνευμοπεριτοναίου μικουσ 150mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 

284 Σετ Λαπαροςκοπικισβαριατρικισ που να περιλαμβάνει:  

α) Ζναν θλεκτροκίνθτο αρκρωτό επαναφορτιηόμενο κοπτοράπτθ μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, και 

μικοσ ςτειλεοφ 34cm  Να διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ απόςταςθ 

μεταξφ των δφο ςιαγόνων κατά τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για βζλτιςτθ αιμάτωςθ, και να αςκεί πίεςθ 

ίςθ με 8gr/mm2 για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ ςε όλο το μικοσ. 

β) Μια ανταλλακτικι καςζτα με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για κανονικοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 

1,5mm και μικουσ 60mm,  

γ) Δυο ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 

2mmκαι μικουσ 60mm,  

δ) Δυο ανταλλακτικζσ καςζτεσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 

1,8mm και μικουσ 60mm 

ε )Ζνα εργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων ζωσ και 7mm διαμζτρου 5χιλ και μικοσ ςτειλεοφ 36cm 

η) Ζνα τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διφνθςθσ ιςτϊν διαμζτρου 5/12mm και μικοσ κάνουλασ 100mm, 

θ) Δυο Διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου 5/12mm  μικουσ κάνουλασ 100mm 

Πλα τα εργαλεία να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των μεμονωμζνων εργαλείων να προςφζρονται 
ςε μια ςυςκευαςία και να διακζτουν  πιςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κανονιςμό 



 

285 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ NISSEN/HELLER που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο και 

2) Ψαλίδι κυρτοφ άκρου για δυνατότθτα παραςκευισ των ιςτϊν και καλφτερθ οπτικι κατά τθν χριςθ, 
αςφρματθσ γεννιτριασ υπεριχου για μεγαλφτερθ ελευκζρια κίνθςθσ ςτο χειρουργείο, μικρότερο κόςτοσ 
κακϊσ δεν χεριάηεται γεννιτρια, μιασ χριςθσ, κατάλλθλο για τθν παραςκευι, διατομι και πιξθ αγγείων 
διαμζτρου ζωσ και 5 χιλιοςτϊν, μικουσ 39cm. Ρου διακζτει ενςωματωμζνο κουμπί δυο ταχυτιτων 
(min&max) προςφζροντασ χειρουργικι λειτουργικότθτα τόςο ςτο πεδίο τθσ αιμόςταςθσ, όςο και τθσ 
διατομισ. Ο ςτειλεόσ να διακζτει ενεργό παλλόμενο άκρο ςε ςυχνότθτα 55,5 Khz που κακιςτά το ςφςτθμα 
πιο γριγορο, μικουσ 14,5 χιλιοςτϊν και δυνατότθτα περιςτροφισ 360 μοιρϊν, προςφζροντασ πλιρθ 
ελευκζρια κινιςεων κατά τθ χριςθ του. Μικουσ 39cm* 1 τεμάχιο. 

286 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΝΕΦΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο,  

2) Λαπαροςκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίασ χριςθσ, ςφντθξθσ ιςτϊν και θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ, διατομισ αγγείων λεμφαγγείων για χριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν ωσ και 7mm 

πιςτοποιθμζνθ. Διακζτει κυρτζσ κεραμικζσ ςιαγϊνεσ 22° για χριςθ και ωσ dissecter με επίςτρωςθ 

αντικολλθτικοφνανοχλικοφHMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιϊνει τθν οπτικι και τθν πρόςβαςθ του 

ςθμείου ςυγκόλλθςθσ, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το χειρουργικό καπνό, τθν κερμοκραςία των 

ςιαγόνων, το κερμικό ζγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ 

ιςτϊν. Με ςτειλεό μικουσ 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 350° με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20,3 mm και μικοσ κοπισ 18,5mm, για αςφαλζςτερθ ςυγκόλλθςθ-διατομι, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. Ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μειϊνει τθ κερμικι διαςπορά, το 

χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 mmHg, για 

αντοχι τθσ ςυγκόλλθςθ ακόμα και τρεισ φορζσ τθ ςυςτολικι πίεςθ * 1 τεμάχιο,  

3) Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 

δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Δυνατότθτα ανοίγματοσ των ςιαγόνων του 

εργαλείου από τθν χειρολαβι πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με 

κεκαμζνο άκρο, αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με 

ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 

πζραν του τελικοφ ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ 

ςυρραφισ, για διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 

25 φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. Μικουσ 16cm ι  αποςτειρωμζνο διαφανζσ κάλυμμα/χειριςτιριο 

μίασ χριςθσ, για τθν επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι εργαλείου ςυρραφισ διατομισ και αναςτόμωςθσ 

με ενςωματωμζνθ μπαταρία ιόντων λικίου, που αποτελεί αςθπτικό φραγμό και διεπαφι ελζγχου και 

ςφνδεςθσ με τρεισ ςτειλεοφσ διαφορετικοφ μικουσ * 1 τεμάχιο,  

4) Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ, αρκροφμενεσ, με κεκαμζνο άκρο, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, ςυμβατζσ και κατά 

ςυνζπεια του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 κακϊσ και με εργαλείο 

πολλαπλϊν χριςεων ςυρραφισ διατομισ αναςτόμωςθσ, που εφαρμόηει ςτο αποςτειρωμζνο 



 

κάλυμμα/χειριςτιριο μιασ χριςεωσ ςτον α/α 3, με μικροεπεξεργαςτι για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον 

προςαρμογζα και το θλεκτρικό εργαλείο πολλαπλϊν χριςεων, με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν 

τθσ διατομισ, με διαφορετικό φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και μθχανιςμό αποφυγισ 

επαναπυροδότθςθσ για αυξθμζνθ αςφάλεια, ςε διαςτάςεισ: 45mm για αγγειακοφσ/μεςαίουσ ιςτοφσ (με 

φψοσ ανοικτοφ κλιπ 2,0-2,5-3,0mm) * 2 τεμάχια,  

5) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-15mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 15 mm, μικουσ 100 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου *  1 τεμάχιο και 

6) Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλιψεωσ παραςκευςμάτων, με ζνδειξθ κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ του ςάκου 

ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρςθσ με δακτφλιο κοπισ, πλιρεσ περιμετρικό μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ 

και ςτακεροποίθςθσ και ςάκο από πολυουρεκάνθ με αντοχι πίεςθσ διάτρθςθσ 3,67psi, χωρθτικότθτασ 

1500cc διαςτάςεων 12,7cmx 22,86cm. Με ςτειλεό εφαρμογισ από polycarbonate 29,5cm και διαμζτρου 

15mm με ενςωματωμζνθ λεπίδα κοπισ του ράμματοσ * 1 τεμάχιο. 

287 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΕΡΙΝΕΦΙΔΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Αποςτειρωμζνο τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5-12mm μιασ χριςθσ, με ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ. αβδωτι διαφανι 

κάνουλα εςωτερικισ διαμζτρου 12,95 mm, μικουσ 70 mmλοξευμζνθ ςτο άκρο τθσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

δφναμθ διείςδυςθσ, με βαλβίδα CO2 τριϊν δρόμων για ταχεία κάκετθ εκτόνωςθ ενδοκοιλιακοφ 

περιεχομζνου, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του με τθ χειρουργικι ομάδα και κουμπί απελευκζρωςθσ του 

ενςωματωμζνου μετατροπζα για μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου. Διαμζτρου 5-12mm, μικουσ 100mm * 

1 τεμάχιο,  

2) Ψαλίδι κυρτοφ άκρου για δυνατότθτα παραςκευισ των ιςτϊν και καλφτερθ οπτικι κατά τθν χριςθ, 

αςφρματθσ γεννιτριασ υπεριχου για μεγαλφτερθ ελευκερία κίνθςθσ ςτο χειρουργείο, μικρότερο κόςτοσ 

κακϊσ δεν χρειάηεται γεννιτρια, μιασ χριςθσ, κατάλλθλο για τθν παραςκευι, διατομι και πιξθ αγγείων 

διαμζτρου ζωσ και 5 χιλιοςτϊν, μικουσ 39cm. Ρου διακζτει ενςωματωμζνο κουμπί δυο ταχυτιτων 

(min&max) προςφζροντασ χειρουργικι λειτουργικότθτα τόςο ςτο πεδίο τθσ αιμόςταςθσ, όςο και τθσ 

διατομισ. Ο ςτειλεόσ να διακζτει ενεργό παλλόμενο άκρο ςε ςυχνότθτα 55,5 Khz που κακιςτά το ςφςτθμα 

πιο γριγορο, μικουσ 14,5 χιλιοςτϊν και δυνατότθτα περιςτροφισ 360 μοιρϊν, προςφζροντασ πλιρθ 

ελευκζρια κινιςεων κατά τθ χριςθ του. Μικουσ 39cm* 1 τεμάχιο και 

3) Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλιψεωσ παραςκευαςμάτων, με ζνδειξθ κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ του ςάκου, 

ράμμα περίπαρςθσ με δακτφλιο κοπισ, πλιρεσ περιμετρικό μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ και 

ςτακεροποίθςθσ και ςάκο από πολυουρεκάνθ με αντοχι πίεςθσ διάτρθςθσ 3,17psi, αντοχι τάςθσ 

9500psiκαι αντοχι ςυγκόλλθςθσ άνω των 3.6lbs χωρθτικότθτασ 190cc διαςτάςεων 6,35cmx 15,24cm. Με 

ςτειλεό εφαρμογισ από polycarbonate 29,5cm και διαμζτρου 10mm με ενςωματωμζνθ λεπίδα κοπισ του 

ράμματοσ * 1 τεμάχιο. 

288 ΣΕΤ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ που να περιλαμβάνει: 

1) Τροκάρ τφπου Hasson 5-12mm για ελάχιςτο τραφμα με ςτακεροποιθτι ςπόγγου για καλφτερθ 

ςτακερότθτα ςτα κοιλιακά τοιχϊματα και μπαλονιοφ nonlatex χωρθτικότθτασ 20ml αζροσ για καλφτερθ 

λειτουργικότθτα. Το μπαλόνι διατθρεί το 100% τθσ αρχικισ ποςότθτασ αζρα κατά τισ πρϊτεσ 4 

τουλάχιςτον χειρουργικζσ ϊρεσ για τθν αποφυγι ανάγκθσ επαναπλιρωςθσ και για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με ενςωματωμζνουσ μετατροπείσ 5mm, 10mm. Να ςυνοδεφεται από ςφριγγα πλιρωςθσ 

εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ * 1 τεμάχιο,  

2) Ψαλίδι κυρτοφ άκρου για δυνατότθτα παραςκευισ των ιςτϊν και καλφτερθ οπτικι κατά τθν χριςθ, 

αςφρματθσ γεννιτριασ υπεριχου για μεγαλφτερθ ελευκερία κίνθςθσ ςτο χειρουργείο, μικρότερο κόςτοσ 



 

κακϊσ δεν χρειάηεται γεννιτρια, μιασ χριςθσ, κατάλλθλο για τθν παραςκευι, διατομι και πιξθ αγγείων 

διαμζτρου ζωσ και 5 χιλιοςτϊν, μικουσ 39cm. Ρου διακζτει ενςωματωμζνο κουμπί δυο ταχυτιτων 

(min&max) προςφζροντασ χειρουργικι λειτουργικότθτα τόςο ςτο πεδίο τθσ αιμόςταςθσ, όςο και τθσ 

διατομισ. Ο ςτειλεόσ να διακζτει ενεργό παλλόμενο άκρο ςε ςυχνότθτα 55,5 Khz που κακιςτά το ςφςτθμα 

πιο γριγορο, μικουσ 14,5 χιλιοςτϊν και δυνατότθτα περιςτροφισ 360 μοιρϊν, προςφζροντασ πλιρθ 

ελευκζρια κινιςεων κατά τθ χριςθ του. Μικουσ 39cm* 1 τεμάχιο,  

3) Αποςτειρωμζνο ςετ μιασ χριςθσ αποτελοφμενο από τροκάρ 3 ςταδίων, τυφλοφ άκρου με ςτρογγυλό 

μπαλόνι (χωρίσ λάτεξ) διαμζτρου 12mm και τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm με 2 

ραβδωτζσ κάνουλεσ 70mm με βαλβίδα CO2 δφο δρόμων. Το ςφςτθμα τροκάρ και μπαλονιοφ αφορά ςτθν 

λαπαροςκοπικι δθμιουργία χϊρου ανάμεςα ςε ιςτοφσ. Να διατίκεται με ςφριγγα και ςφςτθμα πλιρωςθσ 

αζρα του μπαλονιοφ. Το τροκάρ άμεςθσ όραςθσ (οπτικό) διαμζτρου 5mm διακζτει ατραυματικά 

πεπλατυςμζνα πτερφγια ςε ςχιμα νυςτεριοφ V, υψθλισ διειςδυτικισ ικανότθτασ με άκρο οδθγό 

διείςδυςθσ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ τφπου "dolphinnose" και εργονομικι λαβι χαμθλοφ προφίλ για ομαλι 

και με ακρίβεια ελεγχόμενθ ειςαγωγι για ευκολότερθ τοποκζτθςθ του τροκάρ * 1 τεμάχιο και 

4) Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλιψεωσ παραςκευαςμάτων, με ζνδειξθ κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ του ςάκου, 

ράμμα περίπαρςθσ με δακτφλιο κοπισ, πλιρεσ περιμετρικό μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ και 

ςτακεροποίθςθσ και ςάκο από πολυουρεκάνθ με αντοχι πίεςθσ διάτρθςθσ 3,17psi, αντοχι τάςθσ 9500psi 

και αντοχι ςυγκόλλθςθσ άνω των 3.6lbs χωρθτικότθτασ 190cc διαςτάςεων 6,35cmx 15,24cm. Με ςτειλεό 

εφαρμογισ από polycarbonate 29,5cm και διαμζτρου 10mm με ενςωματωμζνθ λεπίδα κοπισ του 

ράμματοσ * 1 τεμάχιο. 

  

  

  

 Σεχνικέςαπαιτήσεις 

 1.ΝακατατεκείγιαόλαταείδθπρωτότυποφυλλάδιοοδθγιϊντουκαταςκευαςτιοίκουςταΕλλθνικά.  

 2.Να κατατεκεί κλινικι βιβλιογραφία και να περιλαμβάνονται 
τουλάχιςτονδφοδθμοςιευμζνεσκλινικζσμελζτεσγιατοκάκεπροςφερόμενοείδοσικλινικζσμελζτεσμε 
προϊόντατουιδίουκαταςκευαςτικοφοίκουμεαντίςτοιχατεχνικάχαρακτθριςτικά ςφμφωνα και με 
MDRarticle 61 ClinicalEvaluationannexIII, ClinicalEvaluationandPostMarketClinicalFollowupannexXIV 
και τα πνευματικά δικαιϊματα των ςυγγραφζων. 

 3.HΗμερομθνίαλιξεωστωνεργαλείωνναείναιάνωτων2ετϊν.  

 4.Ηεπιτροπιτεχνικισαξιολόγθςθσζχειδικαίωμαναηθτιςειδείγματαπζραναπόταηθτοφμενατθσδιακιρυ
ξθσαναυτό 

κεωρθκείςκόπιμο.Λόγοσαπόρριψθσκα αποτελείτο αποτζλεςμαμετά απόχριςθ ςεχειρουργείο ιςε 

προςομοίωςθχειρουργείου. 

 5.’Οπουηθτείται εργαλείο και ανταλλακτικζσ κεφαλζσ είναι απαραίτθτθ θ προςφορά ςε όλουσ τουσ 
αφξοντεσ που 

περιλαμβάνονται(εργαλείουκαιανταλλακτικϊνκεφαλϊν),επίποινιαπόρριψθσ. 

 
6. Η προμθκεφτρια εταιρεία, ςε περίπτωςθ που είναι διαφορετικι από τθν καταςκευάςτρια, να 

κατακζςει υπεφκυνθδιλωςθ που να αναφζρει ότι είναι εξουςιοδοτθμζνθ από τον καταςκευαςτικό 

οίκο για τθν τεχνικιυποςτιριξθ 

τωνπροϊόντωνκαιτθντιρθςθτωνδιαδικαςιϊνςεπικανιανάκλθςθ/απόςυρςθπροϊόντοσ. 

 7.Η κάκε προςφζρουςα εταιρεία, ςε περίπτωςθ που είναι διαφορετικι από τθν καταςκευάςτρια, να 

προςκομίςει διλωςθτθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ που να αναφζρεται ςτον ςυγκεκριμζνο 

διαγωνιςμό και να δθλϊνει ότι ςε 

περίπτωςθκατακφρωςθσςφμβαςθσςτθνπροςφζρουςαεταιρεία,θκαταςκευάςτριακαδεςμευτείνατθνπ

ρομθκεφςειμετθ 

ςυγκεκριμζνθποςότθτατωνκατακυρωκζντωνειδϊντθσςφμβαςθσ. 

 
8.Η κάκε προςφζρουςα εταιρεία, ςε περίπτωςθ που είναι διαφορετικι από τθν καταςκευάςτρια, να 

προςκομίςει 

διλωςθτθσκαταςκευάςτριασεταιρείασπουναδθλϊνειότιθπροςφζρουςακαενθμερϊνεταιγιαόλεστισπι

κανζσανακλιςεισ/αποςφρςεισπροϊόντων,ςχετικζσμεταείδθπουζχειπροςφζρειςτοδιαγωνιςμό.  

 9. Η κάκε προςφζρουςα εταιρεία, να διακζτει άρτια εκπαιδευμζνο/πιςτοποιθμζνο προςωπικό από 
τθν καταςκευάςτρια εταιρεία (πιςτοποίθςθ ζωσ 2 προθγοφμενα ζτθ) για τθν τεχνικι υποςτιριξθ ςτο 
χειρουργείο και εξουςιοδοτθμζνο τμιμαservice με 24ωρθ κάλυψθ για πικανό απαραίτθτο ςυνοδό 



 

εξοπλιςμό για τθν κατθγορία Η. 

 10.Διλωςθτουκαταςκευαςτικοφοίκουότιταπροϊόνταείναιγνιςιακαιαμεταχείριςτα. 

 11.Για τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: α. να δθλϊςουν 

ότι διακζτουν μόνιμαοργανωμζνοτμιματεχνικισυποςτιριξθσ,κατάλλθλαεκπαιδευμζνου-

εξειδικευμζνουκαινακατακζςουνπιςτοποιθτικόεκπαίδευςθσκαι εξουςιοδότθςθαυτοφ απότον 

καταςκευαςτικόοίκο β.να κατατεκείκατάλογοσ 

τωνκυριότερωνπαραδόςεωνμεαναφοράςτθναξίατθσςφμβαςθσ,τωνπροςφερόμενωνπροϊόντωνκαιτου

σχρόνουσ 

παράδοςθσ. 

 12.Τα προςφερόμενα υλικά κα πρζπει να είναι κοινοποιθμζνα ςτον ΕΟΦ και να διακζτουν τον 
αντίςτοιχο κωδικό. 

 13. Επι ποινισ αποκλειςμοφ κα πρζπει να κατατεκοφν για κάκε προςφερόμενο είδοσ τα 
πιςτοποιθτικά: ISO13485, Διλωςθ Συμμόρφωςθσ, Ριςτοποιθτικό CE, Ριςτοποιθτικό Σχεδιαςμοφ CE. 

 14. Για κάκε είδοσ και για όλεσ τισ γενικζσ και ειδικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ηθτοφνται κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπι ςε κωδικό και ςε ςελίδα 
καταλόγου ι/και τεχνικϊν φυλλαδίων τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. Πλοι οι κωδικοί και οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ηθτοφνται κα πρζπει να επιςθμαίνονται ςτουσ αντίςτοιχουσ καταλόγουσ 
ι/και τα τεχνικά φυλλάδια, που κα επιςυνάπτονται. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται χωρίσ να 
περιλαμβάνονται τα πιο πάνω ςτοιχεία να απορρίπτονται. 

 15. Σε κάκε α/α ςτον οποίο προτείνεται αναλϊςιμο που χριηει εξοπλιςμό/γεννιτρια για να 

λειτουργιςει, ομειοδότθσοφείλειναπαραχωριςει τον απαραίτθτο ςυνοδόεξοπλιςμό δωρεάν προσ 

χριςθ για όςο διάςτθμα διαρκζςει θ προμικεια. 

 

 


